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Nous disposons d’ensembles de trois électrogrammes unipolaires épicardiques auriculaires
enregistrés pendant les 4 premiers jours suivant un pontage coronarien chez des patients sans
fibrillation auriculaire (FA) pré-opératoire documentée. Presque 30% d’entre eux eurent des
épisodes de FA pendant cette période. L’hypothèse de recherche est que les fAs post
opératoires sont déclenchées par une activation auriculaire prématurée venant de l’oreillette
gauche et survenant en conjonction avec une hétérogénéité électrophysiologique auriculaire
causée par la réapparition du système nerveux parasympathique dans les premiers jours
suivant la chirurgie cardiaque. Pour analyser les propriétés du tissu auriculaire liées au
développement de l’arythmie, il faut d’abord développer des algorithmes de détection et de
classification permettant de marquer et d’identifier les activations cardiaques des
électrogrammes.
Nous décrivons ces algorithmes dédiés au marquage temporel et à l’identification des
activations auriculaires et ventriculaires dans des électrogrammes auriculaires épicardiques.
La première phase de détection est basée sur la détermination automatique d’un
seuil d’énergie du signal (fonction de sa dérivée temporelle) séparant les activations du bruit.
Une étape de classification morphologique non-supervisée suit et permet de regrouper les
activations selon la ressemblance de leur forme d’onde. Une fonction de ressemblance utilise
simultanément la corrélation des formes d’onde et leur distance euclidienne. Une autre étape
permet d’identifier partiellement, via un logiciel interactif, la nature physiologique des
regroupements de formes d’onde. Une étape de formation de battements permet d’extraire, du
triplet d’électrogrammes d’un patient, l’information spatiale et la structure temporelle des
activations propre à chaque battement, Cette étape permet de comparer l’identité partielle des
détections homologues et d’ajouter des informations qui servent à mieux classifier les
détections. Une règle de décision est ensuite utilisée pour identifier complètement les
détections.
La détection est très satisfaisante (99.3% de vrais positifs et 5.6% de faux positifs). L’étape
d’identification, qui assigne aux activations une classe spécifique de battement cardiaque,
nécessite des améliorations.
Mots clés: Fibrillation auriculaire post-opératoire, Électrogrammes auriculaires, Détection,
Classification, Analyse de signaux, Forme d’onde, Energie
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Abstract
We have access to a Set of electrograms recorded for 96 hr after a CABO surgery in patients
without documented pre-operative atriai fibrillation (AF). These were recorded by three
unipolar electrode fixed to the auricular epicardium. 30% of the patients were victim of
episode of post-operative AF before the 5th post-operative day. The hypothesis of die research
is that an AF episode is initiated by a premature atrial activation coming from the left atrium
and occurring when the electrophysiologic properties of the atrium tissue are heterogonous
because of the reappearance of the parasympathetic nervous system. The final goal of the
project is to identify factors that are responsible for the initiation of postoperative AF and
that could be monitored do predict the onset of AF. The first stage of the project is the timing
and the identification of electrical activations of electrograms.
This work is devoted to the development of efficient timing and classification algorithms for
cardiac activations. The first step of the timing method is based on the automatic
determination of a threshold for activation in the energy of the signais (computed from the
time-derivative of the signais). lie second step is a non-supervised morphologic ciustering
using correlation and Euclidian distance between the waveforms of the detections. In the
following phase, a partial identification of the physiologicai events associated to each cluster
of detections is done using interactive software. Finally, atrial and ventricular activations are
used together to define the successive heartbeats. This ailows to extract the temporal structure
of events over the three channeis during the different types of heartbeats, which can be used
to complete the identification.
The detection process is very acceptable (99.3% of true positive and 5.6% of false positive).
However, the identification, in which detections are classified among different types of
heartbeats, stili needs improvement.
Key words: Post-operative atrial fibrillation, Atrial electrgrammes, Detection, Classification,
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Chapitre 1. Introduction
La fibrillation auriculaire (FA) est l’arythmie soutenue la plus commune chez l’homme.
D’un point de vue épidémiologique, la FA est devenue un problème de santé majeur.
Même si cette arythmie n’est généralement pas mortelle, elle a un impact social
important, tant au niveau de l’espérance de vie, de la morbidité et de la qualité de vie de
La population qui en est atteinte. Elle est responsable d’un important accroissement de la
morbidité et des coûts d’hospitalisation [1]. Elle est aussi associée à une augmentation
des risques de thrombo-embolïe et à un accroissement de la mortalité, particulièrement
chez les gens atteints d’insuffisances cardiaques congestives [2]. La prévalence de la FA
s’accroît avec l’âge et atteint jusqu’à 5% de la population à l’âge de 70 ans [2]. La FA est
aussi l’une des complications post-opératoires les plus communes chez les gens qui
subissent une chimrgie à coeur ouvert, notamment après un pontage coronarien. Des
études ont montré que la FA post-opératoire touchait de 10% à 40% des patients suite à
une opération à coeur ouvert [4]. Près de 87% des épisodes de FA post-opératoire
surviennent avant la 5eme journée suivant la chirurgie [3]. Des observations ont montré
que les séjours à l’hôpital, et notamment aux soins intensifs, étaient allongés pour les
patients victimes d’épisodes de FA post-opératoire [3]. Cet allongement des séjours se
traduit par des coûts sociaux et économiques importants. Aux États-Unis, les coûts
associés chaque année à l’allongement des séjours à l’hôpital suite au déclenchement de
FA post-opératoires, après un pontage coronarien, atteindraient jusqu’à 900 millions de
dollars américains [32].
Malgré les grands progrès faits depuis 10 ans dans la compréhension des mécanismes
fondamentaux responsables des FAs, beaucoup de problèmes irrésolus subsistent. Parmi
ceux-ci, on compte notamment ceux qui concernent les mécanismes responsables du
déclenchement et de la persistance de la FA. Ces problèmes sont cruciaux, puisqu’ils
conditionnent les modes d’intervention possibles. Encore aujourd’hui, les thérapies
disponibles pour faire échec à la FA sont sous optimales [5]. Les thérapies
pharmacologiques sont partiellement efficaces et peuvent même avoir des effets
secondaires proarythmiques [5]. Pour ce qui a trait aux thérapies non-pharmacologiques,
2elles restent expérimentales et sont loin d’être accessibles et applicables à la majorité des
victimes de FA [5].
Avant d’aller plus loin dans ce survol de l’état des connaissances concernant la FA, il faut
s’attarder sur quelques notions d’anatomie et de physiologie cardiaque.
1.1 Notions de base
1.1.1 Anatomie cardiaque
La FA est un phénomène d’une extrême complexité qui se produit dans les oreillettes. Le
coeur est un organe structurellement et fonctionnellement complexe. Il peut être
grossièrement divisé en 4 parties : les oreillettes droite et gauche et les ventricules droit
et gauche. La plus grande partie du tissu cardiaque est composé de fibres musculaires qui
se contractent approximativement comme les fibres des muscles squelettiques [44]. Une
plus petite partie des fibres constitutives du tissu cardiaque sont des fibres musculaires
spécialisées dans l’excitation et la conduction [44], Ces fibres sont quasi-dépourvues de
myofibrilles; elles ne participent donc pas à l’effort de contraction nécessaire à la
circulation du sang. La capacité du coeur à pomper le sang dans l’organisme est
essentiellement assurée par les ventricules, qui sont de grosses masses musculaires
creuses. Les contractions des oreillettes quant à elles aident le remplissage des
ventricules. Une fois remplies par le sang, tes ventricules permettent de le propulser
grâce à leurs contractions. Le ventricule droit distribue le sang aux poumons, le gauche
au reste du corps. Les oreillettes jouent des rôles secondaires dans l’effort de
contractions, mais leurs rôles physiologiques sont pourtant fondamentaux, car elles sont
le siège (plus précisément le noeud sinusal dans l’oreille droite) du déclenchement des
phénomènes électriques qui commandent les contractions musculaires et sont le point de
convergence des veines venant des poumons (oreillette gauche) et de la circulation
systémique (oreillette droite).
3Il existe globalement dans le coeur deux populations de cellules les cardiomyosites et
les cellules automatiques (pacemakers) [6]. Chacune tient un rôle primordial dans
l’activité cardiaque. Les cardiomyosites forment le tissu cardiaque contractile; elles sont
excitables, donc capables de générer un potentiel d’action (réponse électrique active,
déclenchée lorsque le potentiel membranaire dépasse un seuil critique) après avoir été
excitées par leurs voisines, auxquelles elles sont couplées par l’intermédiaire des disques
intercalaires (‘gap-jonctions’). Les cellules pacemakers sont capables de générer un
potentiel d’action de façon autonome et à une fréquence intrinsèque. Sous des conditions
normales, l’onde d’excitation normale débute dans l’oreillette droite, au niveau du noeud
sinusal (SA), et se propage rapidement dans les deux oreillettes. Notons que le noeud SA
est un flot de cellules pacemakers localisé dans la paroi postérieure de l’oreillette droite,
près de la jonction qui lie l’oreillette à la veine cave supérieure [44]. L’onde d’activation
se communique aussi aux ventricules par l’intermédiaire du noeud auriculo-ventriculaire
(AV), qui est une structure complexe, dotée de propriétés de filtration des impulsions
électriques (les impulsions trop prématurées sont bloquées par le noeud AV). Une fois le
noeud AV franchi, l’activité électrique se propage dans les ventricules via un réseau de
conduction constitué par les deux branches du faisceau de His [7]. Ce réseau de
conduction est fait de cellules spécialisées (cellules de Purldnje) qui communiquent les
impulsions électriques rapidement dans le myocarde ventriculaire.
1.1.2 Rythme cardiaque
Le rythme cardiaque est imposé par les cellules pacemakers qui ont le rythme intrinsèque
le plus rapide. Dans le coeur, il existe plusieurs flots de cellules pacemakers et, dans des
conditions normales, l’îlot qui possède le rythme le plus rapide dicte le rythme de
contraction du coeur [8]. Les cellules pacemakers atteignent de façon autonome le
potentiel critique nécessaire à la génération du potentiel d’action. C’est la durée de la
phase d’accroissement du potentiel cellulaire (phase 4) qui détermine la fréquence
intrinsèque d’une cellule pacemaker. Lorsqu’une cellule produit un potentiel d’action, il
se communique à toutes les cellules voisines avec une certaine vitesse. Celles qui
n’ avaient pas encore atteint la valeur critique sont hâtées dans leur cycle et sont amenées
à produire un potentiel d’action. C’est ainsi que les cellules pacemakers qui possèdent le
4rythme intrinsèque le plus rapide peuvent entraîner les autres cellules pacemakers moins
rapides.
On trouve une activité pacemaker notamment chez les cellules du noeud AV, chez les
cellules des fibres Purkinje et, évidemment, dans le noeud sinusal.
1.1.3 Le système nerveux autonome
L’automaticité des cellules pacemakers est fortement modulée par le système nerveux
autonome. Les influences nerveuses autonomes au niveau cardiaque se font
essentiellement via deux axes antagonistes la division parasympathique et la division
sympathique. Le noeud SA et le noeud AV sont richement innervés par les nerfs du
système nerveux autonome. Les influences du système nerveux autonome partent du
bulbe rachidien [33]. Les influences parasympathiques se font par les nerfs vagues (nerfs
crâniens X) [33] gauche et droit. Elles se font via la libération du neurotransmetteur
acétylcholine qui agit au niveau des récepteurs muscariniques. Les stimulations vagues
ont des effets inhibiteurs qui induisent des bradycardies sinusales [7, 341. Les
stimulations sympathiques, elles, ont un effet opposé et accélèrent le rythme sinusal. Ces
stimulations sympathiques se font par le relâchement de noradrénaline et d’adrénaline via
les terminaisons nerveuses [34]. Les stimulations nerveuses peuvent aussi déplacer la
région fonctionnelle du noeud sinusal qui s’active la première [9]. Au niveau du noeud
AV, les influences vagues ont pour effet de ralentir la conduction des impulsions
électriques pouvant mener à différents niveaux de blocage de conduction. À l’inverse, les
stimulations sympathiques accroissent la vitesse de conduction du noeud AV [7, 34].
Le contrôle du coeur par le système nerveux autonome ne se limite pas qu’au rythme
cardiaque et aux régions associées aux noeuds SA et AV. Les influences s’exercent aussi
au niveau de la contractilité des cardiomyocytes auriculaires et ventriculaires [34]. La
localisation des neurones au niveau du coeur est mal connue. On sait toutefois localiser
plusieurs ganglions qui sont le lieu de l’intégration intracardiaque des influences
sympathiques et parasympathiques [32, 34]. Ces points de convergence sont des plexi
ganglionnaires souvent appelés ‘fats pads’, car ils se localisent dans du tissu adipeux de
5t’épicarde. Chez l’Homme, on répertorie 10 de ces structures : 5 dans les oreillettes, 5
dans les ventricules [34].
1.1.4 Potentiel d’action
Le potentiel d’action (PA) cardiaque désigne la variation temporelle du potentiel trans
membranaire d’une cellule suite à l’échange de différents ions de part et d’autre de la
membrane cellulaire [51, 52. 53]. Ces échanges se font par l’intennédiaire de canaux
ioniques, de pompes et de transporteurs logés dans la membrane cellulaire et dans celle
du réticulum endoplasmique, Ils sont sensibles aux changements du potentiel trans
membranaire et aux concentrations ioniques. Le déclenchement du potentiel d’action est
contrôlé par des canaux sodiques et/ou calciques qui s’ouvrent si le potentiel
membranaire dépasse un certain seuil. Une fois ce seuil dépassé, la cellule produit une
réponse active, le PA. Il s’agit d’une cascade de réactions en chaîne qui consiste en
l’ouverture et la fermeture de différents canaux ioniques sélectifs. Les formes que
prennent les PAs diffèrent d’un type de cellule à l’autre, car elles sont très dépendantes
des types de canaux présents dans la membrane et de leur densité. Les PAs des cellules
excitables diffèrent fondamentalement de ceux des cellules pacemakers. Le PA de ces
dernières se déclenche de façon automatique, surtout à la suite de l’activation spontanée
d’un courant calcique, Celui des cellules excitables a besoin d’une stimulation extérieure
supra-seuil pour générer un PA et repose essentiellement sur l’activation d’un courant
sodique. Les cardiomyosites auriculaires et ventriculaires ont aussi des PA différents de
par leur morphologie.
Une cellule excitable peut être dans deux états différents t l’état excitable, et l’état
réfractaire. Évidemment, lorsque la cellule est excitable, elle est prête à répondre à une
stimulation et à produire un PA. L’excitabilité d’une cellule dépend du temps écoulé
depuis la fin du dernier PA. Lorsque l’excitabilité est nulle, on dit que la cellule est dans
un état réfractaire absolu. Lorsque l’excitabilité est faible, une cellule peut être réexcitée,
mais avec un courant plus élevé, qui produit un PA de durée réduite. Plus une stimulation
est prématurée, moins la cellule est en mesure de répondre à l’entraînement de la
6stimulation. À la limite, une stimulation trop prématurée peut produire, chez une cellule,
un PA sans que ce dernier ne soit capable d’exciter les cellules voisines.
Voyons ici, en résumé, les courants ioniques les plus importants impliqués dans la
génération des PAs pour une cellule excitable auriculaire (figure 1.1) . D’abord, précisons
qu’il est possible de diviser [e PA en différentes phases, les phases 0,1,2,3,4 [10]. La
phase zéro est appelée dépolarisation. La phase 1 est une étape de repolarisation rapide.
La phase 2 est une phase de repolarisation lente, qu’on nomme le plateau. La phase 3 est
une étape de repolarisation plus rapide, qui ramène la cellule au potentiel de repos (la
phase 4) [341. Ces différentes phases sont dues à l’activation de différents courants. La
phase O est essentiellement associée à l’activation d’un courant sodique (INa) entrant et
positif (dit dépolarisant). L’ouverture des canaux sodiques permet l’entrée rapide de
sodium qui augmente brusquement le potentiel membranaire. Le courant calcique (Ia2
dépolarisant s’ajoute à INa durant la phase 0. Parce que ce courant s’active lentement, il
participe aussi à la phase 1 et 2. Ce courant joue un rôle essentiel dans le couplage
excitation-contraction, car l’entrée de Ca2 induit un relâchement de calcium par le
réticulum sarcoplasmique. Les changements du potentiel membranaire permettent
l’activation de d’autres types de canaux. Ainsi, le courant sortant positif (repolarisant)
potassique (‘to) est la première contribution à la repolarisation (phase qui ramène le
potentiel intracellulaire vers le potentiel de repos (négatif)). Son activation débute la
phase I et se poursuit jusqu’au début de la phase 2. Un autre courant potassique
repolarisant (IKur) contribue aussi à la repolarisation durant la phase 1 et poursuit son
action durant le reste du plateau. Les courants potassiques repolarisants I et ‘Ks
interviennent durant la phase 2 et durant la phase 3. La repolarisation achevée, c’est le
courant ‘Ki qui s’active Ce dernier est responsable du potentiel de repos durant la phase
4. De plus, on trouve un courant ‘Kach qui rend les myocytes auriculaires particulièrement
sensibles aux influences nerveuses parasympathiques [35]. Le relâchement
d’acétylcholine est reconnu pour avoir des effets proarythmiques qui prédisposent au
déclenchement des FAs. L’effet de l’acétylcholine sur le canal ‘Kach est de raccourcir le


















Figure 1.1 Représentation du potentiel d’action auriculaire et des
contributions des canaux ioniques impliqués dans sa genèse. Modifiée
de [35]
1.1.5 Électrocardiographie
Le tissu cardiaque est organisé en fibres musculaires (il s’agit d’un syncytium fonctionnel
[33]) constituées de cellules couplées par des jonctions qui permettent le passage des
ions Lorsqu’une cellule s’excite, l’entrée soudaine d’ions sodium augmente le potentiel
intracellulaire. Cela induit un courant intracellulaire de charges positives qui permet
d’exciter ses voisines.
Lors de l’entrée de charges positives, le milieu intracellulaire de la cellule est
partiellement polarisé (÷). Ceci produit un courant intracellulaire de charges positives
allant des régions polarisées (+) vers les régions dépolarisées (-). Toutefois, vues du
milieu extracellulaire, les régions intracellulaires polarisées apparaissent dépolarisées et
forment des puits de courant. Les régions intracellulaires dépolarisées, elles, apparaissent





$d’électrodes épicardiques, la proximité d’un puits et d’une source de courant produit un
dipôle de courant. Puisque les charges se déplacent, le dipôle en question se déplace
aussi. C’est l’existence de ce dipôle de courant qui permet d’obtenir des électrogrammes
tout comme des électrocardiogrammes. Soulignons que lors de la repolarisation, le dipôle
change de signe. [14, 36]
Si une électrode est placée dans le milieu extracellulaire à une distance d’un moment
dipolaire , elle mesure un potentiel électrique: 0e =
cos( 6)
42m r
Où a est la conductivité du milieu et O l’angle entre j3 et i. [11, 36]
Si, maintenant, un volume V homogène de tissu cardiaque se dépolarise, on mesure à
l’électrode un potentiel instantané égal aux effets superposés des dipôles individuels. On
peut se représenter cet effet global comme ceci
1 fV(±)Jdv
V
Où lest une fonction source (densité volumique dipolaire), e est la conductivité du
milieu extracellulaire et la distance séparant l’électrode d’un élément de volume.
Ainsi, à chaque instant, l’activité électrique peut être représentée par un dipôle équivalent
situé à une distance de l’électrode de mesure. Si cette électrode est unipolaire, qu’elle
est posée directement sur le tissu cardiaque et que le front d’activation se propage vers
elle, on voit le potentiel mesuré varier dans [e temps. [11,13, 14,15, 36]
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Figure 1.2 forme d’onde biphasique (variations temporelles du
potentiel électrique cardiaque) d’une activation auriculaire mesurée par
une électrode unipolaire auriculaire épicardique.
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On peut observer ce type de forme d’onde (biphasique) lorsque, par exemple, on mesure
le potentiel électrique avec une électrode unipolaire placée sur le tissu auriculaire. Le
potentiel de l’électrode croît tant que le front d’activation se propage vers elle; une fois
qu’il la dépasse, le potentiel change de signe et revient progressivement au potentiel de
repos. 0n notera toutefois que si l’on attend suffisamment longtemps, on verra apparaître
une deuxiôme forme d’onde (généralement monophasique) associée à la dépolarisation




Figure 1.3 Forme d’onde monophasique (variations temporelles du
potentiel électrique cardiaque) d’une activation ventriculaire mesurée






L’onde de repolarisation des ventricules est aussi visible dans ce genre de signal. En voici





On constate que la polarité de l’onde est la même que celle de l’onde de dépolariation ( )
des ventricules, alors que le dipôle associé à la repolarisation (R) des ventricules devrait
être de signe contraire si ce dernier était associé à un front de repolarisation se déplaçant
dans le même sens que l’onde de propagation.
.
t (sec)
Figure 1.4 Forme d’onde (variations temporelles du potentiel
électrique) associée à l’onde de repolarisation des ventricules
mesurée par une électrode unipolaire auriculaire épicardique.
12
Ceci s’explique par te fait qu’il existe entre l’endocarde (lame d’endotélium du muscle
cardiaque accolé à la face interne du myocarde [33]) et l’épicarde (face externe du muscle
cardiaque [33]) des différences dans la durée des PAs, ceux-ci étant plus longs à
l’endocarde qu’à l’épicarde. Lors de l’activation des ventricules, la vitesse du front
d’activation a une composante dirigée de l’endocarde vers l’épicarde. Les durées des PAs
diminuent lorsqu’on se déplace dans ce sens (endo vers épi). Parce que les différences
dans les durées des PAs (endo-épi) dépassent le temps de conduction transmural (à
travers l’épaisseur du ventricule), les cellules de l’épicarde sont repoÏarisées avant celles
de l’endocarde. On voit donc apparaître un courant intracellulaire allant des cellules les
moins répolarisées vers les plus repolarisées, de l’endocarde vers l’épicarde. Ceci donne
naissance à un dipôle équivalent qui ne s’inverse pas et qui a la même polarité que si un
front d’activation se propageait de l’endocarde vers l’épicarde. [11,12,36]
1.2 Arythmie et FA
Les types d’arythmies sont nombreux, mais tous correspondent à une altération du rythme
cardiaque normal. Une arythmie peut être un ralentissement (bradycardie) ou une
accélération (tachycardie) du rythme cardiaque. Elle peut aussi être une perte complète de
rythme, i.e. une désorganisation totale de l’activité électrique et contractile. Cela ce
produit en particulier lors des FAs.
1.2.1 Mécanismes des arythmies auriculaires
Les mécanismes peuvent être grossièrement divisés en deux classes la première est la
formation anormale d’impulsions et ta deuxième est la conduction anormale des
impulsions impliquant des excitations réentrantes (‘circus mouvement’).
La première classe se divise à son tour en trois sous-catégories le désordre de
1’ automaticité, la post-dépolarisation prématurée (EAD) et la post-dépolarisation retardée
(DAD). La seconde classe se divise, elle aussi, en deux sous-catégories la réentrée
anatomique et la réentrée fonctionnelle (sans support anatomique). [16, 17]
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1.2.1.1 Les désordres de l’automaticité [17]
Les désordres de l’automaticité sont associés aux battements ectopiques. Il s’agit de
dépolarisations diastoliques spontanées, donc de dépolarisations dont les mécanismes de
déclenchement sont normaux, mais qui ne proviennent pas du noeud sinusal. Elles
peuvent provenir du tissu du noeud AV, du tissu autour des veines pulmonaires dans
l’oreillette gauche, du tissu près des sinus coronaires ou du crista terminalis (à tout le
moins, chez le chien). L’automaticité de ces régions peut se manifester dans différentes
circonstances comme, par exemple, lorsque la fréquence de décharge du noeud sinusal est
réduite. Une stimulation vague touchant préférentiellement le noeud sinusal peut avoir cet
effet. La présence de catécholamines peut exacerber l’automaticité des pacemakers
latents.
1.2.1.2 Les EADs [17]
Les EADs, elles, surviennent lors de la repolarisation. Une EAD d’amplitude suffisante
peut donner naissance à un nouveau potentiel d’action d’amplitude réduite.
Normalement, lors de la repolarisation, le courant d’une cellule est sortant et est dû
essentiellement aux courants potassiques. L’une des conditions favorables à l’apparition
d’une EAD est la diminution suffisante de ce courant sortant, par exemple, à cause d’une
conductance membranaire réduite pour le potassium. Une autre condition favorable est
une augmentation du courant entrant. Cela est réalisé lors d’une hypoxie ou lors de la
présence d’un ‘injury current’. Une inhibition de l’inactivation du courant sodique entrant
peut aussi permettre de rencontrer les conditions Cavorables.
1.2.1.3 Les DADs [171
Les DADs dépendent du potentiel d’action qui les précède. Il s’agit d’une oscillation du
potentiel membranaire qui survient durant la phase 4 du potentiel d’action. Elles peuvent
être provoquées par des médicaments qui accroissent le calcium intracellulaire, par des
catécholamines ou par une concentration élevée de calcium extracellulaire [19]. Une
DAD survient lorsque qu’il y a surcharge de calcium intracellulaire dans le cytosol et une
forte concentration de celui-ci dans le réticulum sarcoplasmique, Un accroissement
suffisant du calcium intracellulaire (dans ces conditions) produit un relâchement
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important de calcium du réticulum sarcoplasmique, ce qui met en marche les échangeurs
Na-Ca2. L’effet de cette pompe est de produire un courant entrant positif qui accroît le
potentiel intracellulaire [20]. Si le potentiel atteint une valeur supra-seuil, un potentiel
d’action est produit.
1.2.1.4 Les réentrées [21]
De façon générale, l’activité électrique cardiaque s’interrompt après l’activation
successive des oreillettes et des ventricules, puis reprend lorsqu’un nouveau front
d’activation est déclenché par le noeud sinusal. Sous certaines conditions
électrophysiologiques, un front d’activation peut être bloqué en une région bien
circonscrite. Le reste du front peut se mettre à tourner autour de la zone de blocage en
réexcitant le tissu durant plusieurs cycles. Ce phénomène se nomme réentrée. Deux types
de réentrée existent : la réentrée anatomique et la réentrée fonctionnelle.
1.2.1.5 La réentrée anatomique [21]
Elle s’organise autour d’un obstacle anatomique. Dans des conditions
électrophysiologiques normales, un front d’activation qui est en partie bloqué par un
obstacle ne peut pas produire de réentrée en réexcitant le tissu excitable autour de
l’obstacle. La raison est simple: la présence de l’obstacle mène à la formation de deux
fronts se propageant de part et d’autre de l’obstacle qui éventuellement font collision de
nouveau et s’annihilent mutuellement.
Pour qu’une réentrée soit induite, il est nécessaire que se produise un bloc unidirectionnel
de conduction. Cela peut provenir d’une excitabilité réduite ou d’un délai dans le retour
d’excitabilité sur l’un des flancs de l’obstacle. Dans ce cas, l’un des fronts est bloqué, et
celui qui se propage du côté opposé peut revenir dans le sens inverse et établir une
réentrée, si le temps de parcours est suffisant pour permettre au tissu de regagner son
excitabilité. Ce mécanisme repose sur la présence d’un obstacle et celle d’une
inhomogénéité du tissu autour de celui-ci. Un second mécanisme ne nécessite pas
d’inhomogénéité. Dans ce second scénario, une stimulation prématurée est appliquée
dans l’une des branches du circuit, avec un couplage critique par rapport au passage du
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dernier front. L’intervalle de temps de couplage où ce phénomène peut se produire
s’appelle la fenêtre de vulnérabilité. Cette fenêtre définit une portion du potentiel d’action
où l’excitabilité du tissu permet de générer une propagation rétrograde croissante et une
propagation antérograde décroissante. En d’autres mots, une stimulation dans la fenêtre
de vulnérabilité permettra de produire un potentiel d’action qui se propage durablement
dans le sens (rétrograde) où l’excitabilité augmente et un potentiel d’action qui s’atténue
en se propageant (sens antérograde). Dans ce cas, les deux fronts d’activation
(préexistants à la stimulation) se trouvant de part et d’autre de l’obstacle feront collision,
et le front rétrograde créé par la stimulation pourra tourner autour de l’obstacle et installer
une réentrée, si les dimensions de l’obstacle le permettent. Évidemment, la fenêtre de
vulnérabilité définit un intervalle de valeurs de potentiel qui se trouve à ta fin de la
repolarisation, i.e. lorsque les cellules stimulées sont dans un état réfractaire partiel [22].
Notons que pour qu’une réentrée soit viable pendant plusieurs cycles, il faut que le tissu
puisse bénéficier de suffisamment de temps pour redevenir excitable après le passage du
front d’activation. Cela lui permet d’être réexcité périodiquement. De façon plus précise,
on dit que la période réfractaire doit être inférieure au temps que met un front d’activation
à parcourir le périmètre de l’obstacle (la longueur du circuit). Donc:
Vc0ndtIon *Préfracire < L
Le produit de la vitesse de conduction et de la période réfractaire est appelé longueur
d’onde et elle doit être inférieure à la longueur du parcourt [24]. Cette dernière condition
est valable pour une réentrée périodique, On a pu démontrer que la stabilité de la réentrée
périodique dépendait de la courbe de restitution de la durée des potentiels d’action, et que
des réentrées soutenues mais apériodiques étaient possibles, même dans un milieu
homogène [54]
1.2.1.6 La réentrée fonctionnelle [21]
Il s’agit cette fois d’une réentrée qui tourne autour d’une région du tissu qui est excitable,
mais qui demeure non excitée par l’activité électrique circulante. Pour expliquer les
propriétés de ce type de réentrée, on a formulé le concept de ‘leading circle’, qui postule
16
que la rotation se fait autour d’une région fonctionnellement réfractaire. C’est
l’interaction du front d’activation et le noyau réfractaire (core) qui déteine les
caractéristiques de la réentrée. Le concept de ‘leadïng circle’ représente le plus petit
circuit que peut occuper la réentrée fonctionnelle, Sur ce plus petit circuit, la vitesse du
front d’activation dépend de l’état d’excitabilité du tissu et de la courbure du front
d’excitation. En effet, la forme du front d’excitation doit varier dans l’espace pour
permettre la rotation d’une forme d’onde avec vitesse angulaire constante autour de
l’obstacle [54].
1.2.1,7 Mécanismes les plus plausibles des FAs[17]
Depuis les travaux de Moe sur les mécanismes d’entretien de la FA, l’hypothèse la plus
populaire de la FA est la théorie des rentrées multiples (‘Multiple wavelets theory’).
Selon cette dernière, la FA serait le résultat de la coexistence de nombreuses activations
réentrantes (15-30 réentrées) qui se perpétueraient grâce à l’existence d’un substrat (tissu
auriculaire) où la distribution des périodes réfractaires serait inhomogène. Plusieurs
phénomènes pourraient contribuer à cette inhomogénéité: stimulations vagues ou
sympathiques, entraînement électrique rapide, étirement des oreillettes, ischémies,
perturbation de la conduction. Ce scénario est largement accepté dans la communauté
scientifique. La désorganisation de l’activité cardiaque est bien décrite par le caractère
probabiliste de la théorie des réentrées multiples. C’est l’interaction des nombreuses
réentrées qui produit cet effet de ‘chaos auriculaire’. L’inhomogénéité des propriétés
électrophysiologiques du tissu rend très probable l’occurrence de blocs unidirectionnels
et cela permet le remplacement continuel des réentrées qui disparaissent. Ce mécanisme
donne un support conceptuel expliquant la stabilité de la FA chronique, qui peut durer des
années. Toutefois, un autre scénario nommé théorie de l’onde mère (‘Mother wave
theory’ [58]) semble prometteur et capable de décrire la dynamique électrique cardiaque
dans certaines circonstances. Selon ce schéma, une source périodique haute fréquence
d’excitation électrique (une ou un très petit nombre de réentrées) qu’on croit souvent
logée dans l’oreillette gauche serait responsable de la FA paroxystique. La
désorganisation de la dynamique cardiaque viendrait de l’incapacité de certaines portions
du tissu (à l’extérieur de la zone d’entraînement) à suivre le rythme imposé. Ce désaccord
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produirait ce qu’on appelle la conduction fibrillatoire, qui serait un épiphénomène dû à la
source de haute fréquence qui seule serait responsable de la perpétuation de la FA [23]
L’hypothèse des réentrées multiples semble la plus probable pour expliquer les FAs
chroniques [23]. Toutefois, on a relevé des cas de FA paroxystiques dont le foyer
d’apparition était bien localisé dans la région des veines pulmonaires. De plus, la
formation de lésions (par ablation radiofréquence) pour isoler les foyers arythmogènes a
permis de traiter l’arythmie. Il n’est pas précisé si cette ablation supprime les foyers
ectopiques responsables de l’induction de la FA ou supprime la région où une
‘Motherwave’ pouffait s’installer. Par l’entremise de ce qu’on appelle le remodelage
structural et ionique, il semble que les FAs paroxystiques soient un état transitoire qui
mènerait ultimement à l’état stable de la FA chronique et cela, quelque Soit le mécanisme
des fibrillations paroxystiques (foyer ectopique, multiples réentrées ou onde mère) (24].
Les questions relatives aux mécanismes d’entretien de la FA suscitent encore la
controverse. Le développement de nouvelles thérapies efficaces dépend de notre capacité
à comprendre la nature même de la FA.
1.2.2 Mécanismes de déclenchement
Comme décrit précédemment, malgré des décennies de recherche sur la FA, l’état actuel
des connaissances ne permet pas de bien caractériser les mécanismes expliquant la
persistance. Les mécanismes de déclenchements eux aussi sont mal compris. On sait que
les épisodes de FA sont amorcés par une activation auriculaire prématurée et que celle-ci
doit produire une activation réentrante. Notons toutefois que dans certains cas, des
sources focales d’activité électrique près des veines pulmonaires pourraient jouer un rôle
déterminant non seulement dans le déclenchement, mais aussi dans la perpétuation de la
FA [24]. Toutefois, même si on connaît l’amorce du phénomène, on ne connaît que très
mal les propriétés électrophysiologiques du tissu qui sont nécessaires à l’établissement de
la fibrillation.
Selon le schéma de la théorie des réentrées multiples, plus le nombre de réentrées
présentent à un instant donné est grand, plus la probabilité que la fibrillation se perpétue
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est grande. Donc, plus la longueur d’onde est petite, plus le parcours minimal d’une
réentrée est petit et donc, plus il y de place pour loger des réentrées. On peut en déduire
qu’un des facteurs déterminants pour l’établissement de la FA est un raccourcissement
des périodes réfractaires [24]. Notons toutefois que des médicaments inhibiteurs des
canaux Na (qui diminuent l’excitabilité du tissu et raccourcissent la durée du potentiel
d’action et la période réfractaire) semblent aider à interrompre les épisodes de FA, ce qui
implique que d’autres effets sont déterminants, car une diminution de la vitesse de
conduction devrait promouvoir la FA[24].
Il semble que de nombreuses dysfonctions cardiaques contribuent à mettre en place les
éléments essentiels à l’établissement de la FA. Un rythme cardiaque auriculaire trop élevé
(par exemple lors d’une FA paroxystique) semble promouvoir le remodelage ionique de
façon à produire un substrat capable d’accueillir la FA chronique. L’entrée dans la cellule
d’ion Ca2 à chaque PA durant un rythme suffisamment élevé produit une surcharge
calcique. La réponse cellulaire (à court et à long terme) à cette surcharge est de produire
une diminution du courant calcique entrant, ce qui a pour effet de diminuer la durée du
PA et de diminuer la période réfractaire [24]. Cela favorise l’établissement de réentrées
multiples. L’insuffisance cardiaque congestive (1CC) favorise l’établissement de la FA.
Elle permet un remodelage structural en introduisant de la fibrose dans le tissu
auriculaire, ce qui contribue à accroître son hétérogénéité et favorise les blocs de
conduction [24]. Il semble que l’hétérogénéité des vitesses de conduction et de la durée
des périodes réfractaires soient les éléments clés qui caractérisent le substrat nécessaire à
la FA.
II est important de comprendre quels sont les agents qui peuvent contribuer à mettre en
place ces caractéristiques [25]. La présence de fibrose dans le tissu auriculaire [18]
associée au vieillissement ou aux 1CC semble être un déterminant majeur. Des blessures
au niveau du tissu auriculaire (par exemple, suite à une chirurgie cardiaque) peuvent aussi
accroître l’hétérogénéité du tissu. Notons que de plus en plus d’études montrent que le
système nerveux autonome joue un rôle déterminant dans l’établissement de ces
propriétés [25]. On a noté que chez le chien, une stimulation vague continue avait un effet
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profibrillatoire. Cette stimulation vague aurait pour effet de diminuer considérablement la
durée du PA, ce qui permettrait de soutenir des rythmes très élevés. De plus, elle
augmenterait régionalement l’inhomogénéité des périodes réfractaires effectives
préexistantes entre les oreillettes gauche et droite [24]. Cet effet serait associé à une plus
grande densité de courant ‘K,Ach dans l’oreillette gauche [26]. Certaines études récentes
[27] semblent confirmer le rôle déterminant du système parasympathique dans le
déclenchement des FAs, en soulignant que les stimulations bêta-adrénergiques (système
sympathique) auraient un effet modulateur.
Depuis plusieurs années, on a cherché des signes précurseurs symptomatiques d’une
activité nerveuse autonome particulière précédant le déclenchement des épisodes de FA
paroxystique. De nombreuses études ont porté sur l’analyse de la variabilité du rythme
cardiaque avant le déclenchement d’épisodes de FA paroxystiques. La variabilité du
rythme cardiaque est reconnu comme étant un indice des influences nerveuses autonomes
qui agissent sur le coeur. Les résultats de ces différentes études sont souvent matière à
controverses, mais toutes semblent confirmer l’implication du système nerveux autonome
dans le déclenchement des épisodes de FA paroxystiques [27, 29, 30].
Parce que généralement les influences du système nerveux autonome sont mesurées de
façon indirecte par l’intermédiaire d’ECG de surface, il est difficile d’évaluer de quelle
façon les propriétés électrophysiologiques du tissu auriculaire sont modifiées.
1.2.3 La FA post-opératoire [2$]
Une grande proportion des patients qui subissent des pontages coronariens sont victimes
d’épisodes de FA post-opératoÏre dans les 5 jours qui suivent leur chirurgie, et ce, même
s’ils sont sans histoire documentée de FA pré-opératoire. Les mécanismes qui sont à
l’origine du déclenchement de ces FAs post-opératoires sont jusqu’à aujourd’hui
inconnus. On peut toutefois affirmer avec assurance, pour le groupe de patients que nous
étudions, que les épisodes fAs sont tous précédés d’une activation auriculaire ectopique,
qui semble en immense majorité venir de l’oreillette gauche. Les propriétés
électrophysiologiques qui caractérisent le tissu auriculaire lors de l’induction des fAs ne
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sont pas connues, mais on suspecte que des modifications des propriétés de conduction et
de repolarisation doivent affecter les oreillettes. Une fois encore, on ignore les causes
physiologiques qui seraient responsables de ces modifications. Bien sûr, la chirurgie est
cause de blessures et de dénervations partielles qui accroissent l’inhomogénéité des
propriétés du tissu auriculaire. On sait aussi que durant cette période, une haute
concentration de noradrénaline circulante est présente dans le sang des patients, ce qui est
lié à une intense activité sympathique (qui réduit la période réfractaire et accroît
l’automaticité et le risque de DAD [31]). Une hypothèse populaire suggère que la FA
post-opératoire serait liée à une hypersensibilité des adrénorécepteurs (hypothèse
sympathique) [28]. Toutefois, la probabilité d’occurrence des FAs post-opératoires est
maximale (24 à 60 heures post-opératoires) durant la phase décroissante du niveau de
noradrénaline circulante. Par conséquent, on suspecte que l’omniprésence des influences
sympathiques n’est pas suffisante pour provoquer les modifications nécessaires au
déclenchement des épisodes de FA. De plus, selon quelques études, il semble que la
réapparition des influences parasympathiques suivant une prépondérance des influences
sympathiques pourrait être déterminante dans le déclenchement des épisodes de FA [29
31]. Les stimulations vagues sont reconnues, depuis longtemps, pour favoriser
l’établissement de la FA [23]. Soulignons aussi que les stimulations sympathiques et
parasympathiques ont des effets agonistes sur les périodes réfractaires auriculaires et des
effets antagonistes sur le rythme cardiaque et sur le temps de conduction AV. D’autres
part, dans l’oreillette et dans la région du noeud SA, l’effet dépresseur vague est accentué
par une intense stimulation sympathique (effet antagoniste accentué) [34].Donc,
l’hypothèse de base autour de laquelle s’articule cette recherche est la suivante Une
activation ectopique provenant de l’oreillette gauche est nécessaire pour déclencher un
épisode de FA post-opératoire; cette activation prématurée doit survenir en conjonction
avec une hétérogénéité électrophysiologique auriculaire qui surviendrait suite à la
réapparition du système parasympathique dans les premiers jours après la chirurgie
cardiaque.
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1.3 Objectif de la recherche
Les objectif ultimes de cette recherche sont 1) de contribuer à l’identification des
mécanismes de déclenchement des FAs post-opératoires et 2) de développer un
algorithme de prédiction qui puisse prévoir, dans le cadre d’un suivi post-opératoire en
temps réel, l’apparition d’un épisode de FA afin de permettre des interventions
prophylactiques. Ces objectifs demandent d’abord d’identifier des signes
physiopathologiques précurseurs de la FA post-opératoire. Une analyse systématique des
3 électrogrammes auriculaires épicardiques enregistrés à même le coeur de nombreux
patients (voir figure 1.5) qui ont subi des pontages coronariens pourrait permettre
l’identification de ces signes précurseurs. Les quantités intéressantes qui peuvent être
extraites de ces signaux sont t le rythme sinusal, le temps de conduction auriculaire (délai
séparant une activation auriculaire détectée par deux électrodes localisées en des endroits
différents du coeur); la dérivée des électrogranimes au temps d’activation, fournissant
une mesure indirecte de l’excitabilité du tissu (l’excitabilité du tissu est étroitement liée à
la disponibilité des canaux Na qui interviennent dans la phase 0 de dépolarisation rapide
du PA, voir page 5-7) [50, 56]; la conduction AV (délai séparant l’activation auriculaire
et sa réponse ventriculaire); la provenance des ectopiques (oreillette gauche ou droite) et
leur couplage temporel avec les battements sinusaux précédents.
Figure 1.5
Origine des signaux analysés. Trois électrodes unipolaires (en rouge) échantillonnent
en trois sites épicardiques des oreillettes l’activité électrique du tissu cardiaque.
Notons toutefois que ces signaux électriques cardiaques sont bruités et qu’ils sont trop
longs (1 à 4 jours de signal échantillonnés à 500 Hz, sur trois canaux) pour être analysés
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manuellement de façon exhaustive dans des temps raisonnables. L’objectif de ce projet de
maîtrise consiste à développer des algorithmes de détection (marquage temporel) et de
classification des activations cardiaques réelles (normales et anormales, auriculaires et
ventriculaires). Il s’agit donc d’une étape préalable à l’analyse de données. Nous avons
besoin de ces outils informatiques, car pour traquer les signes électrophyiologiques du
tissu auriculaire qui précèdent les FAs, nous devons identifier les activations auriculaires.
Une attention particulière est accordée à l’identification des ectopiques auriculaires, car il
faut déterminer ce qui distingue les ectopiques qui amorcent les FAs de ceux qui ne
parviennent pas à en provoquer. Notons aussi, toujours dans le but de déterminer des
signes annonciateurs des FAs post-opératoires, qu’il peut être intéressant d’étudier la
répartition temporelle des ectopiques par rapport au début des FAs, La connaissance de
cette répartition pourrait permette de répondre à des questions du type: y-a-t-il une
augmentation significative de la densité temporelle d’ectopiques avant les fAs post
opératoires et est-ce un bon prédicteur?
1.4 Les problèmes de détection et de classification
Pour mener à bien notre mandat, nous disposons, pour chacun des patients, des signaux
récoltés par 3 électrodes unipolaires suturées à même le tissu auriculaire. La
configuration des électrodes, à quelques variations près, correspond soit à deux électrodes
sur l’oreillette droite et une troisième sur la gauche, soit à deux électrodes à gauche et une
à droite. Les signaux associés à ces canaux couvrent une période allant de 24h à 96h.
Puisque les électrodes sont posées dans te corps des patients et sont portées durant la
convalescence, de nombreuses perturbations viennent brouiller les signaux. Citons, parmi
les principales sources de bruit, un courant électrique alternatif de 60 Hz, des
fluctuations de la ligne de base dues à la respiration et aux mouvements du patient ainsi
que la saturation du signal à cause d’une perte totale ou partielle de contact des
électrodes avec le tissu [37]. Plusieurs techniques de filtrage permettent d’atténuer ces
artéfacts [41]. Les algorithmes de détection que nous devons mettre au-point doivent
permettre la détection des activations réelles et cela, malgré les perturbations et la non
stationnarité du signal. Du fait de cette non-stationnarité, les algorithmes de détection
doivent être souples et adaptatifs Les règles de détections doivent utiliser des seuils qui
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sont adaptés au segment du signal analysé. Dans ce travail, nous avons choisi d’analyser
les signaux en les divisant en section de 5 minutes, de manière à limiter l’effet de la non
stationnarité. Le choix de la durée de ces sous-intervalles est jusqu’à un certain point
arbitraire. Notons toutefois que le problème de segmentation adaptative est un problème
difficile [42] que nous n’avons pas abordé. Soulignons aussi que nous cherchons un
niveau de détection aussi parfait que possible. Les ectopiques auriculaires sont des
activations rares comparativement aux activations auriculaires sinusales et aux activations
ventriculaires. Pour cette raison, il est primordial de ne perdre aucune activation.
De nombreux algorithmes ont été mis au- point pour effectuer la détection des QRSs pour
l’ECG de surface [37]. La méthode de détection, qui sera décrite dans la suite de ce
mémoire, utilise les variations brusques du potentiel comme manifestations des
activations électriques cardiaques. Ces variations sont plus manifestes dans nos signaux
que celles perçues dans les ECGs traditionnels, en raison de la proximité de nos
électrodes avec la source d’activité électrique (le coeur). Il faut souligner que cette
proximité avec la source et l’emplacement des électrodes sur les oreillettes donne à
l’onde P (activation auriculaire) une amplitude beaucoup plus importante que dans les
ECGs normaux. Plusieurs transformations sont appliquées aux signaux originaux pour
augmenter les caractéristiques des activations cardiaques et atténuer les effets du bruit.
Ces transformations sont inspirées d’un article de Pan et Tompldns A Real-Time QRS
Detection Algorithm [38] (voir aussi [39, 57]). Comme nos signaux contiennent une
distribution d’activations plus complexe (2 types d’activations distinctes sont présents le
type auriculaire et le type ventriculaire) que celle des ECGs normaux, les règles de
détections sont spécifiques à notre problème de marquage. Pour la phase de détection, nos
algorithmes se doivent d’avoir une grande sensibilité et cela, même au prix d’une piètre
spécificité, Dans le but de remédier à cette piètre spécificité, différentes avenues sont
explorées pour épurer les fausses détections. Des méthodes automatisées et des
interventions humaines réduites sont requises pour éliminer 15 essentiel de ces détections
parasites.
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La classification des détections est une deuxième étape qui doit permettre ultimement
l’identification des détections. La première composante qui intervient dans le classement
est le regroupement morphologique. Même si nous connaissons les classes d’activations
rencontrées dans nos signaux (auriculaire sinusal, auriculaire ectopique, auriculaire
rétrograde, ventriculaire causal, ventriculaire non-causal, .,.) le nombre de formes d’onde
associées à une catégorie n’est pas bien défini. Cela vient de la présence de bruit et de la
variabilité intrinsèque de ce système biologique. La longueur des signaux est
problématique, car les formes d’onde subissent une dérive morphologique due, par
exemple, à des changements d’impédance du tissu et à l’évolution de l’état de santé des
patients. Ajoutons aussi que la morphologie des activations cardiaques est très affectée
par le bruit. On doit donc s’attendre à ce que les formes d’onde soient partiellement
discriminantes. Malgré ces difficultés, on opère une première séparation des détections en
se servant des formes d’onde. Pour séparer les différents groupes, on mesure la
ressemblance morphologique qui existe entre tes détections en terme de corrélation [40]
et de distance euclidienne. Contrairement à certains processus de classification [40], nous
ne caractérisons pas à proprement parler les formes d’onde en utilisant, par exemple, la
largeur des formes d’onde, leur hauteur ou leur aire. Une classification non supervisée
employant une fonction de similarité (qui marque la proximité de deux formes d’onde)
permet d’identifier les regroupements naturels qui existent dans les populations de formes
d’onde [43].
Dans notre procédure, après la séparation des détections en fonction de leur forme
d’onde, une étape d’identification partielle et temporaire (les groupes de formes d’onde
semblables reçoivent une identité ‘signature’), effectuée manuellement, permet d’ajouter
des informations qui permettent de mieux séparer ou de mieux regrouper les détections.
Pour classifier complètement les détections, il est important d’identifier d’autres attributs
(‘features’, dans le vocabulaire de la reconnaissance de formes). Ces nouvelles
caractéristiques sont obtenues en considérant la structure temporelle des détections et
l’information spatiale qui nous est donnée par les trois électrodes. La mise en commun
des détections (procédure de formation des battements) de chacune des trois électrodes
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est un problème difficile. Toutefois, lorsque cela est accompli, on dispose d’un très grand
nombre de ‘features’ pour caractériser les détections.
Ces caractéristiques Sont potentiellement:
1) 3 Signatures temporaires (une pour la détection de chacun des canaux)
2) délais inter-canal entre détections associées
3) délais entre les détections voisines d’un même canal
À ce niveau, la classification et le diagnostic devraient être possible. Dans certaines
études, pour intégrer l’information afin de poser un diagnostic, on a recours à des
méthodes automatisées. Dans notre cas, de tels algorithmes ne Sont pas encore
disponibles; toutefois, on sait dégager certaines caractéristiques assez discriminantes pour
traquer les ectopiques. À ce jour, l’identification complète des détections requiert encore
une intervention humaine, bien que réduite.
Chapitre 2. Détection des activations réelles
Afin de pouvoir résoudre le problème d’identification et de marquage des temps
d’activation, nous avons mis au point plusieurs programmes écrits avec le progiciel
MatLab. Pour identifier les temps d’activation, nous utilisons le fait que le potentiel
électrique mesuré par des électrodes unipolaires posées sur le tissu subi une importante
déflection négative quand un front d’activation passe sous l’électrode [11, 45J. Donc le
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Figure 2.1 Illustration du type de signal (le potentiel électrique en fonction du
temps est en bleu) associé aux activations auriculaires et ifiustration de
l’emplacement du marqueur temporel (en noir) de l’activation.
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L’activation ventriculaire, mesurée par les mêmes électrodes posées sur les orefflettes, a
une morphologie différente. Règle générale, elle est monophasique, alors que le sigiial
auriculaire est biphasique. Cependant, le temps d’activation ventriculaire peut aussi être
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figure 2.2 illustration du type de signal (le potentiel électrique en fonction du
temps est en bleu) associé aux activations ventriculaire et illustration de
l’emplacement du marqueur temporel (en noir) de l’activation.
En fait, tous les types d’activations qu’ils soient associés à des activations normales ou
atypiques sont localisés par l’occurrence d’un minimum négatif dans la dérivée.
Toutefois, les différents types de bruits parasites peuvent provoquer une dérivée négative
minimale importante. Il ne suffit donc pas de prendre la dérivée temporelle (ou la
différence entre valeurs successives de V) de nos signaux et de définir un seuil de
2$
détection pour extraire les activations réelles du reste du signal. Le processus est plus
compliqué. C’est ce qui sera décrit dans ce chapitre.
En repérant et caractérisant les activations cardiaques par leur dérivée négative minimale
nous espérons les distinguer des autres formes de fluctuations du signal. Nous verrons
que ce problème de reconnaissance automatique de formes pose quelques difficultés.
Nous exposerons, dans ce qui suit, les méthodes employées pour identifier les temps
d’activation tout en limitant le nombre de fausses détections.
2.1 Filtrage et préparation des signaux
Une première phase consiste à enlever une bonne partie des sources de bruit potentielles
en filtrant le signal par un filtre passe-bande. Ce dernier atténue par plusieurs ordres de
grandeur le contenu fréquentiel du signal se trouvant à l’extérieur de la bande passante.
Dans le cas présent, la bande de fréquences conservée est 10-50 Hz. On atténue le reste
pour les raisons qui suivent. Les signaux à analyser possèdent des fluctuations de la ligne
de base. Celles-ci sont de basses fréquences. Une autre source de perturbations
importantes est le courant électrique alternatif de 60 Hz. Pour ces raisons, il faut faire
usage d’un filtre passe-bande. Nous convoluons donc le signal original avec un filtre F.
Précisons que ce filtre n’est appliqué que pour la phase initiale de détection. Notons aussi
que même si le filtrage détruit une partie de l’information du signal original, cette perte
d’information n’a que très peu d’influence sur la forme d’onde des activations réelles. La
filtration ne perturbe donc pas leur détection.
Le filtre F est non-causal, d’ordre 60, de type FIR (réponses impuisionelles finies [46)).
Le résultat du signal filtré à l’échantillon n est donné par la convolution du filtre et du
signal original. Ceci peut s’écrire:
Sf(n)=f*S (1)
et sous forme discrète:
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Sf(n) = b(j)S(n + J) (2)
Notre filtre étant d’ordre 60, les coefficients b(j) sont identiquement égaux à zéro pour
j <-30 etj > 30. Il est possible de réécrire (1) comme une somme finie.
Sf (n) = b(j + 31)S(n + j) (3)
j=—30
Sf(n) b(1)*S(n 30)+b(2)*S(n29)+...+b(60+1)*S(n+30) (4)
La figure 2.3 illustre les propriétés du filtre. L’ amplitude de la réponse fréquentielle de la
fonction de transfert est illustrée sur la figure 2.3A. À l’extérieur de la bande intéressante
de fréquence, l’atténuation varie entre —60 et -80 décibels. Le filtre employé permet
d’éviter des distorsions de phase du signal original, car la phase de la réponse
fréquentielle est linéaire [46, 47] en fréquence pour la bande intéressante (figure 2.3B).
En effet un système qui n’introduit pas de distorsion donne en sortie un signal y(t) de la
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Figure 2.3 Amplitude et phase de la fonction de transfert.
forme: y(t) = Kx(t—)
Où K est une constante et t un retard. Cela implique que la transformée de Fourier est de
—
j,- —jurv
laforme suivante: iJ)ie A. tU
Y(v) =
30
On voit donc que la phase de la fonction de transfert H (m) doit être linéaire en Z3 pour
éviter les distorsions de phase [471. Notons qu’avant la filtration, il est de mise de retirer
la moyenne du signal original pour que la ligne de base fluctue autour de zéro.
2.2 Calcul de l’énergie
Une fois le contenu spectral du signal épuré, il faut calculer ce que l’on désigne par
l’énergie du signal. Précisons qu’il ne s’agit pas de l’énergie définie formellement pour
une fonction S de carré intégrable [4$]
E = f jS(t)I2dt
Il s’agit plutôt de ceci: la dérivée locale du signal filtré est mise au cané, puis intégrée
sur une fenêtre de largeur finie. Enfin, on procède à un moyennage qui lisse le signal de
pseudo-énergie qui sera appelé signal d’énergie pour simplifier.
Les étapes du calcul se résument ainsi (figure 2.4):
Phase de préparation du signal brut
1) Soustraction de la moyenne
Sm=S—±S(t) (5)
2) filtrage passe bande [10 — 50 Hz]
Srnf = f *
Formation du signal d’énergie
3) Évaluation des variations locales
E (n) = (Srnf(n+]) —Snftn))2 (6)
4) Intégration sur une fenêtre Lint =30
L intl 2
E1 (n) = E(n + t) (7)
t=—LinU 2
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5) Moyenne Mobile d’ordre N=15 (MM (N))
(N—1)! 2
EM (n) = -- E1(n ÷ t) (8)
r=—( N —1)/2
L’étape 3 permet d’exploiter te changement brutal du potentiel, provoqué par le passage
des activations cardiaques. Le cané des différences locales du signal permet d’amplifier
les fortes variations du signal par rapport aux petites fluctuations, i.e. amplifier le rapport
signal sur bruit
Précisons que comme l’échantillonnage du signal est constant et de 500 Hz, la dérivée
temporelle approximative du potentiel, en volts/sec, est directement proportionnelle à la
différence entre deux valeurs de potentiel mesurées aux échantillons m et m+1,
dV = dVdm V (ni + 1) — V (in) (ni + — m diff (V (rn)) * 500
dt = ‘n / 500 diii dt (ni + 1) — in 1 / 500
Pour simplifier le discours, nous utiliserons le terme dérivée pour désigner la quantité
dtfjj’V(m))=V(in+]) —V(m) (9)
Cet abus de langage n’a aucune conséquence puisqu’il n’y a qu’un facteur de dilatation
qui lie les différences finies à la dérivée estimée.
L’étape 4 permet de tenir compte du fait que les activations cardiaques ont une certaine
largeur et ne sont pas simplement un brusque changement du potentiel électrique ne
durant que quelques millisecondes. Nous sommons l’énergie de part et d’autre de chaque
point du signal E sur un intervalle de Lint = 31 échantillons (60 millisecondes), soit 15
de chaque côté. Il faut se garder d’intégrer sur une fenêtre trop large, car il serait possible
de fusionner l’activation auriculaire avec l’activation ventriculaire qui la suit. Cette
intégration permet d’atténuer l’importance d’un bruit très bref qui se déroule sur quelques
échantillons et qui peut avoir une dérivée négative minimale de l’ordre de grandeur de
celle des activations réelles. L’intégration et la moyenne mobile ont des effets similaires.
Elles atténuent les bruits brefs, même s’ils ont une dérivée importante. Elles lissent aussi
le signal d’énergie et diminuent le nombre de maxima locaux. Notons que l’ordre du
processus MM est 15 donc chaque point est la moyenne sur les 15 points précédents. Ce
processus à une mémoire de 2$ millisecondes. En comparaison, les activations peuvent
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avoir une largeur qui varie entre 20 et 50 échantillons. L’écart temporel minimal entre
deux activations (en rythme sinusal) correspond au délai AV (délai dû à la conduction du
noeud auriculo-ventriculaire). Celui-ci varie beaucoup d’un patient à l’autre, mais est
rarement inférieur à 30 échantillons. Avec les largeurs d’intégration et de moyennage
choisies, le risque de fusionner des activations est réduit.
Voici un exemple (figure 2.4 B) qui illustre les effets des transformations appliquées à un
signal réel et sur une perturbation ajoutée artificiellement. Les caractéristiques de la
perturbation sont les suivantes:
P(t) = O pourt <5Oett>50
P(t)=rnax(S) pourt=50
Où P est assimilable à une impulsion de Dirac, t est la position dans le signal S, max(S)
est la valeur maximale du potentiel durant l’intervalle de temps choisi. On trouve à la
figure 2.4 A un bloc diagramme des étapes de formation du signal énergie.
En née 0 S (Signal original)
Étape 1 Retrait de la moyenne
Sm
Étape 2 filtrage passe bande [10 — 50 Hz]
Sf (Signal filtré)
Étape 3 Dérivation et élévation au carré
E (Énergie brute)
Étaoe 4 Accumulation de l’énergie
Étape 5 Application de la moyenne mobile
EAI (Énergie lissée) 0 Sortie
Figure 2.4 A Bloc diagramme qui résume les étapes menant à la
formation du signal d’énergie. Ce processus prend en entrée le
signal électrique original et donne en sortie un signal transformé.
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Figure 2.4 B Illustration des différentes transformations du signal menant au signal
énergie. On peut voir les effets des transformations sur une perturbation, sur un auriculaire
et sur un ventriculaire. Sur le dernier graphique, on voit (en noir) l’effet de l’intégration et
(en vert) l’effet de la moyenne mobile. En comparant les formes d’onde du premier
graphique et celles du dernier, on peut voir apparaître le délai imputable aux
transformations. Ce dernier est de +37 échantillons.
B W 1W 1W 2W 3W 4W
Temps (échantillons)
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Il fàut noter, en comparant le signal â différentes étapes, qu’un délai apparaît. Il s’agit
d’un retard imputable à l’utilisation du filtre et de la moyenne mobile. Ce délai n’a pas
d’effet majeur sur le signal. Il est facile de faire la correspondance entre les points des
deux signaux. Il faut aussi noter que la perturbation est fortement atténuée au terme de ce
processus. Seules les énergies de l’auriculaire et du ventriculaire sont significatives.
Soulignons que la filtration joue un rôle primordial dans cette atténuation. Puisqu’elle
atténue les hautes fréquences du signal,, elle diminue du même coup l’énergie de la
perturbation.
Figure 2.5 Transformation de la perturbation sans filtrage. On peut voir que la
perturbation persiste et est plus importante que le ventriculaire.
Généralement, cette série de transformations devrait être appliquée à des signaux d’une
durée totale proche de 24h. Pour cette raison, il est important de diviser le signal en sous-
intervalles pour diminuer la mémoire vive utilisée durant le traitement. Nous avons utilisé
des sous-intervalles de 5 minutes, c’est à dire 150 000 échantillons.




2.3 Maxima locaux de l’énergie (marquage de référence dans l’énergie)
Après avoir produit le signal d’énergie pour chacun des sous-intervalles de 5 minutes, il
faut déterminer Ïes caractéristiques intéressantes de ce nouveau signal. Évidemment, nous
cherchons à localiser temporellement les activations cardiaques réelles, tout en les
discriminant du bruit parasite et des fausses activations, telles que tes ondes T associées à
la repolarisation ventriculaire. Pour arriver à nos fins, nous repérerons d’abord les
maxima locaux de l’énergie. Les maxima sont les plateaux de l’énergie lissée PE(n)
(de n points) précédés d’un accroissement et suivis d’une diminution. Le marqueur de
localisation est au milieu d’un plateau. Dans le cas limite où n I, le plateau est un point
unique s où le signal d’énergie lissée EM(s-l) < E(s) > EM(s+l). C’est donc en
identifiant toutes les régions de l’énergie lissée encadrée par une augmentation (t) et une
diminution (SI) de EM(t) (plus précisément précédée d’une t et suivie d’une ) qu’on
définit les maxima dans l’énergie lissée et leur position temporelle.
Après cette étape de localisation il faut faire une première sélection des maxima.
L’application d’une période réfractaire minimale permet de se débarrasser des maxima
trop proches les uns des autres. On a utilisé une période réfractaire de 5 échantillons (8
millisecondes) mais le choix de la durée de cette période réfractaire minimale pourrait
être raffiné. Lorsque deux maxima sont séparés par un délai inférieur à la période
réfractaire, on garde le plus grand. Cette épuration préliminaire est suivie d’une seconde
phase où il faut fixer un seuil de détection sous lequel les maxima seront considérés
comme du bruit et des fausses activations.
2.4 Détermination du seuil de détection
Avant d’aborder le problème, il faut réaliser que la distribution de l’amplitude des
maxima locaux trouvés dans le signal de l’énergie est extrêmement complexe. Elle
contient, évidemment, au moins deux familles d’activations, l’activation auriculaire (A)
et la réponse ventriculaire (V). Ces deux familles devraient être associées à des maxima
de bonnes amplitudes. Même dans le cas le plus simple et irréaliste (un signal cardiaque
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sans bruit parasite et en rythme sinusal), ta distribution des maxima de l’énergie ne se
résume pas à deux familles d’activations. De nombreuses déflections peuvent générer,
elles aussi, des maxima locaux, L’onde T (repolarisation ventriculaire),chez certains
patients, est très énergétique. Toutefois, il est généralement possible de distinguer les
trois familles par le niveau d’énergie qui leur est associé.
2.4.1 Analyse de la distribution des maxima locaux du signal d’énergie
Il sera question ici des méthodes employées pour faire l’analyse des distributions de
maxima. Ces méthodes sont utiles pour choisir un seuil d’énergie idéal. L’objectif est
simple. Il faut garder la quasi-totalité des activations réelles, normales et anormales,
fréquentes ou rares, tout en éliminant le bruit résiduel et les évènements ne correspondant
pas à des activations. Nous avons jugé qu’il n’était pas approprié de définir un seuil
d’énergie en étudiant tous les maxima trouvés durant 24h de signal. Voici quelques
justifications.
Un signal de 24h équivaut à 288 épisodes de 5 minutes. En rythme normal (‘—60
battements/minute), chaque épisode compte approximativement 600 activations (300
auriculaires, 300 ventriculaires), ce qui donne —172800 activations cardiaques réelles à
détecter pour 24 heures. Pour une même famille d’activations, la forme d’onde peut
changer au cours du temps et impliquer des variations importantes au niveau des
propriétés locales du signal. Celles-ci servent à construire le signal d’énergie et par
conséquent un changement du seuil idéal. En traitant des durées de signal plus restreintes,
il est possible de minimiser ce genre de problème. La séparation du signal total en sous-
intervalles de 5 minutes permet de rendre l’hypothèse implicite de stationnarité de la
distribution des maxima (sur laquelle le choix du seuil est basé) plus probable. Comme il
est difficile d’évaluer l’importance de cette dérive des moments statistiques, il vaut mieux
découper le signal en sous intervalles. De plus, les intervalles de 5 minutes employés plus
tôt contiennent en général de 2000 à 3000 maxima. Ce qui représente une population
suffisamment grande pour analyser son comportement statistique.
Donc, pour revenir à la problématique de seuillage, on considère la distribution des
maxima de chacun des intervalles de 5 minutes. Après identification des maxima locaux,
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il est possible de résumer l’essentiel de l’information par l’histogramme ou la fonction de
répartition des maxima.
Voici quelques exemples types.
Exemples type d’histogrammes de maxima et signal d’énergie associé (figure 2.6):
w
Étant donné que l’intervalle des valeurs d’énergie est très grand, il est difficile d’étudier
la structure de la distribution. On voit toutefois qu’il existe trois groupes différents; le
bruit de faible énergie, les ventriculaires avec des énergies intermédiaires et les
auriculaires avec les valeurs d’énergie élevées. Comme il n’y a pas de recouvrement des
différentes familles de détections, c’est un cas quasi idéal.
Figure 2.6 Histogramme de l’énergie des maxima et signal d’énergie
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En prenant le logarithme naturel de l’énergie, il est possible de voir apparaître la structure
des distributions (figure 2.7).
Il est aussi possible d’étudier la fonction de répartition du logarithme naturel des maxima
de l’énergie (figure 2.7B). Cette courbe donne la fraction des maxima qui possèdent une
énergie égale ou inférieure à la valeur choisie sur l’axe des x. Il est facile de voir les
relations qui lient les deux graphiques. Des plateaux dans la fonction de répartition
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Figure 2.7 Histogramme et distribution cumulée du logarithme
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Figure 2.8 Second exemple de distribution du logarithme naturel de l’énergie de





On peut voir que dans le signal associé à ce deuxième exemple, la distribution d’énergie
est un continuum qui va graduellement des basses énergies vers les plus hautes. Bien sûr,
la densité des activations réelles est plus grande et produit de petits plateaux dans la
courbe de répartition, mais la séparation entre le bruit et les ventriculaires est beaucoup
moins nette que pour le cas idéal.
Les fonctions de répartition des maxima locaux, sur les figures 2.7B et 2.$B, donnent une
bonne idée du seuil d’énergie qu’il faut choisir. Il devrait se trouver dans les plateaux
(intervalle d’énergie sans accumulation).
4.4
Temps (éd tillons) X
Figure 2.9 Signal d’énergie caractérisé par un continuum de valeur
entre deux familles d’activations distinctes
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Voici en résumé une description plus formelle des courbes présentées
Pour les cas continus, la densité probabilité p(x) dx donne la fraction de la population
comprise entre x et x + dx. L’intégrale de cette distribution doit être 1.
f p(x)dx=1 (10)
Bien sûr, dans le cas qui nous concerne, la gamme des valeurs possibles d’énergie est
finie. La densité d’énergie ne peut qu’être approchée. Construire un histogramme de la
distribution, comme dans tes figures 2.7A et 2.8A est une première façon de produire une
approximation de p(x). Dans ce cas, on divise l’intervalle des valeurs possibles d’énergie
en sous intervalles de mêmes longueurs et on produit un estimé de p(x):
n(min( x) + (j _1)* AE x < min( x)+ i AE)p(x)=p1 (11)
total
max(x) — min(x) (12)
int ervatte
Nintervayie est le nombre de sous intervalles et Ntotai te nombre de total de détections. n
représente le nombre de détections comprises dans un sous intervalle donné. Évidemment
la contrainte suivante doit être respectée
ervatie
pi1 (13)
Évidemment, la forme de p(x) dépend alors du choix arbitraire de AE. Pour échapper à
cet arbitraire, nous avons plutôt choisi de travailler avec la fonction de répartition.
P(s)=Îp(x)dx (14)
Les Ntotai maxima sont ordonnés de façon croissante, pour obtenir l’ensemble ordonné
E[E, j = 1, Ntotaj , V 1 <i < Ntotai , E1 E E÷1]5
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On réduit ensuite l’ensemble E, en retirant les répétitions, pour obtenir l’ensemble
ordonné
Es [ E5,, i=1, N, VI <j <N , Esj <E5, <Es,j+i] E.
Pour chaque on obtient l’estimé
P E
— dim([E E E])
t N (15)total
C’est de cette façon qu’ont été construites les fonctions de répartition 2.7B et 2.8B.
Notons que l’on pourrait obtenir par lissage une expression analytique de ces courbes qui,
dérivée, donnerait une approximation de p(x).
2.5 Seuil idéal
Puisque nous supposons que les activations réelles sont dotées d’une énergie importante
comparativement à la ligne de base ou au bruit, nous devons chercher à définir ce qui sera
considéré comme une différence d’énergie importante ou un saut important au sein d’une
population donnée de maxima locaux. La principale difficulté du problème vient du fait
qu’il nous faut minimiser la perte d’activations réelles, fussent-elles rares et anormales
comme dans le cas d’activations ectopiques. Un choix du seuil sur l’énergie trop restrictif
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figure 2.10 Illustration de la zone de transition existant entre le bruit et
la première famille d’activations réelles (2. 1OA) et illustration des




La figure 2.1OA montre un exemple de fonction de répartition de l’énergie. La figure
2.1OB montre les différences d’énergie entre maxima successit apparaissant dans la
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Sur l’exemple de la figure 2.ÏOA, on peut constater que lorsque les différentes familles
d’activations sont caractérisées par des distributions d’énergie bien distinctes, il est facile
de les séparer. Sur la courbe cumulée, on peut voir un plateau plus ou moins long
séparant les familles. L’existence du plateau peut être détectée en examinant les
AE(ln(E)) = dE(1n(E)) = 1n(E j+1) —ln(E) (figure 110 B) entre les énergies
successives de l’ensemble E5 utilisées pour construire la distribution cumulée. Un plateau
dans la distribution cumulée correspond à une bouffée de larges valeurs de dE(1n(E) Un
seuil placé au milieu d’un tel plateau permet de discriminer les deux familles. La
longueur du plateau est évidemment déterminée par la différence d’énergie qui sépare les
deux populations. L’analyse de la courbe des différences d’énergie en fonction de
l’énergie permet de définir le seuil idéal assez facilement pour les cas les moins ambigus.
Lorsqu’il s’agit de séparer des populations dont les distributions d’énergie se
superposent, le choix du seuil devient plus délicat.
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Exemple de cas ambigu:
roici les caractéristiques de la zone de transition.
1) beaucoup plus faibles différences d’énergie
2) absence de véritable plateau
3) la trinsition s fait sur1un petit ntervall d’énergi
12 14 16 18 20 22
Dans ce qui va suivre, nous décrirons la méthode développée pour déterminer de façon
automatique une liste de seuils potentiels. Ces derniers sont obtenus par de simples











Figure 2.11 Exemple de distribution cumulée pour laquelle le choix
du seuil optimal est plus délicat
final du seuil sera effectué après plusieurs étapes.
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Rappelons simplement que les familles de maxima que nous cherchons à séparer sont les
activations réelles et le bruit. Notre recherche doit porter sur l’occurrence du premier saut
important d’énergie. Le problème, maintenant, est de définir Finhabituel, en terme de la
distribution de sauts en énergie AE(ln(ERJ)). Comment procéder pour identifier la
première occurrence d’un saut inhabituel?
La recherche est basée sur l’observation que chaque type d’évènement est groupé dans
une plage d’énergie. Conséquemment, si on ordonne les énergies, 1) les évènements d’un
type particulier ne seront séparés que par de faibles sauts d’énergie, 2) les sauts
d’énergie se produisant à l’intérieur de tous les types seront comparables, mais 3) les
types d’évènements seront séparés par des sauts beaucoup plus grand que les sauts à
L’intérieur de chaque type. Pour étudier la question, on procède de la façon suivante : on
construit une liste ordonnée des t\F(ln(E)). Cette liste servira de référence pour
définir les sauts improbables. Les étapes du processus sont les suivantes
1) LES = [LES = ln(E5,), j=1,N)] est l’ensemble ordonné par ordre croissant du
logarithme naturel des maxima de l’énergie de l’ensemble E5 utilisé pour
construire P(E). Dans tous les cas étudiés, plus de 40% des premiers maxima
d’énergie étaient associés à du bruit. Pour éviter d’inclure trop de bruit, on
tronque Es en retirant les premiers 15% de l’ensemble.
2) DE’ =[dE= LES+1-LES =dE(1n(E)) = ln(E8+1) —ln(E), j=1, Ne-1] est
l’ensemble des valeurs de sauts, pris dans l’ordre d’apparition. Chaque dE est
donc associé à une énergie On filtre ensuite DE’, en retirant les répétitions.
Lorsqu’une valeur dE se répète, on ne garde que sa première occurrence,
associée à l’énergie la plus basse. On obtient alors un ensemble DE CDET, dont
chaque élément est associé à un élément de LES, qui correspond à une énergie.
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3) Hs ={Hs, j=1, N1J est l’ensemble des valeurs de sauts DE ordonnés par ordre
croissant. Il s’agit de notre liste de référence.
Pour trouver une liste de valeurs de sauts improbables, il faut commencer en parcourant
la liste de référence. Pour chaque valeur Hs, on trouve, dans la liste originale DE, la
position de la première valeur qui est égale ou supérieure à Hs.
dEseuiii = DE avec s= min (f k) DEk Hs)
Chaque dEseuit,i correspond aussi à une énergie E,seuji,j et à un nombre de détections
Ndetec,i, correspondant à l’ensemble des maxima avec une énergie Es,jj,
Cet algorithme permet d’isoler les valeurs de sauts qui sont élevées par rapport à la
distribution. Cette méthode permet aussi d’éviter de choisir un intervalle de recherche
arbitraire. Compte tenu que la distribution des sauts s’étend sur plusieurs ordres de
grandeurs, le pas qui sert à la parcourir doit être adaptatif. La liste de référence est donc
bien adaptée. À la suite de ce processus, on obtient un ensemble de valeurs de sauts. La
taille de cet ensemble est nettement inférieure à la taille de l’ensemble DE et H. Cette
fraction de la population est associée à de très faibles énergies. Ces valeurs ne sont pas
compatibles avec des activations cardiaques réelles. Cette fraction peut être retirée sans
danger.
4$
Pour illustrer le processus, voici une série de graphiques produits à partir du cas difficile















figure 2.12 Illustration de l’identification des seuils potentiels (marqués en bleu).
Sur la figure 2.1 2A, on voit l’estimé de la distribution avec l’emplacement des seuils
potentiels (lignes bleues). Sur la figure 2.12B on voit les distributions cumulées. Celle
en rouge correspond à la distribution amputée des premiers 15%. Enfin, sur la figure
2.12C, on voit la répartition des sauts et les valeurs choisies comme improbables.
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On a donc pour toute valeur une valeur de seuil en énergie: et un
nombre de détections associé Sur le graphique montré plus haut, (figure 2.12 C),
se trouvent marqués en bleu, les sauts d’énergie inhabituels. Ce sont ces valeurs dEil,
qui nous ont permit d’identifier les énergies de seuils qui sont susceptibles d’être de bons
seuils de détection (ligne et étoiles bleues, figure 2. 12A, 2. 12B).
figure 2.13 Valeurs de sauts dE (en rouge)9 valeurs ordonnées de H
(en bleu), les étoiles marquent les valeurs de sauts improbables
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Dans la figure 2.13, la courbe rouge représente les valeurs successives de l’ensemble dE,
et la courbe bleue, les valeurs successives de l’ensemble IL. Pour chaque élément H de
ils, on parcourt la courbe rouge et on s’arrête au premier point de dE tel que dEk Hi.
On constate que pour la plupart de valeurs H, la recherche s’arrêtera dès les premières
valeurs de dE. On constate aussi que plusieurs valeurs de H5 auront la même valeur
d’arrêt. Les étoiles bleues représentent les valeurs d’arrêt qui ont été trouvées en
explorant tout l’ensemble il. Ce sont les valeurs dEseuii, qui correspondent aussi à des
valeurs de seuil d’énergie possibles. On est donc passé d’une liste quasi-continue de
valeurs de sauts d’énergie (et d’énergie de seuil) à un ensemble discret de valeurs
probables. Il est possible de résumer ce processus en disant qu’il s’agit d’une application
d’un certain nombre de valeurs de Hs sur une valeur unique de dE, tel qu’illustré sur la






figure 2.14 Schématisation du processus de sélection des valeurs de sauts d’énergie
improbables
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Seul un nombre restreint de valeurs de dE(k) seront retenues, à la fin du processus de
sélection. Sur la figure 2.14, seuls les points bleus de la courbe rouge sont retenus. Ils
correspondent aux premières valeurs de sauts de cette importance. Les valeurs de seuils
en énergie seront donc celles qui sont associées à dE(k-1), dE(k), dE(k+2). dE(k+1) n’est
pas une valeur inhabituelle puisque dE(k-1) est supérieure et placée avant. Le logarithme
naturel est utilisé, ici, seulement pour compresser l’échelle des sauts d’énergie, ce qui
permet de mieux visualiser l’information sur un graphique (figure 2.13).
Si on observe les valeurs de seuils potentiels sur la distribution des maxima (figure
2.l2A), il est possible de voir où devrait se trouver le seuil idéal. Un certain nombre de
valeurs se trouvent dans la bonne région qui est identifiée par une ellipse rouge. On voit
clairement que les autres valeurs de seuils sont soit beaucoup trop permissives, soit
beaucoup trop sévères. Il reste donc à choisir la valeur de seuil à conserver parmi les
valeurs potentielles. Il est possible, dans un premier temps, d’éliminer un certain nombre
de seuils en rejetant ceux qui sont trop sévères, c’est à dire ceux qui retiennent un trop
faible nombre d’activations réelles. On peut fixer une limite minimale au nombre
d’activations qui surviennent dans l’intervalle de temps étudiés (approximativement 5
minutes). Chez un individu normal au repos, le nombre de battements cardiaques est
d’environ 60/minute, donc de 120 activations/minute (60 auriculaires+6Oventriculaires).
On fixe une limite inférieure de 20 activations /minute, ce qui est équivalent à un rythme
de 10 battements/minute. Un tel rythme cardiaque est évidemment impossible, car il ne
pourrait pas répondre aux besoins physiologiques d’un individu. On peut donc fixer cette
limite inférieure sans craindre de biaiser le choix du seuil, Il est possible d’étudier le
nombre de détections, en fonction de l’énergie des seuils potentiels.
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Figure 2.15 Nombre de détections en fonction de l’énergie des seuils
potentiels
Avec le critère de sélection, le nombre minimal d’activations est de 100 pour 5 minutes.
Sur 13 seuils possibles (figure 2.15), les 4 derniers sont donc retirés. Ensuite, on étudie la
redondance qui existe au sein de l’ensemble de seuils. En partant du plus sévère qui
subsiste, on compare deux à deux tes seuils qui se suivent. Si la différence entre les
nombres de détections obtenus à l’aide de deux seuils successifs est inférieure ou égale à
20 détections, alors les deux seuils sont équivalents et on garde le plus sévère. Dans le cas
contraire, la différence est supérieure à 20 détections, alors les deux seuils ont des
pouvoirs discriminants distincts et intéressants. On garde les deux. L’itération parcourt
toutes les valeurs de seuils. Les comparaisons se font toujours entre le dernier ajouté et le
suivant dans la liste originale. Au terme de cette seconde étape, 6 seuils potentiels
subsistent encore.
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Ceux-ci donnent les nombres de détections suivants: {2216 2196 2148 1682 1134
8961, le logarithme naturel de leur d’énergie de seuil est {8.7231 8.7761 8.9317
10.4466 12.4029 14.3638}. Le logarithme en base 10 des valeurs de seuil qui leur sont
associées sont respectivement {3.7884 3.8114 3.8790 4.5369 5.3865 6.2381},
2.5.1 Corrélation et cohérence des familles d’activations réelles
La sélection n’est pas encore optimale et quelques étapes sont encore nécessaires pour
déterminer le meilleur seuil. Les critères de sélections que nous utiliserons, dans ce qui va
suivre, ne concernent plus seulement les nombres de détections et l’amplitude des
maxima extraits du signal énergie. Cette fois nous nous intéressons aussi à la
morphologie du signal d’énergie autour des maxima locaux.
L’idée directrice qui oriente les nouvelles étapes de filtrage est la suivante: les
activations cardiaques réelles sont la signature d’une activité biologique organisée. Il doit
exister une certaine cohérence, tant au niveau de leur énergie qu’au niveau de la
morphologie de leur forme d’onde dans le signal d’énergie. Ceci devrait permettre de les
distinguer du bruit, processus stochastique qui n’a rien à voir avec l’organisation
biologique sous-jacente évoquée plus haut et invoquée ici, comme caractère distinctif des
activations cardiaques réelles.
Alors, nous procédons comme ceci. Pour chaque seuil potentiel qui reste, en partant du
plus sévère, nous extrayons les détections en appliquant les seuils. Ces détections sont
localisées par le marqueur assocïé aux maxima d’énergie. Pour chacune de ces détections,
il faut extraire du signal d’énergie une forme d’onde. Cette forme d’onde est tout
simplement le signal d’énergie qui apparaît dans une fenêtre large de 51 échantillons (100
millisecondes) et qui est centrée sur le marqueur du maximum. Donc, pour un seuil
donné, nous obtenons N formes d’onde, et chacune est longue de 51 échantillons.
54
Nous commençons avec le plus sévère des seuils, car nous supposons que ce dernier ne
retient que de bonnes détections, des activations réelles. L’objectif est d’accroître la
population de détections tant que les groupes ajoutés, en diminuant l’énergie du seuil, ne
sont pas du bruit. En passant d’une valeur de seuil sévère, à une valeur moins sévère, un
groupe de détections s’ajoute. Si ce groupe fait partie des activations réelles, l’ensemble
des formes d’ondes qui le caractérise devrait avoir une corrélation moyenne élevée. Une
borne inférieure sur la corrélation moyenne doit être fixée pour définir le niveau de
corrélation minimal associé à un groupe d’activations réelles. Tel qu’illustré ci-dessous
(figure 2.16), on observe des transitions brusques de la corrélation moyenne des sous-
groupes ajoutés lorsque le paquet considéré est du bruit. On trouve donc que le niveau
minimal de corrélation moyenne doit être de 0.5 pour des activations réelles. Au-dessous
de ce seuil, le risque d’ajouter du bruit est trop élevé.
Après avoir évaluée la corrélation interne moyenne des nouveaux paquets de détections
ajoutés en diminuant la sévérité des seuils, nous gardons le dernier seuil pour lequel la
corrélation interne moyenne est au-dessus de 0.5. C’est à dire qu’il faut garder le seuil le
plus permissif possible qui n’ajoute pas de bruit. Cela vient du fait que nous cherchons à
éviter toute perte d’activations réelles, et que d’autres critères interviendront plus tard



























ensemble des nombres de détections
















figure 2.16 illustration de la faible corrélation intra-groupe existant chez les
fausses détections (bruit)
La figure 2.16 illustre le type de transition observée lorsque les seuils deviennent trop
permissifs. Le bon seuil est donc le dernier qui précède la transition. Le bon nombre de
détections doit donc se situer autour de 896. Sur le graphique suivant (figure 2.17), il est
possible de voir ce qui est retenu par les deux premiers seuils. Ceux qui produisent
respectivement 896 et 1134 détections. Le premier seuil limite visiblement l’ajout de
bruit le second, lui, est déjà trop permissif et détériore l’homogénéité de la population de
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Figure 2.17 Illustration de l’effet de différents seuils potentiels sur
l’extraction des activations réelles.
Ces dernières étapes permettent donc de trouver l’énergie de seuil qui caractérise les
activations réelles. Lorsque nous utilisons ce seuil, nous fixons une limite inférieure à
l’énergie que doivent avoir les maxima du signal d’énergie pour être retenus et considérés
comme des activations réelles.
Notons que dans certains cas, le risque de voir notre population d’activations réelles
contaminée par du bruit et des fausses actjvations reste élevé. Ce qui va suivre concerne
l’analyse des propriétés des activations que nous avons retenues. Nous tenterons de
caractériser les différents sous-groupes qui apparaissent dans cette population. Nous














2.6 Filtration des détections
Chacune des activations de notre population est associée à un maximum du signal
d’énergie. Ces maxima, pour avoir été retenus, possédaient une énergie suffisante (supra
seuil). Ces maxima sont eux-mêmes associés à une forte variation locale du potentiel
électrique apparaissant dans le signal original non-filtré. Il est donc possible, en
retournant au signal primaire, de faire le lien entre les maxima de l’énergie détectés et les
dérivées négatives minimales du signal original. Pour ce faire, il faut d’abord tenir
compte du délai existant entre les maxima de l’énergie et les dérivées du signal original,
(voir figure 2.4, étape 1,4 et 5).
Le délai dû au filtre et à la moyenne mobile est égal à la moitié de la somme de l’ordre du
filtre et de l’ordre de la moyenne mobile. Il faut donc décaler les marqueurs des maxima
d’énergie de -37 échantillons pour bien se positionner dans le signal original. Il faut
ensuite retrouver la dérivée négative minimale dans le signal original. Cette recherche est
effectuée dans une fenêtre de 20 échantillons centrée de la nouvelle position des
marqueurs décalés, dans le signal original. La dérivée calculée est une dérivée à trois
points: dv/dt = (V(m+l)V(m -1))/2 . Après avoir trouvés les marqueurs temporels des
dérivées négatives minimales, on doit extraire du signal une forme d’onde centrée sur le
marqueur de la dérivée et d’une largeur de 51 échantillons. Nous trouvons ensuite la
valeur minimum et maximum du potentiel dans cette fenêtre. Ces valeurs permettent de




Forme d’onde ét fenêtre de 51 échantillons
figure 2.18 forme d’onde associée à une activation
5$
Maintenant, chacun des maxima de l’énergie est associé à une forme d’onde, extraite du
signal original, centrée autour du marqueur où se trouve la dérivée négative minimale. La
valeur de cette dérivée et la valeur de l’amplitude de la forme d’onde permettent de
caractériser l’activation identifiée. Doté de ces informations sur la population
d’activations détectées, il est possible de retirer celles qui présentent des irrégularités. Car
rappelons le, nous avons identifié les régions du signal original qui contenait une forte
densité d’énergie. Une certaine fraction des détections correspond à des fluctuations
parasites qu’il nous faudrait retirer de la population des activations réelles.
2.6.1 Marqueurs de référence
Dans une phase primaire du projet, la méthode que nous employions pour épurer la
population des activations consistait en ce qui suit. Nous trouvions la valeur
correspondant au 95lème percentile des deux paramètres, Arnp et dv/dt, nous ne gardions
que les activations dont les caractéristiques respectaient deux contraintes.
Log]O(Amp) > LoglO(Amp9s ç) — 2
et
Log]O(dv/dt) > Log]O(dv/dt S) — 2 (16)
Ces contraintes semblaient être appropriées pour limiter le nombre de faux positifs. Pour
évaluer la performance de notre méthode d’extraction des activations cardiaques, nous
avons fait appel à une base de données de référence. Cette base de données correspondait
à un ensemble de 21 fichiers contenant 5 minutes de signal. Les intervalles de 5 minutes
avaient été choisis par un expert pour leurs difficultés. Ce dernier y avait, par la suite,
identifié manuellement les activations par inspection.
Le tableau 2.1 présente les résultats obtenus en comparant les marqueurs trouvés par
notre méthode et ceux de l’ensemble de référence. Rappelons que l’objectif de la
méthode automatique de détection était de ne pas perdre d’activation réelle, même au
risque d’inclure des faux positifs. Or, lorsque le nombre d’activations trouvées
automatiquement est légèrement supérieur à celui trouvé par notre expert, le résultat est
considéré comme étant satisfaisant. Un léger excès de marqueurs est moins dommageable
qu’une perte d’activations réelles du même nombre.
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#fichier ÉIec#1 Élec#2 Élec#3 #fichier Élec#1 ÉIec#2 Élec#3
1 791/762 760/756 756/762 12 1436/1018 533/1017 1384/1018
V? $ 98.9% V? : 99.2% VP : 99.2% VP: 99.8% VP: 50.4% VP: 94.9%
FP: 4.7% fP: 1.3 % FP : O fP: 29.2% fP: 3.8% f?: 30.2%
2 1639/524 1543/524 1565/1539 13 1183/481 1306/707 792/744
VP : 95.6% VP : 96.2% V? : 95.0% VP: 95.2% VP: 98.3% V?: 9 1.9%
FP: 69.4% fP: 67.3% FP: 6.6% fP: 61.3% fP: 46.8% f?: 13.6%
3 729/706 706/706 940/705 14 1054/1054 111/0 1054/1054
VP : 99.9% V?: 100% W : 98.9% W: 100% W: 0% W: 100%
FP: 3.3% F?: O°/ F?: 25.9% FP: 0% F?: 100% F?: 0%
4 1307/843 494/843 1271/843 15 3gq/797 961/795 731/472
W : 99.9% W : 55.5% V? : 99.9% - -- - W: 99.6% V?: 50.1% V?: 99.8%
FP: 35.6% F?: 5.3% F?: 33.8% FP: 10.7% F?: 58.6% FP: 35.6%
5 764/810 842/8i1 761/767 16 1000/1000 1038/1000 1001/1004
W: 94.3% V?: 95.4% W: 93.2% W: 100% W: 99.8% W: 99.5%
FP: O fP: 8.1% F?: 6.0% FP: 0% f?: 3.9% FP: 0.2%
6 668/534 285/534 269/534 17 792/5$ 791/528 533/528
W: 99.4% VP: 49.3% V?: 50.4% V?: 100% VP: 100% W: 100%
F?: 20.5% F?: 7.7% F?: 0% f?: 33.3% fP: 33.2% F?: 1.5%
7 1114/840 985/840 1319/842 18 799/758 799/758 803/759
W: 98.6% W: 97.6% V?: 100% W: 100% W: 100% W: 99.9%
f?: 25.7% f?: 16.8% FP: 36.2% FP: 5.1% F?: 5.1% F?: 5.6%
8 1592/1206 1345/1211 624/618 19 985/938 949/940 916/946
W: 86.3% V?: 84.7% W: 99.4% W: 97.3% W: 99.6% W: 50.6%
fP: 34.6% fP: 23.7% F?: 1.6% FP: 7.3% F?: 1.4% F?: 47.7%
9 1172/1117 1075/998 1226/1264 20 1268/844 $83/873 853/844
W: 92.2% W: 93.2% W: 89.6% W: 99.5% W: 99.8% W: 100%
FP: 12.1% F?: 13.5% F?: 7.6% FP: 33.8% F?: 1.4% f?: 1.1%
10 772/740 772/740 1064/742 21 1044/1044 1113/1044 1056/1044
W: 53.8% W: 63.1% W: 92.6% W: 100% W: 100% W: 100%
fP: 48.4% fP:39.5% f?: 35.4% FP:0% F?:6.2% F?: 1.1%
11 °5/963 968/965 966/1079
W: 99.1% W: 99.6% W: 64.7%
f?: 0.2% F?: 0.7% F?: 27.7%
Tableau 2.1 Illustration des résultats de la détection obtenus par la méthode d’énergie (en
rouge) pour trois canaux (électrodes), 21 fichiers. On voit aussi les nombres de référence (en
noir) obtenus par une analyse humaine systématique des enregistrements de $ minutes. On
voit le pourcentage de vrais positifs (VP) et de faux négatifs (fP) pour chaque canal et pour
chaque patient. La Médiane de VP est de 99.1% et la Médiane de FP 7.7%, elles ont été
évaluées sur les 63 ensembles de marqueurs.
Nous pouvons constater que de façon générale, il y a un bon accord entre les deux
ensembles de valeurs et que la méthode automatique donne des nombres un peu plus
élevés. Ceci indique qu’un nombre de faux positifs est généré par la méthode
automatique. La médiane du pourcentage de faux positifs produits par nos algorithmes
est de 7.7%. Ce problème est bénin pour des extraits de 5 minutes, mais la situation est
différente lorsque la durée du signal est beaucoup plus grande. Les pourcentages de VP et
de fP proviennent de la comparaison des deux ensembles. Le délai maximal acceptable
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pouvant séparer un de nos marqueurs d’un marqueur de référence est de 10 échantillons.
Au-delà de cette distance, notre marqueur n’a pas d’homologue dans l’ensemble de
référence. On notera que les nombres de détections varient beaucoup d’un canal à l’autre
pour un même 5 minutes. Cela vient du fait que les extraits choisis présentent des
difficultés particulières. Souvent la complexité du signal varie beaucoup d’un canal à
l’autre.
2.6.2 Surabondance de marqueurs et épuration
La figure 2.19 montre un exemple pathologique de surabondance de marqueurs survenant
un peu avant la 1 2ème heure pour le canal 1.
nombre dheures
Figure 2.19 Nombres moyens de battements cardiaques par minute calculés
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Sur le graphique 2.19, nous présentons le nombre moyen de battements cardiaques par
minute calculé à partir des détections obtenues en appliquant les contraintes décrites ci-
haut (inégalité 16). Ces rythmes ont été évalués pour chacun des intervalles de 5 minutes
et cela pour les trois électrodes. Le signal présenté a une durée d’environ 16h. On
constate un désaccord flagrant entre la courbe en bleu et les deux autres. Plus loin, on
pourra constater que ce désaccord est simplement dû à une surabondance de marqueurs
apparaissant au canal Ï (courbe bleue). Il est essentiel de tenir compte de ce type de
problématique et d’y remédier. Cet exemple permet de voir que notre ancienne méthode
d’épuration a certaines défaillances. L’une des alternatives est de trouver de meilleures
bornes inférieures que celles employées et décrites par l’inégalité 16.
Ce qui sera décrit ici est une méthode hybride où intervient un algorithme qui identifie
des combinaisons de bornes inférieures plus restrictives que les bornes fournies par
l’inégalité (16). Une interface graphique permet ensuite d’évaluer l’effet de ce nouveau
filtre, puis permet de le corriger, sil y a lieu.
Rappelons que l’objectif de la phase d’épuration est de caractériser la population
d’activations réelles et de rejeter les fausses détections. L’idée directrice de ce nouveau
processus est que dans l’espace des paramètres Amp et dv/dt, il est possible d’identifier
une région bornée inférieurement où se trouvent l’essentiel des activations réelles. En
dehors de cette région, toutes tes détections devraient correspondre à du bruit ou à des
événements électrophysiologiques inintéressants comme les ondes T.
Pour accomplir cette tâche, nous procédons comme suit.
Puisque nous nous intéressons aux activations réelles qui se trouvent dans chacun des
segments de 5 minutes du signal, il nous faut identifier la région de l’espace des
paramètres Amp et dv/dt qui les caractérise. Il faut étudier, dans un premier temps, la
distribution de l’ensemble des activations détectées. On obtient une distribution conjointe
des activations selon la valeur des paramètres Amp et dv/dt. L’intervalle de valeurs
associées à chacun des paramètres s’étend sur plusieurs ordres de grandeurs. Pour abréger
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le temps consacré à l’approximation des distributions, il est important de limiter le
nombre des éléments de la grille qui servent au décompte des activations. Pour
l’approximation de la distribution conjointe, nous nous limitons à un carrelage uniforme
de 200 intervalles (pour dv/dt) par 200 intervalles (pour Amp). Notons qu’avant
d’effectuer l’approximation de la distribution conjointe, la phase de détection des
activations a été effectuée pour tous les intervalles de 5 minutes du signal d’un patient.
Ce signal a généralement une durée d’environ 24 heures. Donc, pour chaque jour-patient-
électrode, on dispose d’environ 28$ segments de 5 minutes. Si on suppose que durant 5
minutes, on trouve à peu près 700 activations, on conclue que pour chaque jour-patient-
électrode, on dispose de près de 201600 détections pour estimer la distribution conjointe
des activations. Cette méthode suppose que l’étude de la distribution conjointe des Amp
et des dv/dt pour la population des détections trouvées dans le signal complet permettra
d’identifier des regroupements de détections. Les plus denses devraient être associés aux
activations réelles, les plus diffus, eux, devraient être associés à des ensembles de
détections moins cohérents, vraisemblablement le bruit.
Pour avoir une bonne résolution de la distribution, il nous faut absolument limiter la
plage de valeurs des deux paramètres. Une méthode est employée pour restreindre la
population des activations, Pour chacun des 5 minutes, on ne garde que les activations qui




Ce qui veut dire que pour chacun des 5 minutes, les activations qui se trouvent comprises
dans le dernier 5% de la distribution selon chacun des paramètres ne sont pas considérées
dans l’analyse. Elles sont cependant conservées dans la liste finale des activations.
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Région gardée
Si on représente la distribution des activations selon les deux paramètres, la bande à






Figure 2.20 Intervalle de valeurs utilisés pour l’estimation de la
distribution conjointe
Cela accomplit, nous procédons à l’approximation de la distribution conjointe. Le
procédé est simple il suffit de dénombrer les activations comprises dans un élément de la
surfiice définie par un sous-intervalle de l’amplitude et de la dérivée.
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Voici une représentation schématique de ce processus.
P(k, in) = N(k, in) /
‘7totat
1= (dvldt - Min(dv/dt))/200
J= (Amp - Min(Amp))/200
Amp(m+1) =Min(Amp) ÷
Amp(m) = Min(Amp) +
dv/dt(k) = Min(dv/dt) + (k)*I
dv(k+1)/dt Amp(m+i)
= f f p(x,y)dxdy
dv(k)/dt Ainp(rn)
Figure 2.21 Estimation de la distribution conjointe des détections selon les quantités
(dv/dt , Amp)
Évidemment, N(k,m) représente le nombre de détections trouvées dans l’intervalle (k,m),
le nombre est le nombre total d’activations qui sont comprises entre
[MinAmp, Amp95%J et [Mindv/dt , dv/dt95%]. I et J représentent les incréments qui
permettent de passer d’un intervalle à l’autre. On divise l’espace des paramètres
(dv/dt,Amp) en 40000 éléments de surface.
Min(dv/dt)/ \ dv/dt
dv/dt(k+1) = in(dv/dt) ÷ (k+1)*I
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Après avoir évalué cette densité de probabilité, il faut séparer les différents groupes
d’activations. Il faut peut-être rappeler que nous cherchons à définir deux limites
inférieures qui nous permettront d’éliminer le bruit. Ce processus présuppose l’existence
de deux groupes bien séparés les activations réelles et le bruit. En d’autres mots, on
suppose que les activations réelles et le bruit ont des comportements bien différents en
terme de leur amplitude et de leur dérivée négative minimale. On cherche donc une
combinaison de valeur de paramètres qui sera adéquate pour séparer les deux groupes. De
plus, nous supposons que le bruit sera caractérisé par de plus faibles valeurs d’amplitude
et de dérivée, c’est pourquoi nous cherchons une limite inférieure. Ces suppositions sont
intimement liées à la notion d’énergie. Le processus de détection, lui aussi, s’appuie sur
la supposition que les activations réelles sont associées à une forte densité d’énergie (qui
est calculée en intégrant le carré de la dérivée négative minimale). La construction de la
densité de probabilité conjointe de Amp et dv/dt a quelque chose de redondant, puisque
l’énergie est fortement corrélée à ces deux variables aléatoires. Toutefois la séparation
des activations en terme de ces deux paramètres n’est pas vaine pour autant, puisqu’elle
permet une analyse plus subtile de la répartition des détections.
Donc pour définir une frontière qui discrimine les deux groupes, on s’intéresse aux
minimums existants dans la densité de probabilité. Ces minimums sont supposés
correspondre à des zones de transitions, où se trouvent peu de détections. Il nous faut
donc localiser les minimums locaux dans la densité de probabilité. Comme nous
cherchons à définir une région carrée (une frontière courbe serait beaucoup plus difficile
à définir), nous devons trouver ces minimums selon un axe à la fois. Une absence
d’activations dans la densité de probabilité correspond à un plateau dans la fonction de
répartition. U nous faut donc calculer la fonction de répartition bivariée. Ensuite nous
trouvons les courbes de niveaux associées à la norme du gradient de la fonction de
répartition (VP(dv/dt,Arnp)). Pour trouver les limites que nous cherchons, il est possible
d’identifier dans VP(dv/dt,Arnp)I les minimums locaux.
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Ces minimums sont les points qui répondent aux conditions suivantes:
Pour le premier axe; dv/dt
alVP(dv Idt, Amp )
= O avec Amp = constant (18)
a(di; I dz’)
2 VP(dv Idt, Amp ) (19)
> O
a(dv /dt)2
Pour le deuxième axe; Amp
ajvP(dv I dz’, Amp )
= O avec dvldt = constant (20)
a(Amp)





P(dv/ dt, Ainp) = P(x dv/dt, y Arnp)
= f f p(x, y)dxdy (22)
où P est la fonction de répartition bivariée.
et
VP(dv / dt, Amp) = [ aF(dv / dt, Amp) 2 + aF(dv I dt, Arnp)
\!(\ 3(dv/dt) J ( a(A) J -
Cette fonction de Amp et de dv/dt permet d’identifier plus facilement les minimums
locaux de la densité de probabilit&.
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Il est possible de voir, sur la figure 2.22, la densité de probabilité bivariée associée aux
détections de notre canal 1 problématique, (figure 2.19).
Figure 2.22 Estimation de la distribution bivariée des détections en fonction des deux
paramètres (loglO(dv/dt) , loglO(Amp)).
Région des activations réelles
2.5 2 IoglO(dv/dt)
6$
Pour ce canal, la zone de restriction à deux ordres de grandeur était inefficace
(inégalité 16). Pour certains endroits, beaucoup trop de marqueurs étaient retenus.
Visiblement, le signal est perturbé par du bruit. Une telle surabondance de marqueurs est





Figure 2.23 Segment du signal contaminé par une surabondance
de détections, (marqueurs de détection en rouge)
On voit en rouge les marqueurs assocjés aux détections. La surabondance de marqueurs
illustrée ici est la cause du désaccord identifié plus tôt (figure 2.19) entre le canal 1
(courbe bleue) et les canal 2 (courbe rouge) et 3 (courbe verte).
Puisqu’on cherche simplement à définir une zone carrée caractérisant les activations
réelles, il suffit de trouver un ensemble de valeurs pour chaque variable correspondant à
un seuil au-dessous duquel se trouvent les fausses détections. Prenons par exemple la
variable dv/dt et jIV P . Pour une valeur Amp donnée, on peut trouver plusieurs
4
If 10
1000 2000 3000 400O50UÇJO 7000 8000 9uU0 10000
Temps (échantillons)
minima selon l’axe dv/dt. On garde la position en dv/dt du premier minimum obtenu pour
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chaque valeur de Amp, et on calcule ensuite la médiane de cet ensemble. On répète cette





e Premiers minima selon dv/dt pour toutes les valeurs de Amp
Q Deuxièmes minima selon dv/dt
__— Borne associée à la position
médiane de l’ensemble des
deuxièmes minima
3 5 dv/dt
Première valeur pour les bornes
inférieures (paramètre dv/dt) Deuxième valeur possible
Figure 2.24 Schéma illustrant l’identification des minima selon une variable
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Une fois ce processus effectué pour Je deuxième paramètre, nous obtenons une série de
combinaisons possibles de limites inférieures.
figure 2.25 Premier et second minimum
selon les deux variables
figure 2.26 Combinaisons de paramètres
définissant les zones rectangulaires.
e
Chacune des combinaisons permet de rejeter une fraction plus ou moins grande de
détections. Un processus de sélection de ces combinaisons permettra de trouver celle qui
est la mieux adaptée pour un intervalle de 5 minutes donné. On peut voir, à la figure
2.27, la fonction de répartition du canal problématique. À la figure 2.2$, on peut voir la



























































































On peut apprécier la complexité de la surface (figure 2.2$). Elle possède un grand
nombre de fossés et de crêtes. Un grand nombre de combinaisons peuvent être trouvées
pour définir les limites inférieures.
Les courbes de niveau de liv P permettent de mieux percevoir les minima.
LoglO(Amp)
figure 2.29 Courbes de niveaux du gradient de la distribution cumulée
Q
Maintenant que les combinaisons possibles ont été trouvées, il faut retenir celles qui sont
intéressantes. Une combinaison, parmi celles qui restent, sera utilisée pour chacun des
intervalles de 5 minutes. Évidemment, le choix de la meffleure combinaison sera réitéré et
fait en fonction des propriétés du segment de 5 minutes analysé. Dans ce processus de
sélection, la prudence est de mise, puisqu’il serait possible d’être trop sévère et d’amputer
la population d’une fraction importante des activations réelles. Le choix est toutefois plus
facile à faire que pour le seuil de l’énergie. Certaines balises sont disponibles et nous
guident dans ce choix.
3
LoglO(dv/dt)
Mors, nous procédons de la façon suivante.
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Pour chacune des combinaisons de paramètres, il est possible de calculer la fraction de la
population (FP) qui est rejetée.
Nous savons qu’appliquer la restriction suivante
Log]O(Amp)> Log]O(Amp9s ) —2
et
Log]O(dv/dt) > Log]O(dv/dt s — 2
à la population de détections de chacun des 5 minutes est souvent trop peu restrictif. Nous
cherchons une meilleure limite (si elle existe) pour chacun des intervalles des 5 minutes
qui soit plus restrictive que la contrainte citée ci-haut. Pour commencer, nous ne gardons
que les combinaisons qui conservent au moins 80% de la population totale des détections
de tous les 5 minutes. On ne prend pas le risque d’en retirer davantage. Ensuite, pour
chacun des intervalles de 5 minutes, on garde la combinaison la moins restrictive qui
répond à la contrainte suivante
A + B <4 (24)
Où A et B sont définis par:
A = Log]O(Arnp95 ) — Log]O(Nouvelle Limite inférieure pour Arnp) (25)
B = Log]O(dv/dt9s ) — LoglO(Nouvelle Limite inférieure pour dv/dt) (26)
Cette contrainte sert à s’assurer que la région délimitée par les nouvelles bornes est plus
restreinte que celle définie par les limites par défaut (inégalité 16). Lorsqu’elle est
appliquée aux différents 5 minutes de signal, les valeurs Arnp9s et dv/dt95 sont
recalculées à chaque fois.
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Voici finalement sur la figure 2.30 les courbes de niveaux associées à la norme du
gradient de la cumulée avec les nombreuses combinaisons de limites inférieures
possibles. On voit en rouge la seule combinaison qui ait été retenue. La durée totale du
signal était de 16 heures 25 minutes, ce qui correspond à 197 épisodes. Le choix de la
meilleure combinaison a donc été réitéré 197 fois. Sur 197 itérations, la frontière rouge
apparaissant sur le graphique a donc été choisie 197 fois. C’est pourquoi, on ne voit
qu’une frontière rouge. En d’autres circonstances, le processus de sélection de la
frontière aurait pu différer selon la position de l’intervalle dans le signal. Il faut souligner
que le processus de sélection est assez restrictif et souvent, une seule possibilité est
admissible. Lorsque toutes les frontières possibles retranchent plus de 20% des
activations ou qu’aucune n’est plus restrictive que la frontière par défaut (inégalité 16),
c’est cette dernière qui est alors sélectionnée.
Figure 2.30 Courbes de
niveaux associées à


















On peut voir sur le graphique de la figure 2.31, le résultat du filtrage. On constate une
diminution du nombre de fausses détections. Bien que le signal ne permette pas de bien
identifier les activations réelles, une surabondance de marqueurs est nuisible, car elle
suggère qu’il existe de bons marqueurs dans cette région du signal alors qu’il n’en est
rien. Le signal de la figure 2.31 est le même fragment que celui présenté précédemment
(figure 2.23). Il conmiençe à 11 heures 21 minutes 47 secondes et est d’une durée de 20




Figure 2.31 Exemple de filtrage des fausses détections. Le
signal est en bleu, les marqueurs des détections en rouge.
Temps (échantillons)
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Le signal présenté plus haut (figure 2.31) est associé à la courbe en mauve sur la figure
2.32. Le fragment présenté correspond à une zone de désaccord entre la courbe bleue
(canal 1) et les deux autres courbes (rouge et verte respectivement 2 et 3). On voit que le
désaccord est nettement moins important après l’application de la filtration adaptative.
Notons cependant qu’un grand nombre de faux marqueurs restent présents.
11.25 11.3 11.35 11.4 11.45 11.5 11.65 11. 1165
Temps en heures
11.7
figure 2.32 Comparaison (avant et après filtration) du nombres de
détection entre le canal 1 (très perturbé par le bruit) et les canaux
deux 2 et 3 (dont le signal est normal) pour l’intervalle 173.
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2.6.3 Correction du seuil de filtration
Compte tenu de l’importance de la filtration, nous nous sommes dotés de la capacité de
iectifier le résultat de la filtration en utilisant une interface graphique. Elle permet une
visualisation globale des résultats produits par notre algorithme adaptatif. Il est ainsi
possible de raffiner la filtration en acceptant ou en rejetant des activations.
Voici une liste sommaire des fonctionnalités de l’interface graphique
1) Elle permet de visualiser les marqueurs retenus et le signal associé.
2) Elle permet de visualiser l’intervalle de temps entre les marqueurs comme une
fonction du temps du signal et cela pour toute la durée de l’enregistrement
analysé.
3) Elle permet d’identifier les régions de surabondance potentielle, en affichant le nombre
de marqueurs retenus pour chacun des intervalles de 5 minutes.
4) Elle permet d’afficher la distribution des détections en fonction du 10g lO(Amp) et du
loglO(dv/dt). Ceci permet d’identifier les zones susceptibles de ne contenir que des
fausses détections.
5) Elle permet la sélection interactive d’une nouvelle frontière inférieure et d’en







Voici l’interface (figure 2.33).
Graphique montrant 20 secondes de signal et les marqueurs associés aux
première seconde est positionnée selon le temps définit plus bas. Le
signal est en bleu. Lçs marqueurs sont représentés par les lignes verticales.
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figure 2.33 Interface graphique
Nombre de marqueurs (Nb) en fonct\on
de t(h). En bleu, Nb avant toute forme
de filtration. En rouge, Nb obtenus
après la filtration adaptative (fAd).
Distribution de la population (bleu) en fonction
de loglO(dv/dt) et de loglO(Amp). Graphique
interactif qui permet de choisir une frontière. La
frontière par défaut (en rouge) est définie la FAc!.
Exemple de cas problématique où la filtration à 2 ordres de grandeur et la filtration
adaptative sont inefficaces. L’utilisation de l’interface graphique est alors nécessaire afin
d’enlever les mauvaises détections. Voici d’abord (figure 2.34) la distribution des
détections sans aucune ifitration (en bleu), suivie de la distribution des détections après la
filtration adaptative (en rouge, figure 2.35). La frontière rouge correspond aux valeurs
minimales retenues selon les deux axes, après la filtration adaptative.
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Figure 2.35 Illustration de la distribution des





Voici un fragment de 20 secondes extrait du signai original (figure 2.36). Celui-ci donne
une idée de l’origine des détections parasites. Il est possible de voir des ondes T et du
bruit de faible amplitude.
Temps 1.
(sec)
Figure 2.36 Illustration de l’origine des détections parasites avant filtration
Ci-bas (figure 2.37), on trouve la distance existant entre les marqueurs successil.
Voici des exemples de bonnes activations:
3EÏJ 11DJ
Temps (échantillons)
1 2 3 4
Figure 2.37 Illustration du temps (sec) entre les marqueurs successifs en fi du
temps (h)
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À la figure 2.3$, il est possible de voir l’abondance des détectjons dans chaque intervalle
de 5 minutes. Il est ainsi facile de localiser les régions du signal qui sont susceptibles de
contenir du bruit. En bleu, on voit les nombres de détections, avant toute forme de
filtration. En rouge, on voit les nombres de détections, après la filtration adaptative.
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De toute évidence, la filtration adaptative n’a en rien modifié la situation. Maintenant, si
nous choisissons manuellement un seuil, il est possible d’améliorer la situation.
Voici ce qu’on peut faire.
r.
On voit ici en vert la nouvelle frontière
•
..; inférieure et les détections retenues.
De plus, on peut voir que partout
dans les 10 heures du signal, les nombres





0 05 1 1.5 2
figure 2.39 Nouveau seuil (en vert),
ancien seuil (en rouge)
3.5 O 2 4 6 0 10
figure 2.40 Effet du nouveau




Pour s’assurer que toutes les activations réelles ont été conservées par cette filtration
plutôt radicale, nous pouvons analyser l’intervalle inter-marqueurs.
2 I t<_)I Ç} IIntervalles (sec)
ventriculaire-auriculaire
1.5 - 3 intervalles associés à des marqueurs manquants
(sec (trop longs comparativement aux V-A normaux)
1 w iUtp




Figure 2.41 Effet de la nouvelle ifitration sur les marqueurs et leur structure temporelle.
On constate (figure 2.41) qu’il y a assez peu d’intervalles très longs, ce qui indique sans
doute qu’il y a assez peu d’activations qui ont été manquées. Il est toujours possible de
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Pour ce fragment de 20 secondes, le résultat semble acceptable.
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Après utilisation de l’algorithme de filtrage adaptatif et de l’interface de correction des
seuils sur l’ensemble de référence décrit plus haut (voir tableau 2.1, page 59), on présente
dans le tableau 2.2, de nouveaux résultats épurés. Après calcul, on voit que la médiane du
pourcentage de faux positifs (eFP) a diminué et que la médiane du pourcentage de vrais
positifs (!IeVP) est restée comparable.
Avant le filtrage
ieFP = 7.7% peVP = 99.1%
Après le filtrage adaptatif et la correction manuelle du seuil
teFP = 2.1% ieVP = 98.6%
On peut donc conclure que dans l’ensemble les processus de filtrage sont efficaces pour
limiter le nombre de fausses détections. Notons toutefois que très souvent, l’algorithme
adaptatif génère un seuil qui n’est pas le plus approprié. L’utilisation de l’interface
graphique est donc nécessaire pour améliorer le filtrage. Parfois, en redéfinissant les
seuils au moyen de l’interface, on change l’ensemble de marqueurs. Ceci se produit car
nous avons toujours accès aux marqueurs originaux avant l’application du seuil à deux
ordres de grandeurs (inégalité 16 page 58). On peut donc retrouver des marqueurs qui
avaient été perdus avant le filtrage adaptatif et l’utilisation de l’interface graphique.
Notons aussi qu’un marqueur est considéré comme partagé par notre ensemble et celui de
référence lorsqu’il se trouve à moins de 11 échantillons d’un homologue.
.#fichicr Élec #1 Élec #2 Élec #3 #fichier Élec #1 Élec #2 Élec #3
1 788/762 760/756 756/762 12 1018/1018 533/1017 1050/1018
VP:99.0% W:99.2% W:99.1% VP:9$.1% VP:50.4% VP: 99.2%
F?: 4.3% FP:l.3 % F?: 01% fP:1.9% FP:3.8% FP:3.8%
2 1510/524 1521/524 1476/1539 13 9981481 791/707 790/744
VP:96.6% VP:96.6% VP:89.5% VP:91.3% VP:9$.2% VP:92.2%
fP: 66.5% fP: 66.7% FP: 56.0% fP: 12.3% F?: 13.2%FP: 6.6/o
3 729/706 706/706 738/705 14 1054/1054 0/0 1054/1054
VP:99.9% W: 100% W:98.3% VP: 100% VP:0% VP: 100%
FP:3.3% FP:0% fP:6.1% fP:0% FP:0% FP:0%
4 861/843 404/843 013/843 15 804/797 80V795 494/472
VP: 100% VP:55.5% VP:99.8% VP:99.5% VP:49.9% VP:99.8%
FP: 2.1% FP: 5.3% fP: 7.9% fP:1.4% fP: 50.7% FP: 4.7%
5 7ô4/$10 764/811 712/767 16 1000/1000 1025/1000 1035/1004
W:94.3% VP:94.2% VP:92.0% V?: 100% VP:99.8% VP:99.5%
fP: 0% FP: 0% FP: 0.8% fP: 0% FP: 2.6% FP: 3.5%
6 531/534 269/534 269/534 17 528/528 528/528 536/528
VP:99.4% W:49.5% VP:50.4% VP: 100% W: 100% VP: 100%
fP:0% fP:2.2% fP:0% fP:0% fP:0% FP:1.5%
7 $46/840 812/840 823/842 1$ 761/758 702/75$ 769/759
VP:9$.6% VP:97.6% VP:97.5% VP: 100% VP: 100% VP:99.9%
F?: 2.1% fP: 2.6% fP: 0.2% FP: 0.4% fP: 4.3% fP: 1.4%
8 1050/1206 1213/1211 624/618 19 961/938 91o/940 947/946
VP:82.3% VP:$0.3% VP:99.4% VP:96.6% VP:99.6% VP:50.7%
fP: 5.4% FP: 19.9% FP: 1.6% fP: 5.7% FP: 1.4% F?: 49.3%
9 1172/1117 084/998 1157/1264 20 644/844 $71/873 344/844
VP:92.2% W:90.4% VP:89.4% VP:99.$% W:99.$% VP: 100%
FP:12.1% f?: 8.3% fP: 2.3% FP: 0.2% f?: 0% fP: 0%
10 772/740 772/740 1060/742 21 1044/1044 1044/1044 1043/1044
VP:53.$% VP:63.1% VP:92.6% VP: 100% W: 100% VP:99.9%
F?: 48.4% fP: 39.5% FP: 35.2% FP: 0% FP: 0% F?: 0%
11 956/963 968/965 Qhô/1079 1018/101$ 533/1017 105t)/1018
VP:99.1% W:99.6% V?:64.7% VP:9$.1% VP:50.4% W:95.3%
FP: 0.2% FP: 0.7% FP: 27.7% FP: 1.9% fP: 3.8% fP: 7.6%
Tableau 2.2 Résultats de la comparaison de l’ensemble de référence (en noir) et des
marqueurs obtenus automatiquement, puis ensuïte filtrés par l’algorithme adaptatif et
l’interface graphique (en rouge). On trouve pour chacun des extraits de 5 minutes et pour
chacun des canaux, le nombre absolu de marqueurs filtrés (en rouge) et le nombre absolu de
marqueurs de référence (en noir). Ces nombres sont suivis des pourcentages de Vrais
Positifs (VP) et de faux Positifs (FP). La médiane de ces deux quantités a été calculée pour
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les 63 ensembles. Médiane de VP = 98.6% , Médiane de FP = 2.1 %
Chapitre 3. Classification des activations
Après leur extraction du signal primaire, [es activations électriques cardiaques doivent
être classifiées. Évidemment, toutes les activations réelles n’appartiennent pas à la même
famille. Pour l’étude que nous menons, voici les grandes familles qui divisent notre
population d’activations cardiaques
Provenance
Tissu auriculaire Tissu ventriculaire
Activation Activation Activation Activation
Normale Anormale Anormale Normale
auriculaire sinusal / ventriculaire ventriculaire
(famille 1) non-causal causal
auriculaire auriculaire flutter fibrillation (famille 2) (famille 4)
ectopique rétrograde auriculaire auriculaire
(famille 3) (famille 5) (famille 6) (famille 7)
Figure 3.1 Classification des activations
cardiaques
3.1 Particularités morphologiques et temporelles des différentes familles
On peut dresser une liste de particularités qui caractérisent les membres des différentes
familles.
1) Un ventriculaire causal est précédé d’un auriculaire normal ou d’un ectopique.
2) Un ventriculaire non-causal est indépendant de toute activation auriculaire.
3) Un auriculaire rétrograde est une réponse auriculaire causée par une activation
ventriculaire non-causale qui se propage à rebours dans le noeud AV.
4) Lors d’un flutter auriculaire, plusieurs activations auriculaires se suivent, dont une
seule provoque une activation ventriculaire. Il ne s’agit pas toujours de la
dernière activation auriculaire détectée avant l’activation ventriculaire.
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5) Durant la FA, de nombreux auriculaires apparaissent entre deux ventriculaires, La
proximité temporelle n’est pas garante d’un lien causal existant entre le dernier
auriculaire précédant un ventriculaire.
On peut s’attendre à ce que certaines différences morphologiques distinguent les
activations des différentes familles, tout au moins pour un sous-groupe des électrodes.
Réciproquement, les membres d’une même famille devraient avoir une morphologie
assez similaire. Notons aussi que parce que nous avons trois électrodes disposées sur les 2
oreillettes, il est possible de caractériser partiellement les membres de chacune des
familles en considérant la différence des temps d’activation auriculaires entre les canaux,
ou le couplage temporel entre les activations auriculaires et ventriculaires.
1) La morphologie de la forme d’onde des auriculaires sinusaux est biphasique et
reste stable tout au moins pendant un certain intervalle de temps. Les séquences
temporelles d’activation des 3 canaux restent aussi relativement constantes, i.e.
l’ordre d’activation des canaux, les délais inter-canaux et les délais d’activation
auriculo-ventriculaire ne changent pas beaucoup.
2) La morphologie des ventriculaires causaux est stable et monophasique et leur
activation est quasi-simultanée sur les 3 canaux.
3) Les auriculaires ectopiques ont une morphologie qui varie d’un canal à l’autre,
dépendant du site dont origine l’ectopique. Sur un ou deux des canaux, elle est
généralement similaire aux auriculaires sinusaux, alors que sur l’un des trois, la
morphologie peut être extrêmement différente. Les délais inter-canaux sont très
variables et surtout, très différents des délais inter-canaux associés aux
auriculaires sinusaux. Il en va de même pour la séquence d’activation des
électrodes. Plusieurs auriculaires ectopiques peuvent se suivre, sans ventriculaires
causaux intercalés entre eux. Dans le cas d’une activation ectopique isolée,
l’intervalle avec le ventriculaire précédent est plus court que dans le cas d’un
auriculaire sinusal et l’intervalle avec le ventriculaire suivant est généralement
plus long, en raison de la pause compensatoire induite au niveau noeud AV par la
prématurité de l’ectopique.
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4) Les auriculaires rétrogrades ont des morphologies très variables; ils forment
souvent un complexe où les activations auriculaires et ventriculaires sont
fusionnées et difficilement séparables. Les délais inter-canaux sont alors difficiles
à définir.
5) La morphologie des activations d’un flutter auriculaire est stable. [55]
6) La morphologie des activations des FAs est instable.
On tentera donc de distinguer les différentes familles d’activation en considérant la
morphologie des activations et les relations temporelles entre activations et entre canaux.
L’intégration de toutes ces particularités est souvent faite assez facilement par un
observateur. La situation est toutefois différente lorsqu’il faut rendre systématique la
démarche et définir un algorithme flexible non-supervisé devant accomplir cette tâche.
Lors de l’élaboration d’une méthode automatique, deux difficultés supplémentaires
s’ajoutent à la complexité intrinsèque de la tâche de classification.
1) Une fraction résiduelle de fausses activations subsiste et ne doit pas être
confondue avec les activations réelles. L’information morphologique devrait
permettre d’éliminer certaines de ces fausses activations.
2) Certaines activations réelles sont manquantes. Il faut détecter leur absence, car
lors de la classification, les voisins d’une activation sont utilisés dans le processus
d’inférence de la famille d’appartenance. Une absence d’activation doit être
identifiée pour éviter de mauvaïs diagnostics. Cette deuxième difficulté ne peut
pas être contournée simplement en définissant des bornes arbitraires minimale et
maximale sur les délais qui peuvent séparer deux activations voisines. En effet, la
variabilité du rythme cardiaque est très grande et des bornes arbitraires minimale
et maximale peuvent être bien adaptées pour une portion du signal, mais mener à
des aberrations quelques heures plus tard. Pour résoudre cette difficulté, chaque
signal doit être sa propre référence et son analyse doit pouvoir nous guider dans le
choix des paramètres.
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Dans ce chapitre, nous aborderons les méthodes de classification que nous avons
développées pour identifier les activations cardiaques détectées. Nous verrons les
différentes procédures que nous avons mis au point pour accomplir cette tâche et dans
quelle mesure nous y sommes parvenus. Puisqu’une part très importante de l’information
nécessaire à la classification est contenue dans la morphologie des activations, nous
décrirons d’abord les grandes lignes des programmes de regroupement qui utilisent les
propriétés morphologiques. Celles-ci forment des groupes d’activations (sur un canal
donné) en étudiant la similarité qui existe entre les formes d’onde. La similarité des
activations est définie en terme de la corrélation et la distance euclidienne existant entre
les formes d’onde qui leur sont associées.
Une seconde partie portera sur la classification des activations en terme des relations
temporelles qu’elles partagent avec leur voisinage immédiat sur le même canal et entre
les canaux. Cette étape permettra de lier l’information inter-canal et permettra
théoriquement de terminer la classification.
3.2 Justification du regroupement morphologique et mise en garde contre ses
limitations
L’extraction de l’information associée à la morphologie des activations a été faite par un
ensemble de programmes qui regroupe les activations détectées, en terme de la similarité
qui existe entre leur forme d’onde. Il est raisonnable de penser, par exemple, que deux
activations ventriculaires extraites d’un même enregistrement, mais apparaissant à des
instants plus ou moins rapprochés, se ressembleront. Si le signal n’est pas trop perturbé
par le bruit, il est permis d’espérer que des activations d’une même famille se
ressembleront, même si elles sont distantes les unes des autres de plusieurs heures.
La figure 3.3 est une illustration de la ressemblance des activations d’une même famille.
Pour illustrer cela, on choisit d’abord une région du signal associé à une activation. On
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Ensuite, 5 secondes de signal sont montrés (figure 3.3A). Ce fragment commence $
heures plus tard. Nous avons calculé la corrélation entre le signal de 5 secondes et la
forme d’onde de l’activation auriculaire (figure 3.3B).
A
B
La corrélation est maximale là où se trouvent
des activations auriculaires sinusales.
o
0 500 IXU 1500 2000
temps (échantillons)
Figure 3.3 La figure A montre un fragment de 5 secondes signal associé
à 6 couples d’activations auriculaires-ventriculaires. La figure B montre
la corrélation de la forme à la figure 3.2 avec le signal de 5 secondes.
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Voici maintenant un autre exemple qui permet d’fflustrer le caractère partiel de
l’information morphologique. Pour un autre patient, nous avons choisi l’une des formes









Figure 3.4 Exemple de forme d’onde associée à une activation auriculaire sinusale.
Voici maintenant (figure 3.5A) une séquence d’activations extraite du même signal,
quelques secondes plus tard. Nous montrons aussi la corrélation de la nouvelle forme
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Figure 3.5 A) fragment de 5 secondes de signal associé à 7 couples d’activations
auriculaires-ventriculaires dont 3 sont des couples ectopiques-ventriculaires. B)
corrélation de la forme d’onde montrée à la figure 3.4 avec le signal de 5 secondes.
ND)
Les auriculaires ectopiques corrèlent presque
1
___________






Comme le montre la figure 3.5, la colTélation n’est pas toujours suffisante pour séparer
les activations, parce qu’elle est, par définition, insensible à des différences d’amplitude
entre les signaux corrélés. Pour cette raison, on a aussi introduit une mesure de distance
euclidienne entre les formes d’ondes pour améliorer la discrimination. Malgré cela, on
constate que des processus physiologiquement différents peuvent mener à des formes
morphologiques quasi identiques.
3.3 Regroupement morphologique local
Voici les grandes lignes qui décrivent la discrimination morphologique des groupes
d’activations. Notons que le processus décrit ci-dessous est réitéré pour le signal des trois
électrodes d’un enregistrement donné. Le processus de regroupement est effectué de
façon indépendante et, à ce stade, aucune information n’est tirée de l’association des
différents canaux.
I) Au début du processus, on dispose des marqueurs d’activations trouvés par les
méthodes basées sur la pseudo-énergie décrites précédemment. Ces détections sont
séparées en groupes de 1000 marqueurs consécutifs. Ceci permet une analyse séquentielle
de la totalité des marqueurs. Cette division des marqueurs en paquets de 1000 est motivée
par le fait que les opérations effectuées sur ces marqueurs sont très coûteuses en mémoire
vive.
2) Pour chacun des marqueurs, on extrait la forme d’onde. Celle-ci est centrée sur le
marqueur (correspondant à un minimum négatif de la dérivée) et est large de 61




Ces 20 formes d’onde sont associées aux 20 premiers marqueurs d’un groupe de 1000. La
forme d’onde I est certainement une activation auriculaire sinusale; celle qui la suit est
une activation ventriculaire. Les autres qui leur ressemblent sont très probablement de la
même famille.
#1 #2 #3 #4
Figure 3.6 Formes d’ondes associées aux 20 premières activations
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Temps (échantillons)
Figure 3.7 Formes d’ondes associées aux activations 701 à 720 du
même paquet de 1000 marqueurs consécutifs.
Ces 20 formes d’ondes sont associées aux marqueurs 701 à 720 du même groupe de
1000. Les formes d’ondes sont beaucoup plus variables et plus difficilement regroupées
en familles.
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Résumons la démarche de classification
1) Notons l’ensemble de 1000 formes d’ondes F(i,j). j {1,2,. ..,l000}, j {1,2,. ..,61}.
Chaque forme d’onde est un vecteur (i)=f(i,j=1,61) de moyenne nulle.
2) Pour chaque couple de vecteurs (ï(n),(m),nin), on calcule la corrélation normalisée
Zc(n,m) et la distance normalisée Ze(n,m).
Ze ° (n, in )
,
(F (n, k) F (in, k ) ) = F (n — F (in
k=1 (1)
(F (n, k)F (m,k))
F tnj. F (m








(F t n, k ) )2 (F (112, k ) )2 F t n) F (rn )
Ze O (n, m )
Ze (n , rn ) = , Ze (n , n ) = 1
max kZe tn, in ) nrn ) (3)
Zc ° (n, m )
Zc (n, in ) nrn = t , Zc (n, n) = — Ï (4)
max jZc t n , in ) )
Zc(n,m) e[—i,i] et Ze(n,m) eJ,i] Pour éviter d’inclure 2 fois une forme d’onde dans
son propre groupe, on met Zctn,n) = -1 et Ze(n,n) = Ï. F(n) et F(m) sont similaires si
Zc est grand et Ze petit.
3)11 faut grouper les activations similaires en évitant d’amalgamer dans un seul groupe
des formes qui ne sont pas équivalentes. Deux activations m et n seront dites
regroupables t iizn) si [Ze(m,n)<se et Zc(m,n)>sc J. Les seuils [se, scJ sont initialement
fixés à [.2596j, puis seront assouplis graduellement. Cependant, il faut aussi prévoir les
cas où, pour 3 activations, on obtient [(n m) et (m k) J et [(nm) et (nk)]. Il faudra
alors décider si on produit les groupements [n,m], [n,k], ou [n,rn,k]
Voici le détail de l’algorithme:
On pose le nombre de groupes différents d’activation Ng= O
95
Pour chaque activation j allant de 1 à 1000, on répète la séquence qui suit:
L On trouve l’ensemble R des activations regroupables avec l’activation j:
R={k j Ze(i.k) <se A Zc(i,k) > sc].
II. A) Si Ng=0, (aucun groupe n’existe déjà)
• Ng=1
• On forme la matrice Vg(l,j=[1,l000])=0.
• On pose Vg(i,i)=1 et Vg(1,k)=l ‘y’ ke R.
IL B) Si Ng> 0, mais Vg(u ,i) =0 ‘lu e [1,Ng]
(L’activation i n’a pas été regroupée précédemment)
• Ng=Ng+1 (i.e on crée un nouveau groupe).
• On ajoute à Vg une ligne Vg(Ng, j=[l,1000])=0.
• On pose Vg(Ng,i)=1, et Vg(Ng,k)=1 V ke R.
II. C) Si Ng> O et E! u Vg( u ,i) O (i est apparu dans un seul groupe)
• On pose Vg(u,i)= Vg(u,i)+1, et Vg(u,k)= Vg(u,k)+1 V ke R
II. D) Si Ng> 0, mais E UR(i)=1,u2,...um, m > i}V Vg( Uj1,m ,i) O
(j a été regroupé dans plusieurs groupes différents précédemment)
Dans ce cas, il faut décider où on ajoute le couple (i,k). On trouve dans quel(s) groupe(s)
i a été le plus fréquemment ajouté précédemment
U maxRfi) C U Rfi) = {u I Vg(u, j) = max(Vg(U() j)))
1) Si dim(UmR(j)) =1 (j a été regroupé dans un nombre maximal de fois dans un
groupe u)
• On pose Vg(u,i)= Vg(u,i)+1, et Vg(u,k)= Vg(u,k)+1 V ke R
2) Si dim(UmaxR(j)) >1 (i a déjà été regroupé dans plusieurs groupes un nombre égal
et maximal de fois)
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Parmi ces groupes UmaxR(i) = {U, jl,Lmax }, on va mettre j dans le groupe avec lequel il a
le plus d’affinité. On définit l’éloignement entre l’activation j et une activation w par
Eloi(i, w) = — Zc(i, w))2 + tZe(i, w))2 (5)





im( (U )) wEM(u)
• On trouve le groupe uj où la distance est minimale.
• On pose Vg(u,i)= Vg(uj,i)+1, et Vg(u,k)= Vg(uj,k)+1 ke R
Fin de la première étape
À la fin de cette étape, on a formé Ng groupes, chacun caractérisé par un vecteur donnant
le nombre de fois qu’une activation y a été placée. On associe finalement chaque
activation au groupe où elle est apparue le plus souvent. Un certain nombre de formes
d’ondes n’auront pas été regroupées, parce que trop différentes de toutes les autres. Ces
activations sont donc à elles seules des groupes indépendants de 1 élément. À la fin du
processus, les activations sont donc séparées en Ng groupes distincts Gj,11,Ng, chacun
comportant Na( G1)=dim(G) activations.
4) Par la suite, un gabarit est formé pour chacun des groupes G, en moyennant les formes
d’ondes associées aux Na(Gi) activations qui constituent le groupe. On calcule de
nouvelles matrices de corrélation (Zc(G.G)) et de distances normalisées inter-groupes
(Ze(G.G)) avec ces gabarits. Une nouvelle étape vise à agglomérer des groupes
similaires, mais restés séparés parce que trop différents au sens des critères sc = 0.96 et se
= 0.25.
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La fusion des groupes sera guidée par de nouveaux critères se et se adaptatifs. Pour
guider le choix de nouveaux seuils, on définit le concept de groupes principaux, qui
devront rester distincts et mettront donc des bornes à la variation de sc et se.
4.1) On identifie les groupes qui comptent chacun plus de 15% de nombre total
d’activations (dans notre cas, 1000). On suppose que cet ensemble de groupes
principaux GP={gpj,i=1,Ngp} très peuplés correspondent à des familles
d’activations physiologiquement différentes, telles que les auriculaires et les
ventriculaires, qui devront rester distinctes. Cela fixe les bornes (SCmax, scj) pour
se et se. II faut que se > 5Cmax max([Zc(gp.gp),i,j =1, NgpJ) et se < semin =
min([Ze(gp.gp),i,j =1, Ngp] pour ne pas agglomérer deux groupes principaux.
4.2) L’agglomération des groupes k et h est effectuée si les conditions suivantes
sont remplies
a) Au moins un des deux groupes k ou h ne fait pas partie de l’ensemble GP
b) Zc(k,h) > se et Ze(k,h) <se. se et se sont initialisés à 0.96 et 0.25 et sont
ajustés au fil des itérations.
Dans le cas d’une agglomération, le nombre de groupes diminue de 1 et une
nouvelle forme d’onde moyenne ((j))est produite. Cette dernière vient
remplacer L(k) et (h). Elle est générée comme suit
-
. N(k)• P(k) + N(h) .F(j)= (7)N(k)+N(h)
où N(k) désigne le nombre d’activations dans le groupe k. Les seuils sc et se
sont alors redéfinis
sc — Ze, (k, h)
se — max(0.30, Ze (k, h))
Globalement, on permet que les formes d’ondes soient plus distantes au sens
euclidien, mais le seuil de corrélation devient de plus en plus sévère. Notons
qu’on aurait pu procéder de façon différente et fixer les seuils aux valeurs
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et ce qui permettrait de ne pas confondre les groupes principaux.
Cette dernière méthode permet de réduire le nombre final de groupes et
devrait être étudiée.
Quand l’une des conditions ta ou b) n’est plus satisfaite, le processus
d’agglomération est interrompu.
Au terme de ce processus, les groupes qui comptent un seul membre sont éliminés.
La figure 3.8A donne un exemple de regroupement de 1000 formes d’ondes en 18 formes
d’ondes moyennes, avec le nombre d’activations dans chaque classe.
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figure 3.8 A Les figures A et B représentent les 1$ formes d’ondes
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3.4 Regroupement global
Les étapes décrites ci-haut sont appliquées à chacun des groupes de 1000 marqueurs. Un
processus d’agglomération doit s’occuper de fusionner les différents gabarits produits
pour les groupes consécutifs de 1000 marqueurs. Une séquence d’opérations doit être
effectuée pour lier l’information morphologique extraite des différents ensembles de
marqueurs. L’itération de cette séquence d’opérations doit mener, au terme du processus,
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figure 3.8 B Les figures A et B représentent les 18 formes d’ondes
moyennes générées à la suite du processus d’agglomération.
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Le processus peut être résumé comme ceci
{ , j = 1 ,K1 11=1 = {noyennej’ = 1 ,I (8)
,
j=l, K n }n>1 j ,j=f, K }_® noyenne ,j ,j1, J11 } (9)
où n est le nombre de paquets de 1000 marqueurs analysés, est l’ensemble des
gabarits à l’étape n-1 et est l’ensemble des gabarits formés à partir du nième
paquet de 1000 marqueurs. L’opération ® désigne la série d’opérations effectuées qui
permet l’agglomération des nouveaux gabarits de } avec les formes d’onde
préexistantes de
D’abord, on recalcule les matrices de corrélation Zc et de distance euclidienne Ze entre
les K1 gabarits de et les J formes d’ondes moyennes de{n,oyen,ie} On examine
successivement les K1 gabarits de Les gabarits (j) qui répondent aux conditions
Ze(k,j)<0.25
Zc(k,j)>OE95
sont éliminés et leurs activations jointes au groupe défini par Gk On parcourt ainsi
toutes les valeurs de k. Au terme de ce processus, les formes d’ondes moyennes
{rnovenne } qui n’auront pas été agglomérées seront considérées comme de nouveaux
gabarits et elles seront ajoutées à
3.5 Alignement
Lorsque tous tes groupes de 1000 marqueurs ont été soumis à l’analyse morphologique et
que les formes d’ondes moyennes résultantes ont été incluses dans , une dernière
étape est nécessaire pour résumer l’information morphologique. Il s’agit de l’étape
d’alignement. Rappelons d’abord que les formes d’ondes ont des largeurs de 61
échantillons. À cause de la possibilité d’un mauvais centrage des formes d’ondes, deux
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gabarits identiques peuvent avoir été tenus séparés, même au terme du processus de
regroupement global. Ces gabarits peuvent différer simplement à cause d’un décalage -
temporel. Ce décalage des formes d’ondes doit être éliminé pour que leur corrélation et
leur distance euclidienne puissent refléter leur similarité. Cette étape est importante
puisqu’un très grand nombre de groupes peuvent être formés, même au terme du
processus de regroupement global. Malgré cette surabondance de formes d’ondes, la
diversité réelle des formes d’ondes peut être beaucoup moindre.
Voici, par exemple, l’évolution du nombre de regroupements au bout de 18 paquets de
1000 marqueurs, pour un signal de 2 heures.
E
E
La méthode employée pour remédier à ce problème consiste à recentrer les formes
d’ondes de pour ensuite recalculer Zc et Ze. Les ajustements sont guidés par la
corrélation des formes d’ondes qu’on fait glisser les unes sur les autres. Il suffit d’abord
d’écourter les formes d’ondes en leur retirant les 9 premiers points ainsi que les 10
u io
paquets de 10CC marqueurs
Figure 3.9 Nombre de gabarits formés après 18 paquets de 1000
marqueurs
derniers. Ensuite, la corrélation de ces formes écourtées est calculée avec des formes
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d’ondes écourtées recentrées homologues qu’on fait glisser. On fait varier la
position d’une fenêtre de 42 points dans la forme d’onde (de 61 points) des éléments de
Il est possible de schématiser l’identification de la meilleure fenêtre et le recalcul
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Figure 3.10 Les figures A et C représentent les formes d’ondes
de 61 échantillons. La figure B représente la forme d’onde fixe
G(m) écourtée à 42 échantillons. La figure D représente
différentes fenêtres de 42 échantillons de la forme d5 . La
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Précisons que K va de 1 à 19. E et EC signifient respectivement écourtée et écourtée
recentrée. On fait donc glisser G(n) sur G(in)E afin de trouver la partie de G(n)
qui corrèle le mieux avec G(m%. Ainsi, il est possible de redéfinir Zc en prenant
toujours le maximum de corrélation. Évidemment, on garde en mémoire l’indice de la
fenêtre de 42 points de G(fl)fl,, pour laquelle la corrélation est maximale.
Avec la nouvelle matrice de corrélation Zc, il est possible d’identifier, encore une fois,
les formes d’ondes qui corrèlent bien. Ainsi, des formes d’ondes qui différaient à cause
d’un petit déphasage peuvent, maintenant, manifester leurs similitudes. On identifie donc
les formes d’ondes qui peuvent être alignées (qui sont semblables une fois déphasées).
Toutes les formes d’ondes sont raccourcies à 41 points. Toutefois, celles qui pouvaient
être recentrées sont recentrées, puis ensuite raccourcies. Une fois les gabarits raccourcis,
la distance euclidienne est recalculée. Les critères de similarité sont maintenant:
Zc, (k, j) > 0.90
Ze(k,j) <0.35
L’ agglomération se fait entre les gabarits qui satisfont ces critères. Pour le cas particulier
de nos 1$ paquets de 1000 marqueurs, montré plus haut, le nombre de regroupements
passe de 121 à93.
3.6 Identification des activations cardiaques
Les processus qui viennent d’être décrits permettent d’extraire l’information
morphologique des activations cardiaques et de la résumer en terme de familles de formes
similaires (classes). Puisque l’information est maintenant sous une forme relativement
compacte et synthétique, il est possible d’identifier partiellement les formes d’onde. Une
interface graphique permet d’assigner chaque forme d’onde à une famille d’activation.
Bien sûr, cette classification est partielle, car tel que décrit précédemment, une séparation
maximale de nos groupes d’activations ne peut être effectuée qu’en considérant
l’information morphologique des activations et l’organisation temporelle de la dynamique
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cardiaque. Dans ce qui suit, nous décrirons les étapes de classification partielle à l’aide de
l’information morphologique.
Dans le but d’éprouver nos algorithmes, nous avons fait une sélection de 15 fichiers.
Chacun d’eux contenait un peu moins de 2 heures de signal électrique avant un épisode
de FA et cela, pour les trois électrodes. Nous avons donc localisé temporellement les
activations. Les programines d’analyse de forme ont été employés pour extraire
l’information morphologique, Uanalyse des gabarits a été effectuée à la main pour
identifier partiellement les formes d’ondes. Cette phase sera brièvement décrite dans la
prochaine section.
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Le tableau 3.1 résume, les résultats du regroupement morphologique.
Ca 1 Ç2 Cj1 3
Patient Ntml Ncl Nmcl Ntm2 Nc2 Nmc2 Ntm3 Nc3 Nmc3
1 15701 9 15641 15807 67 15593 15661 6 15596
2 17603 51 17470 17605 17 17478 17631 62 17461
3 22245 23 22154 24016 38 19874 21985 62 21843
4 1824$ 34 18206 18219 32 18152 18238 43 18147
5 25776 60 25642 27180 106 26792 25178 78 25011
6 18445 108 17681 17475 30 17394 17503 58 17209
7 13455 8 12965 13539 25 13454 13469 33 13395
8 21959 15 21313 21861 34 21329 21851 17 21451
9 19028 24 18795 18910 17 18781 18898 59 18802
10 24284 32 24010 24037 21 23896 24087 7 23893
11 22092 26 21870 32002 26 31637 20453 39 20137
12 17926 93 15295 17135 22 16417 17530 34 17047
13 19178 17 19141 19185 25 19140 19168 40 19123
14 17602 65 17285 17544 55 17242 17619 39 17231
15 19109 18 18966 19182 23 18748 19265 55 19044
Tableau 3.1 Résultats du regroupement morphologique pour 15 patients et pour
les 3 canaux. Les nombres embragés correspondent aux signaux plus complexes
pour lesquels la classification est moins bien réussie Nc> 30
Ntmi : nombre total de marqueurs, Nmci nombre de marqueurs classés
Nci t nombre de classes
Pour les canaux j = 1 à 3
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Pour certains fichiers, on peut constater qu’un grand nombre de regroupements (classes)
sont générés (>30). Ces grands nombres (ombragés) de classes s’expliquent par la
proximité d’un épisode de fibrillation (à la tin des 2 heures analysées). La grande
complexité de ces épisodes produit une grande diversité de comportements
morphologiques. Maintenant, si on s’intéresse au nombres total de marqueurs versus le
nombre de marqueurs classés, on peut aussi constater qu’une fraction du nombre total des
activations est manquante (non-classable). Parfois, jusqu’à quelques centaines
d’activations. Ceci s’explique par le fait que, leur comportement morphologique étant
trop complexe, aucune autre activation n’était assez proche, d’un point de vue
morphologique, pour former un groupe. Toutes les formes d’ondes isolées ont été rejetées
et donc non-classées. Encore une fois, le bruit et la complexité des signaux sont
responsables en grande partie de ce rejet. On peut suspecter aussi que certains ectopiques
isolés aient été rejetés à cause de leur morphologie inhabituelle.
3.7 Interface graphique
L’identification partielle se fait par l’intermédiaire d’une interface graphique. Cette
interface a été programmée par Mile Bich Lien pendant le stage qu’elle a effectué dans
notre groupe, mais j’ai participé de près à toutes les étapes du développement. L’utilité
principale de cette interface est d’identifier les formes d’onde, toutefois elle permet
d’effectuer plusieurs tâches. Les principales fonctionnalités sont les suivantes
1) Elle présente les différents gabarits formés pour un canal à la fois,
2) Pour une forme d’onde d’un canal donné, elle permet de visualiser, dans te signal
et sur les trois canaux, l’organisation temporelle des différentes actïvations.
3) Elle permet de baptiser (i.e. associer une identité (signature) physiologique:
auriculaire, ventriculaire, auriculaire rétrograde, ...) soit une forme d’onde, soit
un sous-groupe d’activations associées à cette forme d’onde. Dans ce cas, on
affiche un sous-groupe d’activations associées à un canal, avant de leur donner
une signature.
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4) Elle permet de se débarrasser du bruit et des fausses détections qui ont été
classées et regroupées dans des familles particulières. Il suffit d’accorder la
signature poubelle.
La figure 3.4 présente les résultats de l’analyse morphologique et pour illustrer le
processus d’identification partielle.
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figure 3.11 Gabarits caractérisant la diversité morphologique des activations d’un signal
donné. Il suffit de cliquer sur l’une des formes d’onde moyennes pour visualiser le contenu
i.e. les activations qui y ont été regroupées. Les formes d’ondes se colorent lorsque qu’elles
sont identifiées.
10$
Après avoir choisi l’une de ces formes moyennes pour un canal donné, il est possible
d’accéder aux activations auxquelles elles réfèrent. Il est aussi possible d’accéder au
voisinage de ces activations. Un certain nombre (à préciser) des activations sont
superposées les unes sur les autres. Il est aussi possible de visualiser à quoi réfèrent, sur
les autres canaux, les activations analysées. La figure 3.12 illustre la structure temporelle
associée à une forme moyenne sélectionnée. Le canal analysé est en magenta;
les activations regroupées sous la forme d’onde choisie apparaissent


























figure 3.12 Contenu du
IIKI 1] 411] 5]) &O 711] 5]) 5]) 1OEC
—1
11]) 21%] 211] 4(1]
gabarit apparaissant en haut
Si] &iJ
à gauche
7(1] Si] %) 1
Le signal en magenta
est le canal analysé. Plus bas, en bleu, sont présentés les fragments de signaux des
autres canaux qui sont simultanés aux activations classées sur le canal analysé. Les
activations classées sont situées au centre des écrans.
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En analysant les relations qui existent entre les activations classées et les segments de
signal correspondant qui apparaissent sur les autres canaux, on peut identifier
partiellement les activations en magenta. Évidemment, on risque de mal classer un certain
nombre d’entre elles, mais globalement, l’identification est acceptable. Le risque associé
à une mauvaise classification est d’autant plus grand que le nombre d’activations
regroupées est élevé. En somme, au moyen de cette interface, il est possible d’identifier
partiellement toutes les formes d’ondes qui possèdent plus de 10 éléments, une
identification de toutes les formes d’onde étant souvent trop laborieuse. On a qu’à ce
référer au tableau 3.1 pour apprécier l’ampleur du travail de classification à effectuer.
3.8 Récapitulation et justification
À ce niveau, l’identification partielle devrait avoir permis d’identifier l’essentiel de la
population des activations ectopiques. Il serait sans doute possible d’évaluer leur
répartition temporelle. Toutefois, il est impossible d’affirmer avec assurance qu’il n’y a
pas de faux positif parmi les ectopiques identifiés partiellement. De plus, rien ne nous
garantit que tous les ectopiques ont été capturés, Parfois, une surabondance de classes ne
contenant que quelques éléments (nb<10) ne permet pas d’identifier facilement la totalité
des ectopiques classés (ex tableau 3.1, patients 5 et 6).
On peut suspecter qu’une partie de la population des ectopiques a été mise de côté, parce
qu’elle n’a pas été classée. Si on se rapporte aux résultats exposés au tableau 3.1, on
constate qu’une petite partie des activations n’a pas été classée. On peut aussi suspecter
qu’une partie des ectopiques a été agglomérée dans des classes qu’on a identifiées comme
appartenant à d’autres familles physiologiques. Il est donc primordial de pousser plus loin
le processus d’identification et de lier l’information provenant des différents canaux.
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3.9 Analyse temporelle
Avant de décrire les algorithmes qui analysent la structure temporelle des activations, il
faut dire quelques mots au sujet des difficultés que pose cette tâche. Tel que décrit plus
tôt, nous avons classifié partiellement les activations en utilisant l’information
morphologique. Au départ, les activations regroupées (classées) sont associées à la
famille physiologique qu’on a attribuée à la forme moyenne. Même si l’interface permet
en principe de donner des signatures différentes aux activations associées au même
gabarit (l’identification partielle peut se faire pour un sous-groupe d’activations), en
général, toutes les activations d’une même classe portent la même identité physiologique.
Toutefois, certaines activations peuvent appartenir à une famille différente d’évènements
physiologiques. Il faut donc pouvoir attitrer à ces activations une nouvelle identité. Pour
effectuer cela, il faut considérer d’autres propriétés qui pourront infirmer la première
identité. La première difficulté est donc relative à un problème de validationlinfirmation
de l’identité des activations. Une deuxième difficulté vient du fait qu’une partie des
activations détectées n’est pas classée. Il faut donc être capable de séparer le bruit
résiduel des activations anormales qui présentent un grand intérêt. Ensuite, il faut
réintégrer les activations qui en valent la peine. Un troisième problème, déjà soulevé
précédemment, correspond à l’absence d’activation. On doit pouvoir séparer les vrais
trous des délais associés à d’autres causes physiologiques. Le quatrième problème est la
réciproque du troisième: on doit pouvoir rejeter les fausses activations (le bruit et autres
perturbations), pour éviter de mauvaises inférences. Une cinquième difficulté vient de la
variabilité temporelle et inter-individuelle des enregistrements. Cette variabilité impose
que la valeur des paramètres utilisés pour discriminer les diverses formes d’activation soit
adaptée à chaque patient et à chaque canal (ex. le temps qui sépare une activation
auriculaire d’un ventriculaire causal).
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3.9.1 Principes de base
Les idées directrices autour desquelles sont construits les programmes d’analyse
temporelle sont les suivantes. D’abord, ].‘information doit être structurée en termes de
battements ventriculaires. Les activations ventriculaires sont utilisées pour diviser le
signal en sous-intervalles, parce qu’elles sont simultanées sur les trois canaux. Notons
que l’unité de base qui segmentera les signaux sera définie par une activation auriculaire
(A) suivie d’une réponse ventriculaire causale (VC). Il faut donc identifier les activations
qui sont synchronisées sur les trois canaux en limitant notre recherche aux marqueurs qui
portent une identité partielle de VC. Ces marqueurs seront, en partie, validés par la
présence d’un second type d’activation (A) qui les précèdera. Cette structure permettra de
lier entre elles les activations appartenant à un même battement sur les différents canaux.
3.9.2 Utilité de la liaison inter-canal
La formation des battements permet de compléter l’information, car ce qui peut avoir été
manqué sur un canal ne manque pas nécessairement sur les autres. Par exemple, de façon
générale, les ectopiques (Ec) ont une morphologie très différente des sinusaux sur un ou
deux canaux. Il est donc fréquent que les activations n’aient été identifiées comme Ec que
sur un ou deux canaux. 11 arrive aussi que la forme d’onde de certains Ec soit semblable
aux activations sïnusales sur les trois canaux, mais que la relation temporelle entre les
temps d’activation des trois canaux soit changée. La mise en commun des trois canaux
permettra donc de compléter les listes des Ec. Il faut peut-être souligner certaines limites
de l’analyse par battement (A-VC). Des activations auriculaires qui ne produisent pas de
réponse ventriculaire ne seront pas capturées dans une structure de battement traditionnel
et une autre stratégie devra être développée pour s’attaquer à cette difficulté.
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ci
Par exemple, un foyer ectopique très rapide peut se manifester plusieurs fois entre deux
activations ventriculaires (figure 3.13).
On tentera donc d’associer à un VC une activation auriculaire normale ou anormale (A).
L’identification d’un triplet de VC simultanés et des A qui les précèdent, rend possible la
comparaison des identités partielles. Ainsi on peut valider les activations A d’un même
battement en comparant différentes informations. D’abord, on peut comparer leur identité
partielle; ensuite, on peut comparer les temps qui les séparent les unes des autres. On peut
aussi considérer le temps qui les sépare des activations voisines sur le même canal. Cela
donne accès à des informations qui permettent de mieux distinguer les EC des
auriculaires sinusaux (AS). Par exemple, les EC isolés ont tendance à avoir des séquences
d’apparition différentes des AS. De plus les intervalles V-V qui séparent leur réponse
ventriculaire de celle des battements précédent et suivant sont respectivement plus courts
et plus longs que les intervalles V-V précédent ou suivant associés aux battements
sinusaux normaux.
figure 3.13 Exemple de salve, i.e. un foyer ectopique très rapide qui se
manifeste plusieurs fois entre deux ventriculaires. Eci et Ec2 ne sont
évidemment pas incorporés dans la structure de Battement (AS,VC).
La figure 3.14 est une illustration des faits physiologiques évoqués.
113
o AS VC Ec VC AS VC AS VC
figure 3.14 Illustration de comportements temporels caractéristiques des Ec et
illustration de la simultanéité des ventriculaires
AS: activation auriculaire sinusale
VC: activation ventriculaire causale
Ec $ activation auriculaire ectopique
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En se référant au graphique précédent (figure 3.14), faisons maintenant quelques
conimentaires pour souligner les points importants.
1) La simultanéité des VC est bien apparente. Toutefois, il existe un délai entre les
marqueurs ventriculaires qui peut atteindre, chez certains patients, plus de 30
échantillons. Il faut donc estimer ce délai en s’appuyant sur les VC qui ont été identifiés à
partir de l’analyse des formes d’ondes. Il faut aussi souligner que la simultanéité de deux
ou trois activations sur des canaux différents ne suffit pas à caractériser les ventriculaires
causaux. D’autres activations peuvent apparaître comme simultanées, sans qu’il s’agisse
de VC. Les ventriculaires non-causaux (VNC) sont aussi synchronisés; il est préférable
de les distinguer des VC.
2) On voit aisément qu’un délai existe entre les apparitions d’un A sur les différents
canaux. Comme l’activation AS vient du noeud sinusal, la séquence d’activation des trois
électrodes d’un AS est presque toujours la même. Dans le cas d’un Ec, la séquence peut-
être très différente.
3) On voit que le délai qui sépare deux AS est très différent des délais Ec-AS et AS-Ec.
4) On peut aussi constater que l’intervalle AS-VC (délai AV) est différent de celui du Ec
VC. Cela illustre les difficultés que posent la variabilité et la complexité du signal. Si une
distance AS-VC moyenne est utilisée comme référence dans la recherche des A associés
aux VC, de nombreux Ec seront manqués et ne feront partie d’aucun battement. En plus
d’être inter-individuelle, cette variabilité est inter-canal et affecte la plupart des
paramètres que nous devons utiliser.
5) Enfin, il faut prévoir le cas où un canal devient inutilisable pendant une partie du
temps analysé, à cause d’un problème de saturation ou de perte de contact.
O
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3.10 Description de l’algorithme
La figure 3.15 présente un organigramme abrégé
Les entrées : M, C, S
Les sorties : A, B, Ac, Vc , As, Bs
figure 3.15 Schéma décrivant la séquence des opérations destinées à structurer
l’information temporelle.L’étape 1 est une phase de sélection des marqueurs.
L’étape 2 consiste à former des battements normaux (auriculaires suivis de
ventriculaires).L’étape 3 consiste à former des battements atypiques.
M(i) contient tous les marqueurs d’activation du canal i, qu’ils aient été ou non associés à
une classe (i.e regroupés avec au moins un autre marqueur pour former une classe). C(i)
contient la référence à la forme d’onde pour les marqueurs associés à une classe, et S(i)
contient l’identité partielle (signature) de ces derniers. L’identité partielle sera non-nulle
si une signature a été donnée à la forme d’onde caractérisant la classe. Précisons que
Dim(M(i)) Dim(C(i)) = Dim(S(i)) , car tous les marqueurs n’ont pas été classés (voir
(1)
formation des battements







tableau 3.1). Par défaut, les marqueurs classés portent la signature 0 (Dé), une signature 1
C équivaut à AS, 2 est équivalent à VC, 3 signifie Ec, 4 signifie VNC, 5 signifie auriculaire
rétrograde (R) et 8 correspond aux activations qu’il ne faut pas considérer (poubelle). On
trouve, en sortie, 6 matrices. Toutes ont le même nombre de lignes et possèdent 3
colonnes. Les lignes correspondent aux battements, les colonnes correspondent aux
canaux. Les matrices A, As et Ac contiennent respectivement des marqueurs temporels
auriculaires, leur signature et les références aux formes d’ondes. Les matrices B, Bs et Bc
contiennent tes mêmes informations, mais pour les activations ventriculaires.
3.11 Séparation et filtration (Étape 1)
Cette étape consiste à faire une certaine sélection élémentaire des marqueurs qui seront
utilisés pour former des battements.
1) Les marqueurs qui sont trop proches les uns des autres sont retirés, i.e. que tout
marqueur séparé du précédent immédiat par moins de 10 échantillons (18 millisecondes)
est rejeté. Il s’agit d’une période réfractaire minimale.
2) Les marqueurs sont séparés en différents groupes, i.e. les marqueurs classés (MC) et
ceux non-classés (MNC).
3) On ne retient des marqueurs classés ventriculaire causal (VC) que ceux qui ne sont pas
trop proches les uns des autres (ceux qui donnent un rythme V-V inférieur à 400
battements/minute).
Ces trois étapes sont appliquées sur les trois canaux de façon indépendante. On a donc




3.12 formation des battements avec les activations causales (Étape 2)
L figure 3.16 présente un organigramme plus détaillé décrivant les étapes de la
formation des battements. Chaque étape est expliquée plus bas.
Première estimation des délais (21)
AV (sinusafl et EV (ectonioue)
Identification de VC sûrs
et formation des battements
I
Completion des battements et recherche des Ec
manQuants (utilisation de l’estimé du délai EV)
Estimation des délais auriculaires inter-canal (A-Aintercanai),




Recherche des A manquants en utilisant les (A-Ajntetcanai) (2.5)
Estimation des délais ventriculaires inter-canal (V-Vinercanai) (2.6)
L
t Recherche des autres VC en utilisant
l’estimation de V’Vintercanai
Recherche simulte des A associés.
(2.7)
Identification des intervalles V-V trop courts. Rejet des V suspects, j
[ Identification des intervalles V-V









3.12.1 Estimation des délais AV et EV (Étape 2.1)
Cette étape consiste à étudier, pour chaque canal, la distribution des délais entre les
activations auriculaires (A) et leur réponse ventriculaire causale (VC), de manière à
établir des critères qui serviront plus tard à distinguer les activations sinusales normales
(AS) des autres. Pour chaque canal, on considère tous les marqueurs ayant un signature
partielle VC (ventriculaire causal) ou As (auriculaire sinusal).
1) On forme un vecteur Al7 en agglomérant les marqueurs des AS et des VC.
2) On trouve la dernière activation As et la dernière activation VC, et on enlève du
vecteur Al7 tout ce qui vient après la limite suivante : flhifl(ASmax,VCmax)
3) On ordonne Al7 écourté dans le temps, ce qui produit A17s.
4) On produit un vecteur délais = dtff (A17s) , qui est la liste des intervalles entre les
marqueurs successifs
5) On approxime la distribution des délais compris dans l’intervalle de temps [0,1]
(en secondes), par un histogramme de 100 sous-intervalles. Il est alors facile
d’identifier la valeur la plus fréquente. C’est cette valeur qui nous sert de
référence pour te délai AVestimé (sinusal). La dispersion dans les délais AV étant
beaucoup plus faible que celle des délais VA, il n’est même pas nécessaire de
restreindre le calcul aux couples ordonnés AV.
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O La figure 317 est une illustration de la distribution des délais sinusaux.
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Figure 3.17 Estimation des délais AV sinusaux.
On peut procéder de façon similaire pour les délais EV (délais entre les activations
auriculaires classées ectopiques Ec et les VC). Toutefois, le nombre d’ectopiques doit
être supérieur à 30. Dans ce cas, on associe aux Ec la plus proche réponse
ventriculaire qui les suit pour former les couples de marqueurs E = (Ec,VC) et les
délais EV. On obtient EVestimé en prenant la valeur la plus fréquente comprise dans
l’intervalle de [0 ,1] (en secondes). Si le nombre de Ec n’est pas suffisant (<30), on
utilise la valeur AVestimé sinusale pour les ectopiques.
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On effectue aussi une évaluation de la distance minimale pouvant séparer lesQ membres d’un couple (A,VC). Pour calculer cette valeur, on forme un ensemble de
couple (A,VC). Les auriculaires peuvent aussi bien être des As que des Ec; on
cherche le premier VC qui les suit. On calcule le délai qui sépare les deux éléments
du couple. Parmi ces délais on retient celui qui est le plus petit ; cette valeur devient
AVmin
Évidemment, les quantités AVmjn , EVestimé et AVestimé sont estimées de façon
indépendantes pour les trois canaux.
La figure 3.1$ est une illustration de la distribution des délais EV.
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figure 3.1$ Illustration de la distribution des délais EV.
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3.12.2 Formation des triplets de couples (A,VC) (Étape 2.2)
On commence à cette étape à lier des activations sur 3 canaux et à structurer
l’information temporelle en terme de battements. À ce premier stade, tes marqueurs
ventriculaires causaux (VC) servent de guide parce qu’ils devraient être quasi-simultanés
sur les 3 canaux.
1) On commence par identifier sur un canal (i) les VC qui sont précédés d’un AS ou d’un
Ec. Ces activations seront la référence dans la formation des battements. Un couple
(A,\7C) est formé et gardé comme référence, sites éléments du couple sont à une distance
(AV) raisonnable. La distance est considérée comme acceptable si elle répond aux
conditions suivantes
AVestimé/3 <AV <AVestimé+ 20 échantillons (Crit.1)
(1 échantillon = 2 millisecondes)
Où AV est le temps entre le VC et le A considéré. AVestimé fixe un intervalle acceptable
où doit se trouver dans un battement le A par rapport au VC pour éviter de mauvaises
associations de marqueurs. Ce critère est surtout adapté pour les AS. Une autre étape sera
dédiée à la recherche des Ec. L’ensemble des couples (A,V) satisfaisant les conditions du
Crit. 1 sert de référence et est stocké en mémoire
Après avoir identifié les couples (A,VC) de référence sur un canal, on cherche sur les
deux autres canaux des activations V qui sont synchronisées avec tes VC de référence.
2) Pour chacun des VC de référence du canal considéré (j), on cherche sur les deux
canaux voisins (j et k) les V homologues simultanés. La recherche de l’homologue se fait
dans l’ensemble des marqueurs classés (i.e. appartenant à une classe, même si elle n’a pas
de signature) dont on a retiré toutes les activations identifiées comme auriculaires.
3) La simultanéité du nième VC de référence du canal ï ( VC(i,n)) avec le plus proche
V homologue (le mième) du canal j, V(j,m)h, est définie comme suit:
VC(i,nYéf
—V(j,m) AV (j) t Crit. 2)
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C La signature du marqueur homologue peut être Dé, VC, VNC. Si la condition (Crit. 2)
est remplie, on a les activations ventriculaires associées au même battement sur le canal j
et j. On recherche l’activation A(j,s)h qui est causalement liée à V(j,m)h et qui répond à
la condition (Crit. 1). On cherche cette activation dans l’ensemble des activations
classées. Si cette activation est trouvée, on stocke ses informations et on a un couple
(A,V) associé au même battement sur les canaux i etj.
On réitère l’étape 3) pour le deuxième canal homologue (k). Ainsi, il est possible de lier
jusqu’à 6 activations les 3 VC simultanés et les activations auriculaires qui les
précèdent. Ces 6 activations sont donc considérées comme faisant partie du même
battement. Il arrive souvent que moins de 6 activations soient trouvées. Des entrées vides
sont alors laissées que l’on tentera plus loin de combler.
De façon successive chacun des canaux devient la référence pour guider le processus de
formation des battements. Ainsi, on forme 3 listes de battements.
4) Une fois les trois listes de battements constituées, on élimine la redondance des trois
listes indépendantes et on forme une liste épurée de battements. Maintenant,
l’information des battements est gardée dans les matrices B, Bs, Bc, A, As, et Ac. Les
marqueurs des activations ventriculaires, leur signature et leur classe d’appartenance sont
contenus respectivement dans les matrices B, Bs et Bc. De façon similaire, on stocke
l’information des auriculaires dans les matrices A, As et Ac, La nième ligne des matrices
A, As, Ac B, Bs et Bc correspond au nième battement. Les différentes colonnes, elles,
sont associées aux différents canaux.
5) On identifie les entrées vides dans ta matrice B qui ne contiennent pas de marqueur
VC. On remplace les entrées vides par la moyenne des marqueurs VC qui ont été trouvés.
On tente ensuite avec cette nouvelle information de retrouver à nouveau les A. Ceuxci
doivent répondre au critère Crit. 1.
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(J 3.12.3 Complétion des battements et recherche des Ec manquants (Étape 2.3)
À ce niveau, les battements formés contiennent surtout des activations sinusales (AS et
VC). Ceci est expliqué par l’existence d’un biais de sélection, imposé par l’intervalle de
recherche des A, Comme les délais AVestimé sont souvent différents des délais EVestimé, il
faut combler les vides laissés par les Ec manqués.
Durant cette phase, on identifie les battements qui possèdent à la fois au moins une
activation auriculaire Ec et au moins une activation auriculaire manquée. Une recherche
avec des paramètres mieux adaptés est effectuée. En résumé, la recherche des Ec
manqués se fait lorsqu’il y a une conjonction des événements suivants
j) A(b,i) = 0
ii) As(b.j) = EC ou As(b,k) EC
Ici, on désigne les trois canaux par i, j et k. b désigne le battement où il manque un A. Si
(j) et (ii) sont remplis, ta recherche de l’activation auriculaire se fait à partir du VC, mais
cette fois avec l’intervalle de recherche qui dépend de EVestimé
EVestimé min(R,S) <AV <EVestimé + min(R,S)
Ici, R = 15 échantillons (2$ milisecondes), S = AVerj,,, — EVesti,né /2 . Les nouvelles
activations qui sont trouvées sont intégrées à la matrice A des marqueurs auriculaires,
leur signature dans As et leur classe dans Ac.
3.12,4 Estimation des délais auriculaires inter-canaux (A-Ajntercanaj) (Étape 2.4)
À cette étape, une grande partie des activations auriculaires sont réunies dans des
battements. Toutefois, à cause des intervalles de recherche utilisés pour trouver les
auriculaires, certains battements n’ont pas 3 auriculaires. On peut tenter de retrouver les
auriculaires manquants en évaluant à quelle distance ils devraient se trouver de leurs
homologues sur les autres canaux. Pour cela, il faut d’abord évaluer la distribution des
délais auriculaires inter-canaux en utilisant les différences de temps qui séparent les AS
dans un même battement. On doit effectuer la même recherche pour les Ec. On fait cette
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estimation des distributions en prenant la différence des temps d’activation auriculaire en
considérant les 3 couples possibles de canaux (i,j), (i,k) et (j,k).
En s’aidant des signatures partielles, on détermine à quelle catégorie appartiennent les
battements. Si aucune signature Ec n’apparaît dans un battement, il est considéré sinusal,
autrement, il est considéré ectopique. On évalue donc les distributions des délais inter-
canaux pour ces deux catégories. Ces distributions sont évaluées au moyen
d’histogrammes dont l’intervalle de valeur va de la valeur minimale à la valeur maximale
par saut d’un échantillon.


















Figure 3.19 Histogrammes des délais inter-canaux auriculaires. Les figures A, B et C
correspondent pour l’essentiel aux délais des activations AS. Les figures D, E et F
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3.12.5 Recherche des A manquants (Étape 2.5)
Cette étape consiste à combler les vides dans la matrice A en utilisant les distributions des
délais inter-canaux calculées à l’étape précédente. On effectue les opérations suivantes de
façon indépendante pour les trois canaux.
I) On trouve d’abord sur le canal j, les battements où il manque une activation
auriculaire.
2) On forme une liste de marqueurs potentiels pour combler le vide identifié. Cette liste
de marqueurs est composée de tous les marqueurs détectés par la méthode d’énergie qui
n’ont pas encore été insérés dans un battement. Cela signifie qu’à cette étape, nous nous
permettons de combler un vide en utilisant aussi les marqueurs non-classifiés.
3) On fait une première sélection des marqueurs en retenant ceux qui sont compris dans
l’intervalle de temps
j) B(b—l,i)< înj5 < B(b,i)
Ici, B(b,i) est le marqueur ventriculaire associé au marqueur auriculaire manquant, sur le
canal j. B(b-1,i) est évidemment le marqueur ventriculaire du battement précédent. Cet
intervalle de temps permet de détecter des marqueurs potentiels (mi) pour remplir le
vide.
4) Ensuite, on identifie la nature des marqueurs auriculaires sur les canaux homologues j
et k du battement (b) considéré. Il y a deux possibilités : il s’agit d’un battement Ec ou
non-Ec.
5) S’il n’y a pas de Ec dans le battement, on cherche tous les marqueurs inj3 dont la
distance avec B(bi) est conforme à AVestimé , donc comprise dans les limites
ii) AV(j)estimé + 20 (éch) < B(b,i) — < AV(i)estimél3
Par contre, s’il y en a au moins un, on cherche dans les limites suivantes:
iii) EV(j)estjmé - ITlln(R,S)< B(b,i) — flj5 <EV(j)esiimé+ min(R,S)
6.a) S’il n’y a quun candidat dans in, il est ajouté au battement.
6.b) S’il y en a plusieurs dans m, on doit faire un choix. On choisit le marqueur qui a le
délai AAintercanai le plus probable par rapport aux distributions calculées à l’étape 2.4.
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G Évidemment, selon le type de battement (avec ou sans Ec), les distributions des délais -
utilisées seront soient celles des activations sinusales, soient celles associées aux
activations ectopiques.
S’il y a déjà 2 activations auriculaires homologues (A(b,j) 0 et A(b,k) 0) dans le
battement (b) et sur les deux autres canaux (j et k), on calcule le délai des candidats de
mj5 avec ces auriculaires. Ensuite, on calcule les probabilités associées aux délais
obtenus. Pour ce faire, il faut au préalable effectuer quelques précisions.
D’abord, on définit l’ensemble des délais auriculaires entre les canaux j etj.
AÀ = {A(b, j) — A(b, j) Vbe[1, N] A(b, i) 0 A A(b, j) ø}
Où N est le nombre de battements.
La probabilité de trouver un délai auriculaire inter-canal de valeur x est définie comme
ceci
p(x) = dim(S(x)) ,où S(x) = (s) X).
Notons que ceci est répété pour les canaux j et k. On fait donc la sélection des candidats
(contenus dans in3) en étudiant la distance qui les sépare de leurs homologues sur les
autres canaux (ici j et k).
iv) i





On choisit le candidat dont la somme des probabilités est maximale et différente de zéro.
y) h = ii(h) I s(h) = max(s) A s(h) > O)
Si un seul canal possède un marqueur auriculaire (A(b, j) 0 ou A(b, k) 0) , seul
celui-ci est utilisé pour calculer les probabilités qui permettent de choisir le meilleur
candidat de m3. Une fois trouvé, on vérifie si le candidat a été classé. Si c’est le cas, on
stocke les informations relatives aux marqueurs dans les matrices A, As et Ac, Dans le
127
cas où ce marqueur n’a pas de classe d’appartenance, on le stocke malgré tout dans A(b,i)
en gardant dans Ac(b,i) et As(b.i) la marque NaN. (‘Not a number’ dans Matlab)
3.12.6 Estimation des délais ventriculaires inter-canal (VVintercanai) (Étape 2.6)
Il est possible que les processus décrits plus haut n’aient pas permis de trouver certains V
parce qu’il s’agissait, par exemple, de VNC identifiés partiellement, donc non liés
causalement à une activation auriculaire. En effet, dans tes étapes précédentes, on a
travaillé à partir de listes où un couple (A,VC) existait sur au moins un des canaux.
Malgré la nature pathologique de ces activations ventriculaires, il est tout de même utile
de former, avec eux, des battements purement ventriculaires.
Donc, pour retrouver les VC et VNC qui ne forment pas encore de battement, on
commence par évaluer la simultanéité des VC qu’on a déjà groupés en battements. On
identifie donc les battements où se trouvent 3 véritables VC, Pour ce faire, on identifie les
battements où aucune entrée vide de B n’a été remplacée par la moyenne des temps
d’activation des autres ventriculaires. Pour cet ensemble de battements. il est possible de
calculer trois délais VVintercanai, le délai i-j, i-k et j-k. On obtient donc la distribution de
ces trois quantités qu’on note VVtj.j);nter_canaux ,VV(j,k)inter_canaux et VVO,k)intercanaux
De plus, on notera V-V(i,j)95% ,V-V(i,k)95% et V-V(j,k)95% les distributions des délais
inter-canaux auxquelles on a enlevé 2.5% des plus basses valeurs et 2.5% des plus
élevées.
3.12.7 Recherche des autres V en utilisant l’estimation de VVj»tercanai (Étape 2.7)
En se limitant aux marqueurs qui ont été classés et qui n’ont pas encore été incorporés
dans un battement (on notera cet ensemble de marqueurs mEr), on cherche ceux qui ont
des distances inter-canal conformes aux distributions évaluées à l’étape 2.6.
1) Pour ce faire, on parcourt les marqueurs mEr d’un canal à la fois. Pour chaque
élément de mEr du canal i, on cherche dans mEr et mErk respectivement des canaux i
et k, les marqueurs homologues qui sont les plus proches. Pour un marqueur mcr(rn)1, la
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règle de décision pour déterminer s’il existe des marqueurs assez proches sur les canaux jQ et k pour former un nouveau triplet de V est décte plus bas.
Soit les marqueurs mcr(m)1, mcr(n) et mcr(o)k , respectivement du canal j, j et k. On
définit:
= {nErj — mer (m))
= {1flC1/ — fliC! (m) }
= mcr(n) — mcr(m)1
= mcr(o)k — mcr(m)
med1 = médiane(V — V (ï’ J) Inter_canaux)
inedlk = médiane(V — V(i, k)inter_canajcr)
Les marqueurs mcr(m), mcr(n) et mcr(o)k forment un triplet de ventriculaires
simultanés s’ils répondent aux critères suivants
d(m, n) = min( (m..)1 — med )
d(m, O)i,k = min((m,.)k — i,k
et
min(V —V(i,j)95,) d(m,n), max(V —V(i,j)95%)
min(V —V(i,k)95%) d(m,o) max(V — V(i,k)95%)
On s’assure aussi que, pour tous les nouveaux triplets ajoutés à B, la distance avec les V
des autres battements ne produit pas un rythme cardiaque local trop élevé. Ainsi, si en
ajoutant un nouveau triplet de V, la distance avec le V précédent ou suivant est inférieure
à 0.15 secondes ou 76 échantillons, on n’ajoute pas ce nouveau triplet.
Enfin, pour chacun des V du triplet ajouté, on cherche un auriculaire qui lui serait
associé. Ici, on calcule une liste de valeurs Al7 (le marqueur du V ajouté moins tous les
129
marqueurs de niEr qui restent et qui précèdent). On retient, comme auriculaire du
C battement, le marqueur qui respecte un critère adapté au canal considéré:
j) AV(j)estimé /3< AV(j) < AV(j)estimé + 20 (éch)
(Ce critère cible les auriculaires sinusaux. On tentera dans une étape ultérieure d’inclure
dans un battement les auriculaires noncausaux).
Évidemment, on retient tes informations des nouveaux auriculaires dans les matrices A,
As et Ac sur la ligne du nouveau battement et dans la colonne des canaux considérés.
3.12.8 Identification des intervalles V-V trop courts et rejet des V suspects
(Étape 2.8)
Dans cette étape, on vérifie que les VC qui Corment des battements produisent un rythme
V-V inférieur à 400 battements/minutes (intervalle V-V< 0.15 secondes).
Dans le cas de 2 battements trop rapprochés, on évalue lequel est le plus suspect. Si l’un
des deux battements contient des VC dont les marqueurs ont été ajoutés artificiellement
(moyenne des autres marqueurs VC), on choisit de le retirer. Si aucun marqueur n’a été
ajouté artificiellement, on évalue la distribution des intervalles V-V des 100 battements
précédents et des 100 suivants. On retire le VC qui est le plus loin de cette distribution.
Voici comment on procède:
D’abord, on définit la distribution de l’ensemble des 200 délais inter-ventriculaires autour
des deux battements suspects (B(d,i) et B(d+1 ri)),
V—V(i){B(d+b+1,i)-B(d+b,i), V b e [-100 ,100)] }
Ensuite, on note la médiane des intervalles V-V(i) par ceci:
med = médiane(V — V(i))
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Il faut donc choisir lequel des deux battements B(d,i) et B(d+1,i) il faut retirer. On
calcule ensuite, successivement, les intervalles V-V suivant et précédent qu’on
obtiendrait si on enlevait l’un puis l’autre des battements suspects.
On note donc ces intervalles:
= [V(d)—V(d — 1),V(d + 2) —V(d)]
Al2 [V(d + 1)—V(d —Ï),V(d + 2) —V(d + 1)]
On choisit de retirer le battement qui produit les intervalles V-V précédent et suivant le
plus loin de la médiane (med).
On calcule d’abord une distance par rapport à la médiane
d(1) = AV1(1) — med + AV1(2) — rned
d(2) = AV 2(1) — med) + AV 2(2) — ined
On retire le battement associé à la distance (d) la plus élevée.
3.12.9 Identification des intervalles V-V acceptables (Étape 2.9)
Cette étape cherche à identifier les battements pour lesquels il manque au moins une
activation auriculaire et qui ne sont pas précédés d’un battement manqué. Il nous faut
donc identifier les intervalles V-V normaux et les distinguer des trous, correspondant à
l’absence d’un ou plusieurs marqueurs auriculaires. Donc, après avoir épuré les
battements trop rapprochés, on cherche à définir un critère de normalité pour le rythme
V-V
On utilise donc tous tes ventriculaires de la matrice B pour évaluer la distribution des
intervalles V-V. On passe alternativement chacun des canaux. On retire de cette
distribution les valeurs extrêmes, soit 2.5% des valeurs les plus faibles et 2.5% des
valeurs les plus hautes. On calcule la déviation standard de cette distribution. On définit
ensuite le critère d’acceptabilité en fixant une borne supérieure. Celle-ci se calcule
comme ceci:
Valeur critique(i) = Max(V-V(Ï)95%) + oV-V(i)95%)
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On désigne par a l’écart type. Au-delà de cette valeur, les intervalles V-V sont jugés trop
C longs. Durant ce processus, on évalue aussi des quantités qui seront utiles plus tard dans
la recherche des auriculaires manquants. Ces quantités sont la médiane et la valeur
maximum et minimum de la distribution des AV(i) de tous les battements formés
(respectivement notés mx(i), mi(i), med(i)) pour le canal considéré.
3.12.10 Recherche des A manquants associés à des intervalles V-V normaux
(Etape 2.10)
On effectue une recherche de tous les A manquants qui sont associés à un intervalle V-V
normal, tel que défini en 2.9 (i.e. n’excédant pas la borne supérieure). Tous les V-V
normaux associés aux A manquants définissent un intervalle de temps
B(b-1,i) <At < B(b,i)
Une recherche des marqueurs candidats se fait dans te vecteur in3i; recalculé avec les
marqueurs, pas nécessairement classés, non-inclus dans un battement. Les marqueurs
candidats sont ceux qui tombent dans l’intervalle de temps \t. On obtient donc
l’ensemble des marqueurs candidats , m6r1.
S’il existe, on garde, de l’ensemble des candidats, le marqueur (m) qui satisfait aux
conditions suivantes
i) d(m) = min(abs( (B(b,i)
— ,) — med(i)))
ii) mi(i) B(b,i)—ni rnx(i)
La condition de sélection (j) permet de retenir, parmi les marqueurs de celui qui
permet de produire l’intervalle AV(i) le plus proche de la médiane (med(i)). La condition
(ii) permet de retenir le marqueur m qui a produit un intervalle AV(i) acceptable. Donc,
si le marqueur m de in1 satisfait (ii), m est stocké dans A(b,i), sa signature et sa classe (si
elles existent) sont stockées dans As(b,i) et Ac(b,i). Ce processus est réitéré pour tous les
battements où on trouve simultanément un auriculaire manquant et une valeur B(b,i) —
B(b-1,i) acceptable. Évidemment, la recherche de tel battement se fait pour les trois
canaux.
132
Au terme de ce processus, l’essentiel des activations sinusales et des ectopiques isolées
devrait avoir été inclues dans une structure de battement. Toutefois, en étudiant la
structure temporelle générée, on remarque parfois certains problèmes. Par exemple, en
calculant les intervalles qui séparent les V des battements successifs, on remarque des
intervalles physiologiquement trop longs t> 1 secondes).
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figure 3.20 Le Graphique 3.20 A donne l’intervalle V-V en fonction du
temps (h). La bande autour de 1.2 secondes est due à des battements
manqués tel qu’illustré à la figure 3.20 B. Ces battements manqués sont
associés à des activations non-causales.
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3.13 Formation des battements avec les activations non-causales (Étape 3)
Dans l’exemple illustré par la figure 3.20A, on constate quune fraction importante des
activations peuvent avoir été manquées, entre autre, parce que de type non-causa].
Comme le montre l’extrait du signal accompagnant le graphique du rythme V-V (figure
3.19 B), il s’agit d’une activation ventriculaire prématurée et non-causale (VNC). Parfois,
cette activation ventriculaire non-causale est responsable d’une activation auriculaire
rétrograde (R), d’autres fois, elle est suivie de près ou même se superpose à une
activation auriculaire sinusale. Le principe de précaution recommande de classer et
d’inclure dans les battements toutes activations classables et identifiables.
Jusqu’à maintenant, seule l’analyse de la simultanéité inter-canal des V (Étape 2.9) a pu
permettre l’intégration de VNC dans des battements. Toutefois, nous avons retenu les V
synchronisés (normaux) dans la formation des battements, Les VNC risquent de ne pas
être synchronisés au sens des distributions obtenues en 2.9. En effet, leurs formes d’onde
étant souvent très différentes des VC, leurs marqueurs temporels peuvent être placés
différemment.
Nous entreprenons ici d’inclure, dans la liste des battements formés, de nouveaux
battements composés de VNC. S’ils sont responsables d’une activation rétrograde
identifiée, nous incluons aussi cette activation auriculaire anormale, même si le lien de
causalité est inversé.
3.13.1 Identification des trous certains
Avant de combler les vides laissés par les battements non-causaux manqués, il est
important, dans un premier temps, de distinguer dans la liste des battements l’absence de
battement d’une pause associée à un Ec On évalue d’abord la valeur limite supérieure
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que peut prendre le délai qui sépare 2 réponses ventriculaires. Cela permettra d’identifier
une grande partie des trous (absence d’un battement).
On commence par identifier les activations ectopiques certaines. Elles sont définies
comme suit: si dans un battement au moins deux activations auriculaires ont été
identifiées partiellement comme Ec, il s’agit d’un Ec certain. Dans le cas où l’on trouve
plus de 20 Ec certains, ce sont ces activations qui nous guident dans l’identification des
trous. Si, par ailleurs, le nombre de Ec certains est inférieur à 20, les auriculaires sinusaux
des battements formés servent de référence.
Donc, avec la population de référence, on étudie la répartition des couples d’intervalles
V-V précédents et suivants associés aux événements auriculaires de référence. En
d’autres mots, on étudie la distribution bivariée des intervalles de temps qui séparent le
VC de l’auriculaire de référence des VC du battement précédant et suivant. On note
respectivement ces quantités V-V1 et V+1-V. Ensuite, on s’intéresse aux éléments qui
sont contenus dans l’ellipse de confiance à 99.7% de la population référence. La région
du plan (V1-V11 , V÷1-V ) délimitée par cette ellipse se calcule comme suit:
C2
C=3
Les activations gardées sont donc à l’intérieur de l’ellipse. On rejette ainsi une petite
partie des activations de référence qui sont très improbables en terme du couple (V-V1
V+1-V ) qui les caractérise. C correspond à ta valeur caractérisant l’intervalle de
confiance pour une distribution binormale réduite de moyenne O et de variance 1, Ainsi,
si l’on fixe C=3, on obtient un intervalle de confiance à 997%.
X = V1 V y = V1 V,
= 1120V (z)
o-2 = Var (z)
Cov (x, y)
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On identifie la valeur maximale que prend l’intervalle V+1-V dans ce sous-ensemble de
la population. Cette valeur définit la limite de temps qui peut séparer deux activations
ventriculaires. Au-dessus de cette limite, les intervalles sont considérés comme des trous.
La figure 3.21 présente une ifiustration du résultat d’identification des trous qu’on obtient
lorsqu’on utilise les deux type de limites (celle calculée avec la population d’ectopiques







indices des intervalles V-V
figure 3.21 Application des limites maximales et identification des trous. On peut
constater que la limite verte établie à partir de la population de sinusaux ne permet
pas de retenir les Ec notés avec des cercles rouges. La limite rouge, définie à l’aide
de la population de Ec, permet d’éviter les mauvais diagnostiques. Évidemment, la
population de Ec doit être suffisante.
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3.13.2 Formation des battements avec tes activations non-causales
(Étape 3 suite et fin)
À l’aide de la limite définie plus haut, on parvient à identifier les régions où il manque
des battements. Les trous sont délimités par les ventriculaires des 2 battements qui les
encadrent. Si on trouve dans l’intervalle [V1 V1+1] associé aux trous un R (i.e. auriculaire
rétrograde) qui est précédé d’une activation portant comme signature VC ou VNC, au
plus distante du max(AV) (délai AV maximum calculé à l’aide de tous les battements du
canal considéré), le couple (R,V) est intégré à la liste des battements. Comme tous ces
couples sont caractérisés par la présence d’au moins un R, il est toujours possible de les
identifier et de les rejeter si besoin est.
Une seconde étape permet d’intercepter les VNC qui subsisteraient. On identifie les VNC
qui se trouvent dans les trous, sur un canal donné. On génère un nouveau battement non
causal si on trouve, sur au moins un des 2 canaux homologues, une activation VC ou
VNC synchronisée au sens suivant:
iinV-Vintercai < V(j)iomojogue — V(i) < maxV-Vintercanaj
Où minV-Vjntercanai et maxV-Vintercanat sont les valeurs minimales et maximales de la
distribution des délais VVintercanaux pour un couple donné de canaux. Ces valeurs sont
calculées à partir de l’ensemble de tous [es battements.
Il est possible d’identifier tes battements aberrants en réalisant qu’au moins un VNC est
inclus dans le battement et qu’aucun auriculaire ne précède les activations ventriculaires.
Ainsi, on peut récupérer une partie des activations non-causales. Notons toutefois que
rien n’est possible si aucune activation non-causale n’a été préalablement identifiée.
Chapitre 4. Identification des ectopiques
Cette phase permet d’intégrer trois informations essentielles qui rendent possible
l’identification de la majorité des ectopiques isolés. Ces informations sont la signature
morphologique, la séquence d’activations auriculaires inter-canal et les intervalles V.1-V1
et V-V+1. Ces informations sont évidemment accessibles, grâce à la structure de
battements
Voici, globalement, comment on procède pour identifier les activations auriculaires
susceptibles d’être des ectopiques. Le signe le plus distinctif qui caractérise les
activations ectopiques est le temps de conduction inter-canal. Tout d’abord, il nous faut
identifier l’intervalle de valeurs qui caractérise les séquences d’activations sinusales. Pour
ce faire, on identifie toutes les activations qui portent la signature As simultanément sur
les trois canaux. En visualisant la distribution des temps de conduction, on peut définir
une zone de normalité pour les auriculaires sinusaux. La zone qui caractérise le temps de
conduction inter-électrode est définie simplement par des limites minimale et maximale.
Il n’y a généralement aucune ambiguïté dans le choix de ces limites, qui se fait
visuellement. Sur le graphique de la figure 4.1 on présente la répartition des temps de
conduction dans les plans (A3-A1 en fonction de A2-A1), (A3-A2 en fonction de A2-A1)
et ( A3-A2 en fonction de A3-A1). On note évidemment les temps de conduction
auriculaires entre les électrodes i et j par Aj-Ai Le magenta est utilisé pour identifier les
activations sinusales. Généralement, ces dernières se retrouvent très concentrées autour










En étudiant la figure 4.1, on peut définir la région acceptable pour retenir les activations
sinusales. Les activations auriculaires qui se trouvent à l’extérieur de la région définie par
les bornes minimales et maximales sur les temps de conduction sont suspectées d’être des
activations ectopiques. Les limites fixées sont notées:
&fin usai (1,1)
làXsin usai (1,J)




















Figure 4.1 Illustration de la dispersion des temps de conduction des
activations auriculaires non-sinusales. Les figures 4.1 A, B et C mettent
respectivement en relation A3-A1 vs de A2-A1, A3-A2 en fonction de A2-
Al et A3-A2 vs de A3-A1.
M-AI
Temps de conduction (échantillons)
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4.1 Première phase de l’identification des ectopiques
Line première étape d’identification des ectopiques consiste en ceci
1) On retient d’abord toutes les activations auriculaires qui ne sont pas rétrogrades
(R) et qui ne sont pas précédées d’une activation VNC.On désignera cet ensemble
par A.
2) Ensuite, on identifie le couple d’électrodes pour lequel le temps de conduction
en mode sinusal est le plus long. De façon générale, on les désigne par les
indices i-j. Donc, l’ensemble des temps de conduction de ces électrodes est noté
A-A. Dans le cas de l’exemple présenté (figure 4.1), on choisit le couple
d’électrodes (3,1). De plus, comme la séquence d’activations en mode sinusal ne
change pas, on peut obtenir pour ce couple d’électrode la quantité
suivante, qui représente le signe du temps de conduction sinusal:
= sgn(médiane(A — Ai))
3) Enfin, on accepte comme ectopiques toutes les activations de Â dont la valeur
A1-A est de signe opposé au signe des valeurs de temps de conduction en
rythme sinusal. Cet ensemble d’activations sera noté Â0d
Â
signe sgn(Â — Â)
Cette première étape permet de retenir une bonne portion des activations ectopiques
évidentes
4.2 Deuxième phase d’identification des ectopiques
Après la première phase d’identification, on identifie les activations auriculaires de
dont le temps de conduction est à l’extérieur d’au moins une des régions de normalité
décrites précédemment (pour au moins un des trois couples d’électrodes possibles). Ces
activations sont alors suspectées d’être des activations ectopiques. On suspecte aussi les
activations de Â qui portent, sur au moins un canal, une signature ectopique (Ec).
En étudiant les intervalles V-V, on peut aussi définir une limite inférieure en dessous de
laquelle une activation ventriculaire ne peut pas être associée à une activation auriculaire
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sinusale. En d’autres mots, l’activation auriculaire responsable du VC prématurée ne peut
pas être sinusale, car l’intervalle V-V est trop court. Pour définir cette limite inférieure,
on étudie les intervalles V-V associés aux activations sinusales, ceux associés aux
activations qui ont des temps d’activations suspects et ceux qui sont associés aux
activations portant une signature ectopique sur au moins un canal.
14.4 14.6 14.3 15 15.2 15.4 16
Temps (en heurs)
Figure 4.2 intervalles V-V(t) normalisés par la médiane locale
calculée sur 100 valeurs.
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Comme le montre la figure 4.2, on peut choisir la borne inférieure susceptible de mieux
caractériser les intervalles V-V courts associés aux activations ectopiques. Notons
toutefois ceci : plutôt que de s’intéresser aux V-V nominaux, il est préférable de
normaliser les intervalles en calculant la médiane sur (100 V-V). Cela permet de corriger
les fluctuations globales du rythme cardiaque. Cette correction permet d’identifier une
borne commune qui soit acceptable pour toute la durée du signal.
On peut constater que la majorité des activations possédant un temps d’activation
anormal et une signature ectopique possèdent aussi un intervalle VVnormaiisé court. Ce
constat guide dans le choix de la borne inférieure des VVnormaiisé. En définissant cette
borne inférieure sur les V-Vnormaijsé, on obtient une autre caractéristique qui permet
d’identifier d’autres activations auriculaires suspectes. Le seuil sur les VVnormaiisé est noté
IVIflsinusa1 (VVnormaiisé).
La deuxième phase d’identification consiste à retenir les activations auriculaires qui
possèdent aux moins deux des caractéristiques suivantes
1) Signature ectopique (Ec) sur au moins un canal.
K1 = {kiI As(k1,1) = Ec y As(k1,2) = Ec vAs(k1,3) = Ec }
2) Temps de conduction suspecte pour au moins une des trois valeurs possibles.
K2 = {k2 I A À 1(k2)< Minsjnusa,(3,1) V A À 1(k2)> Maxsinusai(3,i)
A 2 À 1(k2)< Mjflsjnusai(2,l) y A 2 À 1(k2)> Maxsjnusai(2,l)
V A A 2(k2)< Minsjnusai(3,2) V A
_
À (k)> Maxsinusay(3,2) }
3) Intervalles VVnormaiisé sous-seuils.
K3 = f k3 VVnormaijsé (k3) < Minsinusai (VVnormaiisé) }
Donc, la deuxième phase d’identification permet d’obtenir un deuxième ensemble
d’ectopiques. Cet ensemble se note:
Acoflbiflazson = À(K1 n K2) + À(K1 n K3) + À(K3 n K2)
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4.3 Dernière phase d’identification des ectopiques
C On effectue une dernière phase d’identification des ectopiques en définissant deux
régions caractéristiques des intervalles VVnormaiisé courts et longs associés aux activations
auriculaires ectopiques. On définit un intervalle de valeurs pour les VVnormaiisé qui
précédent les auriculaires afin de caractériser la prématurité des ectopiques. On définit un
autre intervalle de valeurs pour les VVnormaiis qui suivent les auriculaires. Ce dernier doit
caractériser la pause qui suit les activations auriculaires prématurées. On définit ces deux
régions en étudiant la répartition des activations ectopiques déjà identifiées, les
activations sinusales et le reste des activations en fonction des coordonnées suivantes (V
Vprécédent, VVsujvant), On peut donc définir à l’oeil des bornes inférieures et supérieures
pour les V-Vprécédent et V-Vsuj,ant associés aux ectopiques. On forme donc un autre
ensemble d’ectopique qui se caractérise comme suit
Âvv { A(j) VVprécédent()<MflsinusaI(VVprécédent) A VVsuivant(j)< Maxsinusai(V-Vsuivant) }
Évidemment, Mflsinusal(V-Vprécédent) et Maxsinusai(V-Vsuivt) sont respectivement les limites
inférieure et supérieure sur le rythme VV en rythme sinusal.
En résumé, les différentes étapes d’identification décrites plus haut permettent
d’identifier les battements où il y a (ou devrait y avoir) une ou plusieurs activations
auriculaires ectopiques. Cet ensemble se définit comme suit
E = Abii n + A —v + A conduction
On peut donc dire que les étapes d’identification des activations ectopiques étaient plutôt
des étapes d’identification de battements ectopiques. Évidemment, les analyses effectuées
pour capturer les battements ectopiques doivent être réitérées pour chacun des patients et
une intervention humaine est nécessaire. Jusqu’à maïntenant, aucun algorithme
automatique n’a pu être mis au point pour mener à bien L’identification des ectopiques.
Ajoutons aussi que des inspections visuelles du signal original doivent être effectuées
pour limiter l’exclusion d’ ectopiques et l’inclusion d’auriculaires non-ectopiques.
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Chapitre 5. Analyse des résultats
Avant d’aller plus loin, il est nécessaire de faire l’analyse des résultats obtenus. Il est
important dans un premier temps de déterminer la performance de nos méthodes de
détection. Pour ce faire, il nous faut comparer nos résultats à une référence. Cette dernière
correspond à une liste de 33 signaux de 2 heures qui ont été analysés par un expert. Ces
signaux correspondent aux électrogrammes de 11 patients. Ces patients sont un sous-
groupe des 15 patients que nous avons analysés aux moyens de nos programmes. C’est en
prenant cette liste de 11 patients comme référence que nous allons évaluer la performance
de nos algorithmes. Notons que pour notre référence, les différents canaux d’un patient
ont été analysés de façon indépendante.
5.1 Performance de la détection avant et après classification
Nous considérons les deux aspects suivants:
1) Les activations trouvées par notre expert ont-elles aussi été trouvées par nos
algorithmes de détection?
2) Parmi les activations que nous avons trouvées, combien d’entre elles sont suspectes
parce qu’absentes, chez notre référence?
Voici d’abord quelques valeurs numériques associées aux différentes populations de
marqueurs ainsi que quelques précisions sur la notation employée.
E : Marqueurs trouvés par la méthode d’énergie sans les marqueurs classés (poubelle).
E : Marqueurs classifiés par les programmes d’analyse morphologique sans ceux classés
(poubelle).
Ee . Marqueurs identifiés comme ectopiques par la méthode décrite au chapitre 3.
Eref : Marqueurs de référence trouvés par notre expert.
Eeref: Marqueurs de référence identifiés comme ectopiques par notre expert.
N : Nombre de canaux analysés
Nombre total de patients : 11
Nombre total de canaux: 33
Nombre total d’activations pour les deux populations, respectivement la référence et le
groupe analysé avec nos programmes (avec N=33)
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NTEre 604187, NIE11 =632105
Version épurée (canaux considérés; ceux pour lesquels NEref/ NE11 > 0.7)
Nombre total d’activations (N3 1): NTE 584513, NIE11 = 596412
Soulignons ici qu’un marqueur est considéré comme partagé par les deux listes si les
deux homologues sont, au plus, distants de 10 échantillons. Les résultats qui sont montrés
au tableau 5.1 correspondent aux proportions des marqueurs partagés par les deux listes
Eref et E11 et obtenus pour la population de canaux. Les pourcentages sont calculés comme
suit
P(EXnE),IEY) = 100* N(EnE)/N(E)
On peut constater avec soulagement que pour l’essentiel, les activations sont partagées
par les deux groupes. La médiane nous indique que plus de 99.3 % des marqueurs de
référence existent dans notre liste. On peut toutefois observer que 5.6% de fausses
détections sont produites par nos algorithmes.
N’3313 11 Eref Non-E11
E11 t (P(En (‘ Ere I Eref))= 97.0 %/7.O% i (100 - P(E11 fl Eret Eref)) 3.O%/3.O%
a(P(E Bref I Eref)))= 3.7%13.8% O(100 - P(E11 n Eref I Eref» 3.7 %13.S%
te(P(E11 fl Erej’ Ef))= 99.3%199.3% te (100 - P( E n Bref I Eref)) O.7%I0.7%
Non-E .t(100 - P(E11 n Ef I E11)) 7.4 %14.9%
a(100 - P(E11 n Eref I E11)) 1O.5%/3.9%
ie (100- P(E11 n Ef E11))= 5.6 %15.6%
Tableau 5.1 Comparaison des ensembles de marqueurs obtenus par nos algorithmes de
détectjon et ceux obtenus par notre expert. On désigne par P(E n E I E) le pourcentage des
marqueurs de E qui sont aussi dans E. Évidemment, .i. désigne la moyenne, jie la médiane et
a l’écart-type. Ces quantités sont calculées avec la population de canaux. Deux ensembles de
valeurs sont montrés, l’un calculé avec 33 canaux, l’autre (en rouge) avec 31.
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On a considéré un ensemble réduit de canaux (31), car en observant les listes de
référence, on réalise que pour 2 canaux, une fraction importante des activations ont été
manquées Donc, pour réduire le biais imputable à cette absence, on a retiré ces 2 canaux.
Ceci n’a pour effet que de réduire la variance et la moyenne associées aux fausses
détections.
Nous posons maintenant les questions suivantes:
1) Les activations trouvées par notre expert, ont-elles aussi été classifiées par nos
algorithmes d’analyse morphologique ? En d’autres mots, y-a-t-il une perte d’information
suite à l’étape de classification et peut-on toujours retrouver les marqueurs de référence ?
2) Parmi les activations que nous avons classifiées, combien d’entre elles restent
suspectes parce qu’ absentes chez notre référence?
Nombre total d’activations pour les deux populations avec (N==33)
NTEref = 604187, NTE = 615347
Version épurée (canaux considérés; ceux pour lesquels NEref/ NE> 0.7)
Nombre total d’activations pour les deux populations avec (N==31):
NTEref = 584513, NTE = 580104
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Le tableau 5.2 présente les résultats.
N33/31 Eref Non-Et
Ec t (P(Ec ( Erej’{ Erf)) 95.9%195.$% .t (100 - P(E fl Erej I Eref)) 4.1%/4.2%
cy(P(E fl Erej’ I Eref)))= 4.4%/4.5% c(10O - P(E fl Eref I Eref))= 4.4 %14.5%
pe(P(E0 n Eref I Ef))=’ 98.3%/98.3% te (100 - P( E fl Eref I Eref))=1.7%/1.7%
Non-Erer ji(100 - PŒ n Eref I E))= 6.O%/3.5
a(100
- P(E n Eref I E))= 1O.4%12.8%
jie (100
- P(E n Eref I E))= 4.3%/2.9%
Tableau 5.2 Résultats de la comparaison des listes de marqueurs Eref et E.
Ces comparaisons sont effectuées avec 33 canaux et avec un ensemble réduit
(31, en rouge), pour réduire le biais décrit précédemment.
On peut constater que la performance reste bonne, car la médiane du pourcentage des
marqueurs de Eref qui sont classifiés dans E est de 98.3%. De plus, on peut constater que
la médiane des fausses détections a diminué à 4.3%(2.9% pour l’ensemble réduit).
Soulignons que cet effet peut être, en partie, attribuable à l’enlèvement des signatures
‘poubelle’, mais aussi au rejet des activations trop inhabituelles pour être appariées à une
autre activation similaire. Il y a donc une épuration supplémentaire des activations qui est
effectuée par les programmes de classification. Notons toutefois que la médiane de la
proportion des marqueurs retrouvés a diminué d’un 1% en comparaison des résultats
obtenus avec l’ensemble E. Si les marqueurs perdus sont associés à des activations
ectopiques, cette diminution peut s’avérer désastreuse.
Dans ce qui suit, nous tenterons de vérifier la présence des ectopiques. Nous tenterons
aussi d’évaluer la performance de la méthode qui permet leur identification.
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(j 5.2 Performance des processus d’identification des ectopiques
Nous nous intéressons maintenant aux activations ectopiques et posons les questions
suivantes
1) Combien d’ectopiques de référence se retrouvent dans notre ensemble de marqueurs
E (trouvés par les algorithmes de détection) ?
2) Combien d’entre eux se retrouvent toujours parmi les activations classées par nos
programmes d’analyse morphologique?
3) Combien d’entre eux ont aussi été identifiés comme ectopiques par nos techniques?
4) Combien de nos ectopiques sont suspectes parce qu’absents de la référence?
Voici d’abord quelques précisions sur les ensembles comparés
Nombre total d’activations ectopiques (N=29): NTEeref = 19460, NTEe = 18667
Critère de sélection des canaux considérés pour l’évaluation de la performance : ceux
pour lesquels NEeref 0.
Ce critère de sélection vient du fait que pour 3 des 33 canaux, aucun ectopique n’a été
identifié par notre expert et par notre méthode d’identification. Ces canaux ne présentent
donc aucun intérêt dans l’analyse des performances d’identification. On les retire donc de
notre ensemble de canaux. Un 4ième canal, plus problématique, présente des ectopiques
qui ont été trouvés par notre méthode, mais qui sont absents chez la référence. Il est à
noter que pour la référence, seul ce canal (sur trois, pour le patient considéré) est dénué
d’ectopiques. Le nombre que nous obtenons est comparable à ceux de la référence, mais
pour les deux autres canaux. Il est donc légitime d’exclure ce 4jème canal.
14$
E t(P(EnEeref Eetef)) = 91.2%
a(P(EnEeref Eeref)) = 13.8%
lIe(P(EnnEeref Eeref)) = 97.9%
E 1(P(EcnEetef Eetef)) = 67.1%
a(P(EcrEeref Eeref)) = 31.2%
ie(P(EcnEeref Eeref)) = 81.0%
Voici des précisions sur un ensemble réduit de canaux analysables.
Nombre total d’activations ectopiques (N=26): NTEeref = 19291 , NTEe= 18667
Critère de sélection des canaux considérés pour l’évaluation de la performance : ceux
pour lesquels NEeref O et NEe 0.
La liste de canaux étudiés ici correspond aux 29 précédents moins trois canaux. On a
choisi de retirer ces 3 canaux supplémentaires, parce qu’une étude approfondie des
signaux révèle que l’essentiel des ectopiques qui ont été détectés par notre référence
apparaissent dans des salves et ne sont donc pas des ectopiques isolés. Aucun d’entre eux
n’a été détecté par notre méthode.
On présente dans le tableau
dans les ensembles E et E,
5.3 le nombre d’ectopiques de référence qui existent aussi
Tableau 5.3 Proportion des marqueurs
ectopiques de référence qui existent dans les
ensembles E et E . Ces calculs ont été fait
pour 29 canaux.
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Figure 5.1 Illustration d’une salve d’ectopiques. Les marqueurs de
référence sont illustrés par les traits verticaux.
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Si on s’intéresse plus particulièrement aux performances liées à l’identification des
ectopiques isolés, on peut les retirer sans mal, Dans ce cas, on obtient les résultats
contenus dans le tableau 5.4.
E l.I(P(EnnEeref Eeref)) = 92.6%
G(P(EnflEeref I Eeref)) =12.6%
Ie(P(EnEeref I Ee-)) = 98.7%
E j,t(P(EcEeref Eeref)) = 66.6%
a(P(EcnEeref Eeref)) = 32.3%
jie(P(EcEeref I Eeref)) = 82.0%
Tableau 5.4 Proportion des marqueurs
ectopiques de référence qui existent dans
les ensembles E et E. Ces calculs ont été
fait pour 26 canaux.
C
On constate qu’il n’y a pas beaucoup de différences entre les deux sous-ensembles de
marqueurs tant qu’on s’intéresse à l’existence des marqueurs de référence.
Si on porte attention aux résultats montrés au tableau 5.3, on peut affirmer avec
assurance que la quasi-totalité des activations ectopiques a été détectée par la méthode
d’ énergie. La proportion moyenne des ectopiques retrouvés étant de 91.2% et la médiane,
de 97.9%. On constate toutefois que le résultat est nettement moins bon lorsqu’on
s’intéresse aux ectopiques qui sont retrouvés dans l’ensemble des activations classées. On
constate qu’en moyenne 67.1% des ectopiques sont retrouvés. La médiane, elle, est plus
encourageante, car elle nous informe que 81.0% sont retrouvables, Donc, on en déduit
qu’une part importante de l’information nécessaire à l’identification de tous les
ectopiques n’est pas disponible, puisque la moitié des canaux ont plus de 19%
d’activations ectopiques sans forme d’onde associée. Notons que la probabilité qu’une
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activation sans forme d’onde soit inclue dans une structure de battement et qu’elle soit
ensuite baptisée ectopique est assez faible.
Toutefois, si on porte notre attention sur l’identification des ectopiques, on constate le
contenu du tableau 5.5.
(canaux considérés, ceux pour lesquels NEeref O )
(canaux considérés, ceux pour lesquels Nleref O et NEe O)
N29/26 Eeref NOIIEe
E P(EecEerefjEeref)) 54.9%161 .2% ji( 100 - P(EeflEereEeref))= 45.1 %/3$.8%
atP(EenEerefjEeref)) 37.O%133.6 % (5(100 - P(Ee(EeredEeref))= 37.O%/33.6%
P(EeflEet1Eeref))= 51.5%176.4 % jt(l 00 - P(EeflEereEeref» 48.5%123.6%





P(EeflEerejjEe»1 3 .7%/1 3.7%
Tableau 5.5 Illustration des performances d’identification des ectopiques par nos méthodes.
Cette évaluation de la performance a été faite pour 29 canaux et 26 canaux (en rouge).
Maintenant, portons notre attention sur les performances de notre méthode
d’identification. On constate en étudiant les activations ectopiques toutes catégories (29
canaux), que les performances sont assez mauvaises, soient de 54.9% en moyenne et
5 1.5% pour la médiane. Toutefois, si on ne considère que les ectopiques isolés et qu’on
porte notre attention sur le sous-ensemble de canaux épurés (26 canaux), on constate que
les performances sont supérieures. En moyenne, on atteint 61.2%; la médiane, quant à
elle, nous informe que 76.4% des ectopiques sont bien identifiés par nos méthodes. En
comparant les résultats concernant l’existence des marqueurs ectopiques dans le sous-
ensemble E du tableau 5.4, on constate que la valeur limite de 82% est presque atteinte.
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On peut donc supposer qu’une sélection trop sévère lors de la classification nous prive
d’une part importante de l’information nécessaire à l’identification des ectopiques.
Soulignons toutefois qu’il ne suffit pas qu’une activation ectopique soit classifiée pour
qu’elle soit identifiée comme tel. Par exemple, si une activation ectopique a été classifiée
dans la même classe que les auriculaires sinusaux, il se peut fort bien qu’elle ne puisse
pas être identifiée comme ectopique.
Dans ce qui vient d’être dit, on a considéré un sous-ensemble épuré de 26 canaux. On a
produit cet ensemble en retirant des 29 canaux contenant des ectopiques, les 3 qui
contenaient, de façon évidente, des salves d”ectopiques. Évidemment, il est difficile
d’évaluer le nombre de salves et d’en tenir compte dans notre évaluation de la
performance de nos algorithmes. Toutefois, il est possible d’évaluer dans une certaine
mesure l’importance des salves ainsi que les limites de la méthode d’analyse par
battements qui ne peut capturer les ectopiques isolés. Il est important de faire cette
analyse afin d’évaluer la nécessité du développement de d’autres algorithmes qui seront
dédiés à la recherche des salves et à l’identification des battements manquants.
On peut étudier cette problématique de la manière suivante : il suffit d’indicer les
groupes d’ectopiques contenus entre deux V, avec l’indice du battement qui les suit. On
effectue ainsi une forme de compression de l’information disponible. Si un groupe
d’ectopiques est compris entre deux battements, notre méthode d’identification des
ectopiques ne pourra capturer que le plus tardif du groupe. En considérant les ectopiques
de référence et en les compressant avec les battements que nous avons formés, on peut
évaluer l’accessibilité des ectopiques. Ce processus permet de mettre L’accent sur les
limites de notre méthode, mais elle permet dans une certaine mesure d’évaluer aussi
l’importance des salves. Évidemment, si un foyer ectopique haute fréquence se manifeste
2 fois pour une réponse ventriculaire, notre processus de compression réduira le nombre
d’ectopiques de moitié. Dans ce cas simple, le facteur de compression est symptomatique
de l’importance des salves. Toutefois, si le signal dans cette région est complexe, il est
possible que certains V aient été manqués lors de la construction des battements; le
facteur de compression que nous obtiendrons sera évidemment beaucoup plus important
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et ne témoignera pas bien de la réalité des salves. Il reste que le processus de
compression nous informe des limites de détection qu’impose la structure actuelle de -
battements.
Pour réaliser l’évaluation du facteur de compression, il suffit donc d’identifier tous les V
qui sont ainsi directement précédés par un ou plusieurs ectopiques de référence. Ceci
permet d’évaluer la perte d’information qu’entraîne la restriction aux ectopiques isolés.
En calculant le rapport du nombre de battements ectopiques (V précédé par un ou
plusieurs ectopiques de référence) sur le nombre total d’ectopiques de référence, on peut
évaluer la limite de notre méthode.
Les statistiques associées au rapport de compression (nombre de battements ectopiques





En étudiant ces résultats, on en déduit que si tous les marqueurs de références étaient les
nôtres, l’essentiel serait accessible à partir de notre structure de battements. Le facteur de
compression est relativement faible. En moyenne 15% des ectopiques seraient
compressés (potentiellement à cause d’une salve ou de battements manquants), alors que
la médiane nous indique que la moitié des canaux ont moins de 7 % de pertes. On peut
toutefois constater que la variabilité est grande; il se peut donc que beaucoup
d’ectopiques soient perdus pour certains patients alors que d’autres ne soient à peu près
pas affectés.
Chapitre 6. Discussion
C Pour résumer, il est possible de dire ceci les marqueurs associés aux activations ont été
détecté par notre algorithme puisque la médiane du pourcentage des marqueurs de
référence retrouvés est de 99.3%. Avec le groupe total et réduit respectivement de 33 et
31 canaux, la médiane de la proportion de fausses détections est de 5.6%, ce qui paraît
raisonnable. L’étape de classification semble dégrader une petite partie de l’information;
toutefois la proportion de marqueurs partagés reste très élevée, la médiane étant de
98.3%. De plus, cette étape paraît avoir un effet d’élimination des fausses activations,
puisque la médiane passe de 5.6% à 2.9%. Toutefois, cette élimination rejette une partie
des ectopiques. Les ectopiques détectés par notre référence restent accessibles dans E,
avec une médiane égale à 98.7%. Lorsqu’on s’intéresse à l’ensemble E, on remarque une
nette diminution de la médiane qui tombe sous les 83%. Une partie des activations
ectopiques ont des morphologies trop irrégulières pour être associées à un groupe
cohérent de formes d’ondes et sont rejetées par le processus de classification. Cependant,
les critères d’agglomération des formes d’ondes étaient trop conservateurs, laissant
isolées des formes d’ondes qui auraient du être agglomérées. Il faut donc revoir ce
processus d’agglomération.
En effet, si on fait le bilan des résultats obtenus suite à l’application de nos méthodes
d’identification des ectopiques, on réalise qu’un des facteurs limitant est certainement
l’absence d’une partie des ectopiques dans le sous-ensemble E (sous-ensemble classifié).
On arrive à faire ce constat, en comparant la médiane de la proportion d’ectopiques de
référence retrouvés dans E (tableau 5.4, 82%) et la médiane de la proportion des
ectopiques de référence isolés (N=26) retrouvés dans Ee (tableau 5.5, 76.4%). On peut
voir qu’une petite amélioration d’environ 5.6% peut être théoriquement accomplie avant
saturation. L’effet de saturation est théoriquement associé au fait qu’une activation
ectopique sans forme d’onde incluse dans un battement risque fort de ne pas être baptisée
ectopique. Même si deux autres critères peuvent servir à l’identification des ectopiques, il
suffit qu’une activation auriculaire soit manquante sur l’un des canaux du battement
ectopique considéré pour réduire notablement les chances d’identifier correctement un
ectopique sans forme d’onde. Notons, toutefois, qu’il est toujours possible que le critère
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basé exclusivement sur l’intervalle V-Vnormaijsé suffise à l’identification. Cependant,Ç l’utilisation exclusive de ce critère est source de beaucoup de faux positifs. Soulignons
aussi que l’identification des activations ectopiques apparaissant dans une salve ne peut
se faire que si les activations ont été classifiées. Lorsqu’elles ne sont pas classifiées, elles
ne peuvent pas être identifiées, car on n’a pas accès à la structure de battement pour
mettre en relation les différents canaux. Il n’y a que l’information morphologique qui soit
utilisable. Il ressort de tout ceci que le problème lié à l’épuration à outrance des
activations lors de la phase de classification paraît très limitant. 11 semble donc évident
que, pour réaliser quelques améliorations des performances, il faille raffiner l’étape de
classification.
La dernière analyse, concernant la compression des ectopiques, a permis de mettre en
lumière les limites de la structure de battements dans l’identification des ectopiques. On
réalise qu’une petite portion des ectopiques sont inaccessibles, soit parce qu’ils n’ont pas
de VC associé, soit parce qu’ils sont inclus dans une salve d’ectopiques, soit que la
réponse ventriculaire causale dont ils sont responsables (VC) a été manquée et n’a pas été
incluse dans le battement approprié. Le pourcentage inaccessible des ectopiques de
référence est en moyenne de 15% alors que la médiane est de 6.5%. Cela laisse croire
qu’il ne s’agit pas d’un problème maleur. Toutefois, ce problème est sans doute sélectif et
ne touche fortement que certains patients (qui sont sujets aux salves, ou qui ont des
signaux complexes limitant l’efficacité de la formation des battements). Il est possible de
voir, chez certains patients, une nette tendance au regroupement (en salves) des
ectopiques, alors que certains d’entre eux montrent une dynamique d’entraînement moins
complexe de type 1:1, i.e. une réponse ventriculaire causale, pour une activation
ectopique.
Il semble donc que l’objectif de construire des séries chronologiques décrivant la
dynamique des foyers ectopiques avant les épisodes de FAs post-opératoires ne soit pas
tout a fait achevé. Quelques modifications paraissent indispensables pour atteindre cet
objectif. D’abord, soulignons que toute l’information nécessaire est contenue dans les
listes de marqueurs E; l’essentiel des progrès i accomplir concerne surtout l’étape de
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classification, mais aussi celle de l’identification partielle de même que l’étape de
formation des battements. D’abord, il semble que trop d’activations réelles ne soient pas
classées (associées à une forme d’onde). Bien qu’elles ne soient pas perdues, lorsque des
activations ectopiques ne sont pas classées, on est privé de la possibilité de les identifier
partiellement comme ectopiques. Dans la procédure actuelle, la correspondance forme
d’onde-marqueur se fait dans chaque intervalle de 5 minutes. C’est à cette étape que les
formes d’ondes associées à un seul marqueur sont éliminées. Par la suite, la comparaison
entre les 5 minutes ne sert qu’à agglomérer une partie des formes d’ondes retenues. Nous
avons déjà souligné qu’il faudra améliorer le processus d’agglomération. On pourrait
peut-être récupérer un nombre supplémentaire de formes d’ondes et leurs marqueurs en
faisant, à la fin de l’analyse de tous les 5 minutes, une analyse globale de tous les
marqueurs sans forme d’onde associée, afin de récupérer des évènements peu fréquents,
mais quand même similaires.
Généralement, les activations classées sont beaucoup plus faciles à insérer dans une
structure de battement. De plus, l’existence d’une signature facilite l’identification des
ectopiques, puisqu’une condition sur deux est remplie. Bien qu’il ne s’agisse que d’une
petite portion, souvenons-nous qu’une part non-négligeable des ectopiques provient des
salves. Or, pour ce type d’activation qui ne fait pas partie d’un battement, aucune
information n’est disponible, mise à part la signature morphologique. Si l’objectif est de
construire des listes exhaustives d’ectopiques, il est important d’inclure les salves, et
donc, il est nécessaire de mieux classifier les activations.
Une autre amélioration à apporter au programme de classification serait de permettre
l’analyse de paquets de marqueurs de dimensions variables. Ceci permettrait de définir
plus facilement un intervalle d’analyse morphologique précis. Ceci est important
lorsqu’on a à se positionner avec précision dans le signal. Prenons par exemple nos
signaux de 2 heures précédant le début d’une fibrillation. II faut pouvoir préciser à quel
moment arrêter l’analyse morphologique. Lorsque l’intervalle d’analyse empiète ne
serait-ce que quelques minutes dans une zone de fibrillation, un trop grand nombre de
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formes d’ondes est généré. Cela rend l’identification partielle beaucoup plus difficile. Le
C risque que des ectopiques classifiés ne soient pas identifiés partiellement augmente avec
la diversité morphologique. En fait, un nombre limite de formes d’ondes, dans un
intervalle, pourrait être utilisé conme indicateur de fibrillation potentielle, ou indiquer
une portion du signal où la détection doit être faite sous la gouverne d’un observateur. Il
faudrait améliorer notre programme en le rendant interactif. Cela permettrait de choisir un
seuil ne s’adressant uniquement qu’à une portion du signal.
Ensuite, il serait important que certaines améliorations soient apportées à l’interface
graphique qui permet l’identification partielle des formes d’onde. L’une des
améliorations à apporter correspond à rendre visibles uniquement les activations non
identifiées (regroupées sous une même forme d’onde). En effet, on peut penser qu’une
partie de l’identification partielle pourrait être automatisée. IJidentification des formes
d’ondes pourrait se faire en plusieurs étapes. Par exemple, une première phase pourrait
consister à identifier partiellement les formes d’onde les plus peuplées alors qu’une
deuxième phase d’identification partielle succéderait à une phase de formation
automatique des battements. Une grande partie des activations pourraient être identifiées
automatiquement grâce à la structure de battements. Il serait donc important de rendre
possible la visualisation des activations non-identifiées, à la suite de cette deuxième phase
d’identification. Après ces phases d’ïdentification partielle, le nombre de formes d’ondes
à identifier partiellement serait de beaucoup réduit. L’identification partielle ne
consisterait alors qu’en l’identification des quelques activations qui n’ont pas pu hériter
de l’identité d’un homologue de battement.
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Conclusion
Ce travail s’insérait dans l’objectif plus large de découvrir les règles physiopathologiques
qui dictent le déclenchement des FAs post-opératoires. L’ensemble de nos efforts a
surtout permis de mettre au point des méthodes de détection et d’analyse des activations
électriques cardiaques échantillonnées par 3 électrodes unipolaires épicardiques. Nos
algorithmes de détection basés sur l’évaluation d’une quantité apparentée à l’énergie du
signal se sont révélés très sensibles. Des nombreux efforts ont été déployés pour limiter
cette sensibilité. En effet, la présence de bruit ajouté à la complexité intrinsèque des
signaux biologiques analysés, en particulier la présence de l’onde T, s’est révélée être un
redoutable obstacle à l’identification exclusive des activations cardiaques réelles.
Différentes approches et différents programmes ont permis d’épurer de façon efficace et
sélective les populations de détections. Des problèmes de regroupement (de Clustering) et
d’identification nous ont forcés à mettre sur pied un ensemble d’algorithmes dédiés à
l’analyse de la morphologie des activations cardiaques détectées. Ces programmes ont
permis de séparer les activations en termes d’une distance morphologique définie à partir
de la distance euclidienne et de la corrélation des formes d’ondes des activations. Ce
premier pas vers la caractérisation complète des différentes familles d’activations a
permis de condenser l’information morphologique en produisant pour chacun des
regroupements, une forme d’onde moyenne (Gabarit). Ces signatures morphologiques se
sont avérées extrêmement utiles dans l’identification partielle des différentes activations
regroupées sous elles. Une deuxième étape dans le processus de caractérisation complète
des activations a été franchie en intégrant l’information morphologique et la structure
temporelle inter-canal des activations. L’information morphologique et la structure
temporelle sont les éléments qui permettent normalement à un expert de définir
manuellement l’appartenance (l’identité) d’une activation. Nos programmes sont
justement inspirés de ces considérations.
Nos recherches devaient mener ultimement à l’identification de toutes les activations
ectopiques et à la caractérisation de leur comportement temporel précédant le début d’une
FA. C’est pourquoi nous avons tenté d’exploiter l’information disponible pour définir des
listes exhaustives dactivations ectopiques apparaissant, chez 15 patients, 2 heures avant
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le début d’un épisode de FA. Un ensemble de référence a permis d’évaluer ta
performance de cette identification. Les résultats de cette comparaison nous informent
que quelques modifications doivent être effectuées afin de raffiner 1étape de
classification. Ceci devrait permettre d’achever l’identification des ectopiques et devrait
rendre possible l’analyse de la dynamique temporelle des foyers ectopiques avant les FAs
postopératoires. Espérons quune fois les séries chronologiques décrivant ces processus
physiologiques construites, il sera possible d’identifier des signes précurseurs des fAs
post-opératoires, ce qui devrait aider la prévention de leur déclenchement,
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